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@ Liebe Mutter,

s Muttermilch ist die beste Nahrung, die ein Baby in den ersten
sechs Lebensmonaten bekommen kann. Damit Sie und lhr Baby jeden
Moment der Stillzeit genieBen kénnen, hat NUK ein Stillprogramm mit
praktischen und komfortablen Stillhilfen fiir jeden Bedarf entwickelt, die
das Stillen systematisch unterstiitzen.

Die NUK Soft & Easy Handmilchpumpe ist als Hilfe fiir Sie und lhr Baby
gedacht, wenn das natiirliche Stillen voriibergehend oder dauerhaft nicht
moglich ist.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie diese
Gebrauchsanleitung sorgfiltig durch, bevor Sie die NUK Soft & Easy
Handmilchpumpe zum ersten Mal benutzen.

Wir wiinschen lhnen und Ihrem Baby alles Gute.

I. Hinweis vor dem ersten Gebrauch

Reinigen und desinfizieren Sie alle Teile (sieche Abb. a), bevor Sie die NUK
Soft & Easy Handmilchpumpe zum ersten Mal benutzen (siehe
4. Reinigung und Desinfektion (Abb. d)).

2. Geratebeschreibung

2.1.Verwendungszweck

Die NUK Soft & Easy Milchpumpe ist ein Hilfsmittel zum Abpumpen und
Auffangen von Muttermilch. Die Milchpumpe ist besonders zum
Abpumpen kleiner Milchmengen geeignet sowie fiir kurzes Abpumpen vor
dem Stillen, denn entspannte Briiste erleichtern das Anlegen des Babys.
Zudem kann die NUK Soft & Easy Milchpumpe durch Unterdruck
Hohlbrustwarzen in die richtige Form bringen.

2.2. Funktionsbeschreibung

Die NUK Soft & Easy Milchpumpe bietet folgende Vorteile:

*  Weiches Silikonkissen mit Noppen fiir eine angenehme Massage und
sanftes Abpumpen

*  Wenige Teile fiir leichtes Reinigen und Bedienen

*  Breiter FuB fiir sicheren Stand

*  Ermoglicht gleichmiBiges Abpumpen

* Durch Aufsetzen eines NUK Classic Trinksaugers und durch
Aufschrauben eines NUK Classic Schraubrings ldsst sich der Zylinder
direkt als Milchflasche nutzen (siehe Abb. e). Sauger und Schraubring
sind nicht im Lieferumfang enthalten.

2.3. Gegenanzeigen

Bei einigen Erkrankungen der Brust (Entziindungen, offene VWWunden) sollte
die NUK Soft & Easy Milchpumpe nur nach Riicksprache mit dem
behandelnden Arzt oder der Stillberaterin eingesetzt werden.

2.4. Sicherheitshinweise

Zu lhrer eigenen Sicherheit beachten Sie bitte folgendes:

* Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfiltig diese
Bedienungsanleitung. Sie ist Bestandteil der NUK Soft & Easy
Milchpumpe und sollte jederzeit verfiigbar sein.

*  Soll die Muttermilch fiir ein Friihgeborenes sein, befolgen Sie bitte
unbedingt die Anweisungen lhres Arztes.

*  Die Milchpumpe muss vor jedem Gebrauch gereinigt und desinfiziert
werden.

*  Bitte beachten Sie Punkt 4. Reinigung und Desinfektion zur Vermeidung
einer Verkeimung, sowie zur Vermeidung von Beschadigungen der
Milchpumpe.

e Sind die Pumpenteile von innen beschidigt (z.B. durch Kratzer),
sollten sie aus hygienischen Griinden nicht mehr verwendet werden.

*  Verwenden Sie die Milchpumpe nur fiir den beschriebenen
Verwendungszweck.

* Kleinteile dirfen nicht in die Hinde von Kindern gelangen:
Verschluckungsgefahr.

2.5. Bei Nutzung des Zylinders als Flasche

Zur Sicherheit und Gesundheit |hres Kindes:

ACHTUNG!
¢ Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet
werden.

e Erndhrungssauger dirfen niemals als Schnuller verwendet werden.
Andauerndes und lingeres Saugen von Flissigkeiten verursacht
Karies.

*  Nicht in Medizin tauchen!

* Sauger vor jedem Gebrauch (berprifen und in alle Richtungen
ziehen, besonders bei zahnenden Kindern. Bei geringsten Rissen,
Bissspuren oder sichtbarer Alterung (klebrig, aufgequollen, rissig) den
Sauger auswechseln, da Teile abgelést und verschluckt werden
konnten.

Hinweis: Nur NUK Originalteile verwenden.

NUK Produkt entspricht der EN 14350 ,Artikel fur Siuglinge und

Kleinkinder — Artikel fiir fliissige Kindernahrung*.

3.Anwendung

I. Verwenden Sie die NUK Soft & Easy Milchpumpe nur gereinigt (siche
4. Reinigung und Desinfektion (Abb. d)).

2. Waschen Sie sich vor jedem Umgang mit der Pumpe griindlich die Hiande.

3. Schieben Sie den Silikonring auf den Kolben (Abb. b). Hierzu setzen
Sie den Silikonring auf die Offnung des Kolbens und schieben den
Silikonring mit der Handfliche ganz auf den Kolben. Der Ring muss
ganz in der Aussparung am unteren Ende des Kolbens sitzen und darf
keinesfalls (iberstehen. Achten Sie vor allem darauf, dass der
Silikonring nicht umgestiilpt ist und daher nicht mehr richtig auf den
Kolben passt.

4. Benetzen Sie den Silikonring des Kolbens mit etwas Muttermilch.
Dadurch bewegt sich der Kolben leichter im Zylinder und das
Abpumpen wird erleichtert.

5. Schieben Sie den Kolben vorsichtig und vollstindig in den Zylinder
(Abb. c).

6. Stiilpen Sie das Silikonkissen auf den Trichter (Abb. c).

7. Setzen Sie den Trichter an die Brust. Achten Sie darauf, dass sich die
Brustwarze genau in der Mitte befindet.

8. Halten Sie mit einer Hand den Trichter auf der Brust fest und mit der
anderen Hand erzeugen Sie Pump-Bewegungen, indem Sie den
Zylinder langsam auf und ab bewegen (Abb. e).

9. Sobald die Milch zu flieBen beginnt, verlangsamen
Pump-Bewegung.

10. Abgepumpt wird wechselweise an beiden Briisten. Die Dauer des
Abpumpvorganges kann individuell ganz unterschiedlich sein.

I'1. Wenn geniigend Milch abgepumpt ist, konnen Sie die Milch im NUK
Muttermilchbehilter in den Kiihlschrank stellen oder zur lingeren
Aufbewahrung einfrieren (siehe 5. Aufbewahrung der Milch).

12. Alle verwendeten Einzelteile mussen nach jedem Gebrauch sofort
grundlich mit Wasser gereinigt und vor jedem Gebrauch desinfiziert
werden.

4. Reinigung und Desinfektion (siehe Abb. d)

Beim Umgang mit Muttermilch hat die Hygiene eine besondere

Bedeutung, damit lhr Kind sich gesund entwickeln kann.

Benutzen Sie die Pumpe daher nur in gereinigtem und desinfiziertem

Zustand.

4.1.Reinigen

I. Demontieren Sie vor dem Reinigen den Silikonring und das
Silikonkissen.

2. Reinigen Sie alle Einzelteile im Spiilbecken mit Handspiilmittel, z.B.
dem NUK Spiilreiniger.

Achtung!

Die Reinigung in einer Spiilmaschine kann zu Materialschéiden fiihren.

4.2. Desinfizieren
Vor jeder Desinfektion miissen Sie eine Reinigung gemaB vorstehendem
Abschnitt durchfiihren.
Desinfizieren Sie alle Einzelteile entweder:

—im NUK Vaporisator oder

—durch 5 Minuten langes Auskochen. Achten Sie dabei immer auf

geniigend Fliissigkeit im Topf, um Beschidigungen zu vermeiden.

Achtung!
Fiir eine Desinfektion im Mikrowellengerit sollte ausschlieBlich der NUK
Mikrowellen-Vaporisator benutzt werden. Fiir den Einsatz jeglicher
Desinfektionsgerite oder Desinfektionsmittel befolgen Sie bitte die
Herstellerhinweise, um Produktschdden zu verhindern.

5.Aufbewahrung der Milch

Wird die Muttermilch nicht sofort verwendet, missen Sie die
Muttermilch in einen geeigneten Muttermilchbehilter umfiillen, gut
verschlieBen und im Kihlschrank aufbewahren.

Sie die

Muttermilch Aufbewahrungsort Aufbewahrungs-
fristen
Frisch Bei Raumtemperatur Max. 6-8 Stunden

abgepumpt Kihlschrank (nicht in der Tur) |72 Stunden bei 4 °C

Tiefkiihlfach des Kiihlschranks |2 Wochen

Gefriertruhe/-schrank 6 Monate bei —18 °C

Zum Auftauen kénnen Sie dann den Behilter in den Kiihlschrank oder,
wenn es schnell gehen soll, in lauwarmes Wasser stellen.

Muttermilch darf nicht in der Mikrowelle oder in heiBem Wasser aufgetaut
werden, da sonst wertvolle Inhaltsstoffe zerstort werden und an der Flasche
Materialschaden auftreten konnen. Vor dem Fiittern muss die Milch gut
geschiittelt werden, damit Milch und Milchfett gut vermischt werden.
Genaue Anweisungen (iber Langzeitaufbewahrung kénnen Sie auch bei
Ihrer Stillberaterin, Hebamme, Arzt oder Apotheker einholen.

6. Klassifikation
Medizinprodukt der Klasse | entsprechend der EG-Richtlinie 93/42/EWG.

7. Entsorgung
Sollte das Geridt einmal nicht mehr benutzt werden koénnen, miissen die
Teile nach den ortlich geltenden Vorschriften entsorgt werden.

8. Garantie

Neben den Gewihrleistungsverpflichtungen des Verkiufers aus dem
Kaufvertrag gewahrt der Hersteller bei sachgemiBer Handhabung des
Gerites und unter Beachtung der Bedienungsanleitung 24 Monate
Garantie ab Kauf des Gerites. Das Kaufdatum und der Geritetyp sind
durch eine Kaufquittung zu belegen.

Wir verpflichten uns, innerhalb der Garantiezeit alle Mangel zu
beseitgen, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.
VerschleiBteile sind von der Garantie ausgenommen.

Geringfligige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die fiir Wert und
Gebrauchstauglichkeit des Gerdtes unerheblich sind, [6sen die
Garantiepflicht nicht aus. Ebenso kann keine Garantie iibernommen
werden, wenn die Mangel am Geridt auf Transportschiden, die nicht von
uns zu vertreten sind, Fehlgebrauch oder mangelnde Pflege
zuriickzufiihren sind.

Die Garantieleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Reparatur,
Austausch von Teilen oder Austausch des Gerites. Die Ausfiihrung von
Garantieleistungen bewirkt weder eine Verlangerung noch ein Neubeginn
der Garantiezeit. Die Garantiefrist fir eingebaute Ersatzteile endet mit
der Garantiefrist fiir das ganze Gerit.

Weitergehende oder andere Anspriiche, insbesondere solche auf Ersatz
auBerhalb des Gerites entstandener Schiden sind - soweit eine Haftung
nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
Transportkosten und -risiken werden von uns nicht Gibernommen.

Die Einsendung eines Gerites ohne Nachweis des Kaufdatums wird als
Reparaturfall behandelt. Eine Reparatur des Gerites erfolgt erst nach
Riicksprache mit dem Kunden.

Fir den Reklamationsfall: Bitte Artikelnummer und LOT-Nummer
aufbewahren.

8. Use one hand to hold the funnel firmly to your breast and generate
pumping movements by moving the cylinder slowly up and down (fig. )
with the other hand.

9. As soon as the milk begins to flow, pump even more slowly.

10. Milk should be expressed from each breast in turn.The amount of time
needed to express milk can vary from person to person.

I'l. When you have expressed enough milk, place the milk in the NUK
breast milk container in the refrigerator or freeze it if you need to
store it for a longer period (see 5. Storing the Milk).

12. All of the individual components used must be thoroughly cleaned with
water after each use and sterilised before each use.

4. Cleaning and Sterilisation (see fig. d)
To ensure that your baby develops healthily, hygiene is particularly
important when handling breast milk.
The pump should therefore only be used in a clean and sterilised
condition.
4.1. Cleaning
I. Remove the silicone ring and the silicone cushion before cleaning.
2. Clean all of the individual components in the sink using warm water
and a liquid soap, e.g NUK Bottle Cleanser.
Warning!
Cleaning the components in a dishwasher may damage the material.
4.2. Sterilisation
Before sterilising, clean as described in the previous section.
Sterilise all of the individual components either
—in the NUK Steam Steriliser or
—boil for 5 minutes, using sufficient water to avoid damage.
Warning!
Only the NUK Microwave Steam Steriliser should be used for sterilisation
in a microwave. Follow the manufacturer's instructions when using any
sterilisers or sterilising solution in order to prevent damage to the
product.

5. Storing the Milk

If the breast milk is not used immediately, you should pour the breast milk
into a suitable container, seal it securely and store it in the refrigerator.

Breast milk Storage location Storage periods

Freshly At room temperature Max. 6-8 hours
expressed Refrigerator (not in the door) |72 hours at 4 °C
Refrigerator freezer 2 weeks
compartment
Upright/chest freezer 6 months at —18 °C

Dear Mother,

Breast milk is the best food for a baby during the first six months
of its life.To enable you and your baby to enjoy every moment of
breastfeeding, NUK has developed a range of practical and comfortable
breastfeeding aids for the systematic support of breastfeeding.

The NUK Soft & Easy manual breast pump is designed to help you and
your baby whenever natural breastfeeding is not possible.

Before using your NUK Soft & Easy manual breast pump for the first time,
please take a few minutes to read these operating instructions carefully.
We wish you and your baby all the best.

I. Information Before First-Time Use
Clean and sterilise all parts (see fig. a) before you use the NUK Soft &

Easy manual breast pump for the first time (see 4. Cleaning and
Disinfection (fig.d)).

2. Pump Description
2.1.Intended use
The NUK Soft & Easy breast pump is a device for the expression and
collection of breast milk. This milk pump is particularly suitable for
expressing small quantities of milk and a brief expression before
breastfeeding — this is because relaxed breasts make it easier for baby to
nurse. In addition, the NUK Soft & Easy breast pump uses a vacuum to
give inverted nipples their proper shape.

2.2. Description of function

The NUK Soft & Easy breast pump has the following features:

*  Soft, contoured silicone cushion for a pleasant massage and a gentle
expression

e Fewer parts for easy cleaning and use

*  Wide base for stability

*  Enables smooth expression

¢ To use the cylinder directly as a baby bottle (see fig. €), place a NUK
Classic teat on the pump and secure it with a NUK Classic adapter
ring. The teat and adapter ring are sold separately.

2.3. Contraindications

In the event of certain breast problems (infections, open cuts), the NUK

Soft & Easy breast pump should only be used after consulting the doctor

supervising treatment or your nursing consultant.

2.4. Safety instructions

For your own safety please observe the following:

* Please read these operating instructions carefully before using the
breast pump. These instructions are part of the NUK Soft & Easy
breast pump and should be on hand at all times.

*  If the breast milk is intended for a premature baby, it is essential that
you follow your doctor's advice.

*  The breast pump must be cleaned and sterilised before each use.

*  Please observe point 4. Cleaning and Sterilisation to prevent microbial
contamination and damage to the breast pump.

e If the pump components are damaged on the inside (e.g. by
scratches), for hygiene reasons the components should be replaced.

*  Use the breast pump only for the purpose described.

* To avoid risk of choking, keep small parts that can be swallowed out
of the reach of children.

2.5.When cylinder is used as a feeding bottle

For your child’s safety and health:

WARNING!

*  Always use this product with adult supervision.

*  Never use feeding teats as a soother. Continuous and prolonged
sucking of fluids will cause tooth decay.

* Do not dip in medicine!

¢ Check the teat before each use by pulling it in all directions —
especially when children are teething. If you notice even tiny cracks,
teeth marks or visible ageing (sticky, swollen, cracked), change the
teat, as parts could come loose and be swallowed. Do not microwave
bottles.

Note: Use only original NUK parts.

NUK' product complies with EN 14350 “Child use and care articles -

Drinking equipment”.

3.Use

I. Use the NUK Soft & Easy breast pump only after cleaning it (see 4.
Cleaning and Disinfection (fig. d)).

2. Always wash your hands thoroughly before using the pump.

3. Push the silicone ring onto the piston (fig. b). To do this, place the
silicone ring on the opening of the piston, and use the palm of your
hand to push the silicone ring completely onto the piston.The ring has
to completely fit in the recess at the lower end of the piston. Do not
allow it to protrude at all. In particular, make sure that the silicone ring
is not folded onto itself, which would prevent it from fitting onto the
piston properly.

4. Moisten the silicone ring with a little breast milk. This allows the piston
to move more easily in the cylinder and makes pumping easier.

5. Push the piston carefully and completely into the cylinder (fig. c).

Fold the silicone cushion onto the funnel (fig. ).

7. Place the funnel on your breast. Make sure that your nipple is exactly
in the centre.

o

To defrost, place the container in the refrigerator or, if the milk is required
quickly, in warm water.

Do not use a microwave or hot water to defrost breast milk as this can
destroy valuable nutrients and damage the bottle material. Shake the milk
gently before feeding so that the milk and milk fat are properly mixed.
Consult your nursing consultant, midwife, doctor or pharmacist for
detailed information about long-term storage.

6. Classification
Class | medical device as per EU Directive 93/42/EEC

7. Disposal
If the pump is no longer fit for use, the parts must be disposed of in
accordance with local regulations.

8.Warranty

In addition to the warranty obligations of the seller indicated in the sales
agreement, the manufacturer shall grant a 24-month warranty for all
pumps that have been used as intended and in accordance with the
operating instructions starting on the sale date of the pump. The sales
receipt shall serve as documentation of the date of sale and the pump
type.

Within the warranty period, we pledge to remedy all deficiencies that are
based on material or production defects. Wear parts are excluded from
the warranty.

Minor deviations from the target condition that are unimportant with
regard to the value and usability of the pump shall not activate the
warranty. Likewise, the warranty shall not be in effect when the
deficiencies of the pump are traceable to transport damage that we did
not cause, misuse or insufficient maintenance.

The warranty payment shall be made according to our choice of repair,
replacement of parts or replacement of the pump. The payment of
warranty shall not result in an extension or a restart of the warranty
period. The warranty period for integrated replacement parts shall end
with the warranty period for the entire pump.

Extended or other claims, in particular those for replacement outside of
the damage caused to the pump shall be excluded unless liability is
required by law.

We shall not be liable for transport costs or risks.

If we receive shipment of a pump without any proof of its sale date, we
shall treat it as a request for repair. The pump will be repaired only after
consulting with the customer.

In case of complaints: save the product number and the lot number.

*  Osservare le prescrizioni riportate al punto 4. Pulizia e disinfezione al
fine di evitare contaminazioni batteriche ed eventuali danni al tiralatte.

e Se le parti del tiralatte risultano danneggiate internamente (ad es.
perché graffiate), per ragioni di igiene & opportuno sostituirle.

* Il tiralatte deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo descritto.

* | componenti di piccole dimensioni non devono finire tra le mani dei
bambini: pericolo di ingestione.

2.5. Nel caso in cui il cilindro sia usato come biberon

Per la sicurezza e la salute del vostro bambino:

AVVERTENZA!

»  Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto.

*  Non utilizzare mai le tettarelle da biberon come un succhietto. Non
usare mai la tettarella oltre i consueti tempi per I‘assunzione del cibo.

*  Non immergere in medicine!

»  Controllare sempre la tettarella prima di ogni utilizzo tirandola in tutte
le direzioni — in particolare nel caso di impiego per bambini in fase di
dentizione. In presenza di rotture anche minime, tracce di morsi o
evidente invecchiamento (appiccicosa, gonfia, crepata) sostituire la
tettarella perche c‘e il rischio di distacco di pezzi che potrebbero
essere inghiottiti dal bambino.

Nota: Utilizzare solo componenti originali NUK.

| prodotti NUK rispondono alla norma EN 14350 «Articoli per lattanti e

bambini piccoli — Articoli per I‘alimentazione dei bambiniy.

3.Uso

I. Utilizzare il tiralatte NUK Soft & Easy solo dopo averlo pulito (ved 4.
Pulizia e disinfezione (fig. d)).

2. Lavarsi bene le mani prima di ogni uso del tiralatte.

3. Spostare l'anello in silicone sul pistone (fig. b). A questo scopo applicare
I'anello in silicone sull’apertura del pistone e inserirlo completamente
sul pistone con il palmo della mano. L'anello deve incastrarsi
completamente nella cavita sull’estremita inferiore del pistone e non
deve assolutamente sporgere. Assicurarsi in particolar modo che
I'anello in silicone non sia rovesciato e quindi non si inserisca pil
perfettamente nel pistone.

4. Inumidire 'anello in silicone del pistone con un po' di latte materno. In
questo modo, il pistone si sposta pit facilmente nel cilindro e
I’estrazione viene facilitata.

5. Inserire completamente il pistone nel cilindro prestando attenzione (fig. c).

6. Mettere il cuscinetto in silicone sulla coppa di aspirazione (fig. c).

7. Applicare la coppa di aspirazione sul seno.Assicurarsi che il capezzolo si
trovi esattamente al centro.

8. Con una mano, tenere ferma la coppa di aspirazione sul seno e con
I'altra eseguire pompaggi, sollevando e abbassando lentamente il cilindro
(fig. e).

9. Non appena il latte comincia a fuoriuscire, rallentare il pompaggio.

10. Alternare I'estrazione su entrambi i seni. La durata dell’estrazione pud
variare notevolmente a seconda delle preferenze/necessita personali.
I1.Una volta estratto latte a sufficienza da entrambi i seni, il latte puod
essere riposto in frigorifero nell’apposito contenitore per latte materno
NUK o congelato per una conservazione maggiore (vedere

5. Conservazione del latte).

12. Tutti i singoli componenti utilizzati devono essere puliti a fondo con

acqua dopo ogni impiego e disinfettati prima di ogni uso.

4. Pulizia e disinfezione (ved.fig. d)

L'igiene & la prima regola da rispettare maneggiando il latte materno, in

modo che il bambino possa crescere in salute.

Pertanto e importante utilizzare il tiralatte solo dopo un’accurata pulizia e

disinfezione.

4.1. Pulizia

|. Prima della pulizia smontare I'anello e il cuscinetto in silicone.

2. Pulire tutte le parti nel lavello con detersivo per piatti, ad es. con il
detergente NUK.

Attenzione!

Il lavaggio in lavastoviglie potrebbe danneggiare i materiali.

4.2. Disinfezione

Prima di ogni procedura di disinfezione, & necessario eseguire la pulizia

come raccomandato in questo paragrafo.

Disinfettare tutti i singoli componenti:

—nel vaporizzatore NUK o

—facendoli bollire per 5 minuti. Accertarsi che la pentola contenga una

quantita d'acqua sufficiente, onde evitare eventuali danni.

Attenzione!
Per la disinfezione in forno a microonde utilizzare esclusivamente il
vaporizzatore per microonde NUK. In caso di utilizzo di sistemi di
sterilizzazione o disinfettanti di terzi, per evitare danni al prodotto
attenersi alle avvertenze del produttore.

5. Conservazione del latte
Se il latte materno non viene immediatamente somministrato deve essere
versato in un apposito contenitore, ben sigillato e conservato in frigorifero.

Latte Luogo di conservazione Tempi di
materno conservazione
Appena A temperatura ambiente Max. 6-8 ore
estratto Frigorifero (non negli scaffali |72 orea 4 °C
dello sportello)
Scomparto freezer del 2 settimane
frigorifero
Congelatore 6 mesia-18°C

Per scongelare il latte porre il contenitore in frigorifero oppure, in caso di
emergenza, in acqua calda.

Non scaldare il latte materno nel forno a microonde o a bagnomaria,
poiché cid comporterebbe la distruzione di preziosi componenti nutritivi
oltre che possibili danni al contenitore. Prima della somministrazione
scuotere leggermente il latte di modo che latte e grasso del latte si
mescolino bene.

Per ulteriori informazioni sulla conservazione a lunga scadenza del latte
consultare la propria consulente in allattamento materno, I'ostetrica, il
medico o il farmacista.

6. Classificazione
Prodotto medicale di classe | conforme alla direttiva comunitaria 93/42/CEE

7. Smaltimento

Qualora I'apparecchio non dovesse pil essere utilizzato, i componenti
dovranno essere smaltiti conformemente alle disposizioni locali vigenti in
materia.

8. Garanzia

Oltre alla garanzia di legge fornita dal venditore, maneggiando I'apparecchio
con cautela e attenendosi alle istruzioni per I'uso, il produttore garantisce
24 mesi di garanzia dalla data di acquisto del prodotto. La ricevuta di
acquisto fa fede per la data di acquisto e il tipo di apparecchio.

Per la durata della garanzia ci impegniamo a risolvere eventuali difetti del
materiale o di fabbricazione. Le parti soggette ad usura sono escluse dalla
garanzia.

Eventuali scostamenti dalle caratteristiche concordate del prodotto,
irrilevanti per valore e idoneita all'uso dell'apparecchio, non saranno
risarciti. Non saranno altresi risarciti eventuali danni all'apparecchio
derivanti dal trasporto e non riconducibili a noi, nonché i danni per uso
improprio o mancata manutenzione.

Ci riserviamo di scegliere se riparare o sostituire I'apparecchio in tutto o in
parte. L'effettuazione di una riparazione in garanzia non comporta il
prolungamento, né l'inizio di una nuova garanzia. La garanzia dei pezzi di
ricambio montati cessa con la garanzia dell'apparecchio nel suo insieme.

Si escludono ulteriori diritti di garanzia, in particolare per danni che non
riguardano I'apparecchio, fatte salve le garanzie previste dalla legge.

Non ci assumiamo i costi e i rischi del trasporto.

Linvio dell'apparecchio senza la dimostrazione della data d'acquisto
comporta |'addebito dei costi di riparazione. Il cliente verra contattato
prima di effettuare qualsiasi riparazione all'apparecchio.

Care mamme,

il latte materno & l'alimento migliore per i primi sei mesi di vita di

un neonato. In questo importante compito NUK vi affianca con
una gamma di prodotti per l'allattamento pratici e comodi da usare per
qualsiasi necessita, affinché voi e il vostro bebé possiate vivere
I'allattamento in tutta serenita.
Il tiralatte manuale NUK Soft & Easy & appositamente studiato come ausilio
per voi e il vostro bebg, qualora l'allattamento naturale risulti impossibile in
via temporanea o in modo permanente.
Soffermatevi qualche istante sulle presenti istruzioni, leggendole nella loro
interezza, prima di utilizzare il tiralatte manuale NUK Soft & Easy per la
prima volta.
A voi e al vostro bebé, auguriamo tanta felicita!

I.Avvertenza per il primo utilizzo

Pulire e disinfettare tutti i componenti (ved. fig. a), prima di utilizzare per la
prima volta il tiralatte manuale NUK Soft & Easy (ved 4. Pulizia e
disinfezione (fig. d)).

2. Descrizione dell’apparecchio

2.1. Destinazione d’uso

Il tiralatte manuale NUK Soft & Easy & concepito come ausilio per

I’estrazione e la raccolta del latte materno. Il tiralatte & particolarmente

adatto per raccogliere piccole quantita di latte e per brevi estrazioni prima

dell'allattamento: un seno rilassato allatta pit facilmente. Inoltre una
leggera aspirazione del tiralatte NUK Soft & Easy corregge la forma dei
capezzoli introflessi.

2.2. Descrizione del funzionamento

Il tiralatte NUK Soft & Easy offre i seguenti vantaggi:

* un morbido cuscino in silicone con peduncoli per un piacevole
massaggio e una delicata aspirazione

*  pochi componenti per facilitare la pulizia e |'utilizzo

*  base pil larga per un appoggio piu stabile

*  permette un'estrazione regolare

* Applicando una tettarella per biberon NUK Classic e avvitando un
anello filettato NUK Classic il cilindro pud essere direttamente
utilizzato come biberon (ved. fig. e). Tettarella e anello filettato non
sono forniti in dotazione.

2.3. Controindicazioni

In presenza di escoriazioni/lesioni nell’area del seno (infezioni, ragadi), la

decisione in merito all'utilizzo del tiralatte NUK Soft & Easy & riservata al

medico curante o alla consulente in allattamento materno.
2.4.Avvertenze di sicurezza

Per la vostra sicurezza, raccomandiamo di attenervi a quanto segue:

* leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell’'uso. Esse
costituiscono parte integrante del tiralatte NUK Soft & Easy e devono
sempre essere tenute a portata di mano.

* In caso di allattamento per un neonato prematuro, vi invitiamo ad
osservare scrupolosamente le istruzioni del vostro medico curante.

* Il tiralatte deve essere pulito e disinfettato prima di ogni utilizzo.
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NUK Soft & Easy

Handmilchpumpe
Manual Breast Pump

Bedienungsanleitung
Operating instructions

Art.-Nr. 10.252.086

Per i casi di reclamo, conservare codice articolo e numero di LOTTO.
@ Querida madre:
La leche materna es el mejor alimento que puede recibir un bebé
durante los primeros seis meses de vida. Para que tanto usted
como su hijo puedan disfrutar de cada momento durante la lactancia, NUK
ha desarrollado un programa de lactancia con ayudas practicas y comodas
para todas las necesidades, que sirven de apoyo sistematico a la lactancia
materna.
El sacaleches manual NUK Soft & Easy esta pensado como una ayuda para
usted y su bebé cuando la lactancia natural no es posible de forma
temporal o permanente.
Toémese algunos minutos para leer atentamente estas instrucciones de uso
antes de utilizar por primera vez el sacaleches manual NUK Soft & Easy.
Le deseamos lo mejor para usted y para su bebé.

I. Notas importantes antes del primer uso

Limpie y desinfecte todas las piezas (ver fig. a), antes de utilizar por
primera vez el sacaleches manual NUK Soft & Easy (ver el punto 4.
Limpieza y desinfeccion (fig. d)).

2. Descripcién del aparato

2.1.Uso previsto
El sacaleches NUK Soft & Easy es un medio auxiliar para la extraccion y
recogida de leche materna. El sacaleches estd indicado para extraer
pequefios volimenes de leche asi como para extraer un poco de leche
antes de dar el pecho, ya que los pechos relajados facilitan la lactancia del
bebé. Ademas, el sacaleches NUK Soft & Easy puede, mediante succién,
devolver los pezones invertidos a su posicién correcta.

2.2. Descripcion del funcionamiento

El sacaleches NUK Soft & Easy ofrece las siguientes ventajas:

* Suave cojin de silicona con nudos para un masaje agradable y una
extraccion suave.

*  Pocas piezas para facilitar la limpieza y el manejo

¢ Base ancha para una posicion segura

*  Permite una extraccion regular

* Mediante la colocacién de una tetina NUK Classic y un aro roscado
NUK Classic, el cilindro se puede emplear directamente como
biberdn (ver fig. ). La tetina y el aro roscado no estan incluidos entre
las piezas suministradas.

2.3. Contraindicaciones

En el caso de algunas enfermedades del pecho (inflamaciones, heridas

abiertas) Unicamente debe utilizar el sacaleches NUK Soft & Easy tras

consultar con el médico que le trata o con su asesora de lactancia.

2.4. Indicaciones de seguridad

Para su propia seguridad, tenga en cuenta los siguientes puntos:

*  Por favor, antes de usarlo, lea atentamente estas instrucciones de uso.
Forman parte del sacaleches NUK Soft & Easy y deben estar a mano
en todo momento.

* Si la leche materna estd destinada a un niflo prematuro, observe
estrictamente las instrucciones de su médico.

e El sacaleches se tiene que limpiar y desinfectar después de cada uso.

¢ Observe el Punto 4. Limpieza y desinfeccion para prevenir una
contaminacion bacteriana, asi como para evitar dafios en el sacaleches.

* Si las piezas de la bomba estin dafiadas por dentro (p. €j. si estan
rayadas) no deben seguir siendo utilizadas por razones de higiene.

*  Utilice el sacaleches solamente para el uso descrito.

e Las piezas pequefias no deben estar al alcance de los nifios: Existe el
riesgo de que el nifio se las pueda tragar.

2.5. Cuando el cilindro es usado como Biberén

Para la seguridad y la salud de su bebé:

i{ADVERTENCIA!

e Utilizar siempre este producto bajo la supervision de un adulto.

¢ Nunca utilizar las tetinas como chupete. La succién continua y
prolongada de fluidos puede causar caries.

¢ iNo la unte en medicinas!

e Compruebe la tetina antes de cada uso tirando de ella en todas las
direcciones, especialmente en el caso de nifios en edad de denticién.
Cambie la tetina ante la menor sefal de grietas o mordiscos, o si esta
visiblemente gastada (pegajosa, hinchada, agrietada), ya que podrian
desprenderse e ingerirse trozos pequefios.

Nota: utilice inicamente piezas originales de NUK.

El producto NUK cumple la norma EN 14350 «Articulos para lactantes y

nifios pequefios —Articulos para alimentos infantiles liquidosy.

3. Utilizacion

I. Utilice el sacaleches NUK Soft & Easy unicamente si esta limpio (ver
punto 4. Limpieza y desinfeccion (fig. d)).

2. Antes de cada manipulacion del extractor ldvese minuciosamente las manos.

3. Deslice el aro de silicona sobre el émbolo (fig. b). Coloque el aro de
silicona sobre la abertura del émbolo y empujelo totalmente con la
palma de la mano sobre el émbolo. El aro debe encajar completamente
en la entalladura del extremo inferior del émbolo y no ha de sobresalir
en ningln caso. Preste atencion sobre todo a que el aro de silicona no
esté del revés de manera que no encaje correctamente sobre el émbolo.

4. Humedezca el aro de silicona del émbolo con algo de leche materna. De
esta forma el émbolo se mueve mis facilmente dentro del cilindro y se
facilita la extraccion de la leche.

5. Introduzca con cuidado el émbolo completamente dentro del cilindro
(fig. c).

6. Invierta el cojin de silicona sobre el embudo (fig. c).

7. Coloque el embudo en el pecho. Preste atencién a que el pezdn se
encuentre situado exactamente en el centro.

8. Sujete con firmeza con una mano el embudo sobre el pecho y con la
otra realice movimientos de bombeo, moviendo despacio el cilindro
hacia arriba y hacia abajo (fig. e).

9. En cuanto empiece a fluir la leche realice mas despacio el movimiento de
bombeo.

10. La extraccion se realiza alternativamente en ambos pechos. La duracién
del proceso de extraccion puede variar considerablemente en funcién
de las condiciones individuales.

I'l. Cuando haya extraido suficiente leche, puede conservarla en la nevera
en el recipiente NUK para leche materna, o congelarla para una
conservacién mas larga (ver el punto 5. Conservacion de la leche).

12. Todas las piezas utilizadas deben limpiarse inmediatamente después de
cada uso con agua y desinfectarse antes de cada uso.

4. Limpieza y desinfeccién (ver fig.d)
La higiene es especialmente importante cuando se maneja la leche materna
para que su hijo se pueda desarrollar sano.
Por esta razén, utilice el extractor Unicamente en estado limpio y
desinfectado.
4.1.Limpieza
I. Antes de la limpieza, desmonte el aro y el cojin de silicona.
2. Limpie todas las piezas individuales en un fregadero con detergente para
fregar a mano, p. ]. el detergente NUK.
jAtencion!
La limpieza en un lavavajillas puede estropear el material.
4.2. Desinfeccion
Antes de cada desinfeccion debe llevar a cabo una limpieza tal como se
indica en el apartado anterior.
Desinfecte todas las piezas ya sea:
—en el vaporizador NUK o
—hirviéndolos durante 5 minutos. Para evitar dafios, procure que
siempre haya suficiente liquido en el recipiente.
jAtencion!
Para la desinfeccion en el microondas debe utilizarse Unicamente el
vaporizador para microondas NUK. Para la utilizacién de cualquier aparato
de desinfeccion o producto desinfectante, siga las indicaciones del
fabricante para evitar que se dafie el producto.

5. Conservacion de la leche

Si la leche materna no va a administrarse inmediatamente, debe colocarla
en un recipiente adecuado para leche materna, cerrarlo bien y guardarlo en
el frigorifico.

Leche Lugar de conservacion Tiempo de
materna conservacion
Recién A temperatura ambiente Max. 6-8 horas
extraida En la nevera (no en la puerta) |72 horasa 4 °C

Compartimento congelador |2 semanas

de la nevera

6 mesesa—18 °C

Congelador

Para descongelarla, puede poner el recipiente en la nevera o, si tiene prisa,
en agua tibia.

La leche materna no debe descongelarse en el microondas ni sumergirse en
agua muy caliente, ya que de lo contrario se destruyen valiosos
componentes y se pueden producir dafios en el material del recipiente.
Antes de alimentar al bebé es necesario agitar bien la leche para que vuelva
a mezclarse correctamente con la grasa.

Puede solicitar también a su comadrona, a su asesora de lactancia, a su
médico o a su farmacéutico las instrucciones exactas para la conservacion a
largo plazo.

6. Clasificacion
Producto sanitario de Clase | conforme a la directiva CE 93/42/CEE

7. Eliminacién
Una vez que el aparato tenga que ser desechado, sus componentes se
tienen que eliminar conforme a la normativa local vigente.

8. Garantia

Ademas de las obligaciones de garantia del vendedor en el contrato de
compraventa, el fabricante ofrece 24 meses de garantia a partir del dia de su
compra si el aparato se manipula adecuadamente segun las instrucciones de
uso. La fecha de compra y el tipo de aparato se deben justificar con un
recibo.

No comprometemos, dentro del periodo de garantia, a reparar todos los
defectos relacionados con el material o la fabricacion. Las piezas de
desgaste quedan excluidas de la garantia.

Las anomalias insignificantes de la calidad prevista que no son relevantes
para el valor y la aptitud para el uso del aparato no estdn incluidas en las
obligaciones de garantia. Igualmente, no se puede asumir ninguna garantia
cuando los dafios en el aparato son atribuibles a dafos durante el
transporte que no son responsabilidad nuestra, a un uso indebido o una
falta de mantenimiento.

La prestacion de garantia serd a nuestra discrecion, ya sea mediante
reparacién, cambio de piezas o mediante la sustitucion del aparato. La
prestacion de garantia no tiene como efecto ni una prolongacién ni un
nuevo comienzo del periodo de garantia. El periodo de garantia de las
piezas de recambio instaladas termina con el periodo de garantia del
aparato como tal.

Quedan excluidos los derechos a reclamaciones posteriores, especialmente
por dafos y perjuicios que hayan aparecido desvinculados del aparato en si,
siempre y cuando no se establezca judicialmente ninguna responsabilidad.
No nos hacemos cargo ni de los gastos ni de los riesgos de transporte.

El envio de un aparato sin comprobante de la fecha de compra serd
considerado como una reparacion. La reparacién de un aparato solo se
efectla tras consultar con el cliente.

En caso de reclamacion: Por favor, conserve el nimero del articulo y el

nimero de lote.
Cara mie,
O leite materno é o melhor alimento que um bebé pode receber
nos seus primeiros seis meses de vida. Para que vocé e o seu
bebé possam desfrutar de cada momento do tempo de amamentagdo, a
NUK desenvolveu um programa de amamentagao com auxiliares praticos e
confortaveis para qualquer situagdo, que estimulam de forma sistematica a
amamentagio.
A bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy serve para a ajudar a si e ao
seu bebé nos casos em que a amamentagao natural ndo é possivel, de forma
tempordria ou permanente.
Dispense alguns minutos do seu tempo e leia atentamente este manual de
instrugdes antes de utilizar a bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy pela
primeira vez.
Muitas felicidades para si e para o seu bebé.

l.Indicacbes antes da primeira utilizacao

Limpe e desinfecte todas as pecgas (ver Fig. a) antes de utilizar a bomba
tira-leite manual NUK Soft & Easy pela primeira vez (ver ponto 4. Limpeza
e desinfeccdo (Fig. d)).

2. Descricao do aparelho

2.1. Campo de aplicacdo

A bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy é um instrumento para
bombear e recolher leite materno. A bomba tira-leite é especialmente
indicada para um pequeno esvaziamento da mama antes de amamentar de

modo a aliviar a tensdo mamdria e assim facilitar a amamentagio. Para
além disso, a bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy ajuda, através

do

2.2. Descri¢cdo do funcionamento
A bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy apresenta as seguintes
beneficios:

2.3. Contra-indicacoes

No caso de algumas afec¢es do peito (inflamagées, feridas abertas), s6
deve usar a bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy depois de
consultar
aconselhamento sobre a amamentagio.

2.4. Instrucdes de seguranca
Para sua prépria seguranga tenha em conta o seguinte:

2.5. Quando o cilindro é utilizado como biberao:
Pela seguranca e satide do seu bebé:
AVISO!

Nota: Sé utilizar pegas originais da NUK.
Este produto NUK estd de acordo com a norma EN 14350 «Artigos

de
3.
I

9.

10.

12.

4.
A

manuseamento do leite materno para que a sua crianga se desenvolva

de

Por isso, utilize a bomba somente se estiver limpa e desinfectada.
4.1.Limpeza

2. Lave todos os componentes individuais no lava-loica com
detergente manual.

Atencio!

A utilizagdo de uma maquina de lavar loi¢a pode provocar danos no

material.

4.2. Desinfeccdao

Antes de cada desinfecgio, é necessirio efectuar uma limpeza de
acordo com a sec¢io anterior.

Desinfecte todos os componentes individuais ou:

Atencio!

Se

o esterilizador para microondas NUK. Para utilizar qualquer tipo de
aparelho de desinfecdo ou de solugdo de desinfecgdo, siga as
instrugdes do fabricante, de modo a evitar danos no produto.

5.
Se

depositado num recipiente para leite materno, bem fechado e
guardado no frigorifico.

vacuo, a conformacio dos mamilos invertidos.

Almofada de silicone macia para um efeito de massagem agradavel
e um bombeamento suave

Poucas pegas para uma limpeza e operagio ficeis

Base larga para um apoio seguro

Permite um bombeamento uniforme

Colocando uma tetina NUK Classic e um anel de rosca NUK
Classic, o cilindro transforma-se rapidamente num biberdo (ver
Fig. €). Atetina e o anel de rosca nio estio incluidos nesta
embalagem.

o seu médico que a acompanha ou o centro de

antes da utilizagdo, leia atentamente este manual de operagio.
O manual é parte integrante da bomba tira-leite manual NUK Soft
& Easy e devera estar sempre disponivel.

Se o leite materno for para um bebé prematuro siga
impreterivelmente as indicagdes do seu médico.

A bomba tira-leite tem de ser limpa e desinfectada antes de cada
utilizagio.

Respeite o ponto 4. (Limpeza e desinfecgdo) para evitar uma
infecgio ou uma contaminagdo bacteriana, assim como para evitar
danos na bomba tira-leite.

Se as pegas da bomba estiverem danificadas por dentro (por ex.
riscadas), por motivos de higiene, ndo devem voltar a ser usadas.
Utilize a bomba tira-leite apenas no campo de aplicagio indicado.
As pecas pequenas devem ser mantidas fora do alcance das
criangas: perigo de engolir.

Este produto deve ser sempre utilizado sob vigilancia de um
adulto.

Nunca utilizar uma tetina de biberdo como se fosse uma chupeta.
A sucgdo continua e prolongada de liquidos pode causar caries
dentarias.

Nio mergulhe a tetina em medicamentos!

Antes de cada utilizagdo, verifique a tetina e puxando-a em todas
as direcgdes — especialmente no caso de criangas que ja tenham
dentes. Ao minimo indicio de rasgos, vestigios de mordidelas ou
desgaste, (pegajoso, dilatado, rasgado), substitua a tetina, uma vez
que se podem destacar partes que por sua vez podem ser
engolidas.

puericultura —Artigo para bebery.

Utilizacao

Utilize a bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy apenas se estiver
limpa (ver ponto 4. Limpeza e Desinfec¢do (Fig. d)).

Lave bem as maos antes de lidar com a bomba.

Empurre o anel de silicone contra o émbolo (Fig. b). Para isso,
coloque o anel de silicone sobre a abertura do émbolo e
empurre-o com a mio todo para dentro do émbolo. O anel tem de
assentar completamente no entalhe na extremidade inferior do
é&mbolo sem ficar sobreposto.Tenha sobretudo em mente que, para
poder assentar bem no émbolo, o anel de silicone nio pode ficar
virado.

Humedeca o anel de silicone do émbolo com um pouco de leite
materno. Assim, os movimentos do é&mbolo no cilindro ficam
facilitados e, por conseguinte, o bombeamento também.

Empurre o émbolo todo, com cuidado, para dentro do cilindro (Fig.
c).

Coloque a almofada de silicone sobre o funil (Fig. c).

Coloque o funil sobre o peito.Verifique se o mamilo fica centrado.
Com uma mio, mantenha firme o funil sobre o peito e com a outra
comece o bombeamento movimentando o cilindro lentamente para
cima e para baixo (Fig. e).

Assim que o leite comece a fluir, va abrandando o bombeamento.
O bombeamento ¢ feito alternadamente em ambos os peitos.
A duragdo do bombeamento pode ser muito diferente de pessoa
para pessoa.

Quanto tiver tirado leite suficiente, pode deposita-lo no recipiente
para leite materno NUK e guarda-lo no frigorifico ou entio
congela-lo (ver ponto 5. Conservagio do leite).

Todos os componentes individuais tém de ser bem lavados com
agua imediatamente apds cada utilizagdo e desinfectados antes de
cada utilizag3o.

Limpeza e desinfec¢ao (ver Fig.d)
higiene tem um papel muito importante quando se trata do

forma saudével.

Antes da limpeza, desmonte o anel de silicone e a almofada de
silicone.

—no vaporizador NUK ou
— deixando-os ferver durante 5 minutos. Ao ferver, certifique-se de
que existe sempre agua suficiente no tacho a fim de evitar danos.

desejar efectuar a desinfec¢ao no microondas, deverd utilizar apenas

Conservacao do leite
o leite materno nio for consumido de imediato, tem de ser

Leite Local de conservacido Prazos de
materno conservacio
Acabado de | A temperatura ambiente Méx. 6-8 horas
bombear Frigorifico (ndo na porta) 72 horas a4 °C

Congelador 2 semanas

Arca congeladora 6 meses a—18 °C

Para descongelar, pode colocar o recipiente no frigorifico ou, se tiver
pressa, em dgua morna.

o

dgua muito quente, uma vez que se perdem os preciosos nutrientes e
podem ocorrer danos materiais. Antes de dar o leite ao bebé, agite-o
bem para que o leite e a respectiva gordura fiquem bem misturados.
Para instrugdes precisas sobre o armazenamento mais prolongado do
leite, dirija-se a sua parteira, ao centro de aconselhamento sobre a
amamentagio, ao seu médico ou farmacéutico.

6.

Dispositivo médico classe |, de acordo com a directiva 93/42/CEE

7.
Se

eliminadas segundo as normas locais em vigor.

leite materno ndo pode ser descongelado no microondas, nem em

Classificacdo

Eliminacao
o aparelho ndo puder continuar a ser usado, as pegas tém de ser
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® 8. Garantia
Para além das obrigag¢des de garantia do vendedor constantes do

contrato de compra e venda, os aparelhos dispéem ainda de uma
garantia do produtor por um periodo de 24 meses contados da data da
aquisicio dos mesmos, se estes forem utilizados devidamente e em
conformidade com o manual de utilizagdo. O recibo de compra servira
como comprovativo da data de aquisi¢ao e do tipo de aparelho.
Comprometemo-nos a solucionar, dentro do periodo de garantia, todas as
falhas associadas a defeitos de fabrico ou do material. As pegas sujeitas a
desgaste n3o estdo abrangidas pela garantia.
A garantia nio cobre desvios menores na composi¢io do produto que niao
alterem a sua funcionalidade e o seu valor. Ficam também excluidas da
garantia as falhas do aparelho decorrentes de danos de transporte, que nos
sejam alheios, uso incorrecto ou manutengio deficiente.
A forma de execugdo podera consistir na reparagio, substituicdo de pegas
ou substituicio do aparelho, conforme o que for considerado mais
adequado segundo o nosso melhor critério. Sem prejuizo do disposto na
lei em caso de substituicio do aparelho, a execug¢do da garantia nio
prolonga nem reinicia o periodo de garantia. O prazo de garantia para
pegas sobresselentes integradas termina juntamente com termo do prazo
de garantia do aparelho.
A presente garantia nio abrange quaisquer outros direitos, em particular
toda e qualquer indemnizagio por danos causados no exterior do aparelho.
A garantia tem caracter gratuito, mas nao abrange a responsabilidade por
custos ou riscos de transporte.
O envio de um aparelho sem comprovativo da data de aquisicdo sera
tratado como um pedido de reparagdo. A reparagio do aparelho sé é
realizada apds consulta com o cliente.
Em caso de reclamagido deve entrar em contacto com o representante
local para o endereco Roche Sistemas de Diagnosticos Lda., Estrada
Nacional, 249-1 2720-413 Amadora, informando a referéncia e o nimero
lote do produto, que devem ser sempre conservados.
O cliente goza dos direitos previstos no regime legal das garantias relativas
a venda de bens de consumo (Decreto-Lei n® 67/2003, de 8 de Abril, na sua
redacgdo actual).
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Draga mamicaq,
laptele matern esfe hrana cea mai voloroasd cu care poate fi

alimentat un bebelus n primele sase luni de viad. Penfru ca
dumneavoastrg si bebelusul dumneavoastrd s& v pute i bucura de fiecare clips
a algptarii, NUK a elaborat un program pentru aléptare cu accesorii practice si
confortabile T sprijinul sistematic al aldptarii, care satisfac orice exigen &.
Pompa manuald NUK Soft & Easy pentru sén este conceputd pentru a vé oferi
ajutor dumneavoastrd si copilului dumneavoasird atunci cand aldptarea naturald
devine imposibilé temporar sau pe termen lung.
V& rugdm cifii in cateva minute aceste instruc iuni de utilizare tnainte de prima
folosire a pompei manuale NUK Soft & Easy pentru san.
V& dorim toate cele bune atét dumneavoastrd, cét si bebelusului dumneavoastrd.

1. Indica ii inainte de prima utilizare

Tnainte de a utiliza pentru prima datd pompa manuald NUK Soft & Easy pentru
san, dezinfectai foate componentele (vezi figura a), (consuliai capitolul
4. Curg area si dezinfectarea (figura d)).

2. Descrierea aparatului

2.1. Destina ia de utilizare

Pompa manualé NUK Soft & Easy pentru sén este un accesoriu pentru exrac ia si

colectarea laptelui matern. Pompa penfru sén esfe pofrivit in mod deosebit

pentru extragerea unor cantité i mici de lapte si pentru extrageri scurte de lapte

Tnainte de aldptare, fiindcd asa ve i putea aseza mult mai usor bebelusul la sanii

relaxai. Tn plus pompa manuala NUK Soft & Easy pentru san poate aduce n

pozi ie corect& mameloanele invaginate prin crearea de vacuum.

2.2. Descrierea func ionarii

Pompa manuald NUK Soft & Easy pentru san oferd urmétoarele avantaije:

e O pems siliconicd moale cu noduri penfru masarea confortabild a sanului si
pentru extragerea usoard a laptelui

e Puine componente pentru usurarea curd drii si utilizarii

e Suport laf care asigurd stabilitate

e Permite extragerea uniform& o laptelui

e Aplicand pe el un biberon NUK Classic si tnsuruband un inel filetat NUK
Classic, pute i utiliza cilindrul direct ca recipient pentru lapte (vezi figura e).
Biberonul si inelul filetat nu sunt cuprinse in pachetul de livrare.

2.3. Contraindica ii

Tn cazul anumitor afec iuni ale sanilor (inflamaii, réni deschise) pompa manuald

NUK Soft & Easy pentru sén trebuie utilizaté doar dupd consultarea medicului

curant sau a consultantului in lacta ie.

2.4. Instruc iuni de siguran a

Pentru siguran a dumneavoastrd respecta i urmatoarele indica ii:

e Tnainte de folosire citii cu atenie aceste instruciuni de utilizare. Aceste
insfruc iuni sunt o parte infegrantd a pompei manuale NUK Soft & Easy
peniru san si frebuie s fie disponibile in permanen &.

e Dacs laptele matern este destinat unui noundscut prematur, respectai
obligatoriu indica iile medicului dumneavoastra.

e Pompa pentru sén trebuie curd atd si dezinfectatd naintea fiecdrei utilizari.

e Pentru evitarea confamindrii cu germeni si pentru evitarea deteriordrii
pompei pentru sén respecta i punctul 4. Curd area si dezinfectarea.

* In cazul in care componentele pompei sunt deteriorate din interior (de ex.
prin zgérieturi), ar trebui s& renunai la utilizarea acesfora din motive
igienice.

e Folosii pompa pentru sén numai pentru desfina ia de utilizare descrisa.

e Piesele mdrunte nu trebuie l&sate la indemana copiilor: Pericol de inghiire.

2.5. Utilizareas cilindrului ca biberon

Pentru siguran a si saindtatea copilului dumneavoastra:

ATENTIE!

e Acesf produs poate fi ufilizat numai sub supravegherea adulilor.

e Tefina nu poate fi folosité niciodaté ca suzetd. Nu folosii tefina n afara
perioadei de hrénire obisnuiit, deoarece suptul permanent si de lungd
duratd al lichidelor poate cauza carii.

e Nudizolva i medicamente!

e Verificai si tragei in toate direciile de feting - in special In cazul in care
copilului 7i cresc dinii. Chiar si in cazul celor mai mici fisuri, urme de
muscaturd sau alte uzuri vizibile (puncte lipicioase, deforméri, fisuri), nlocui i
tetina, deoarece bucd ile pot fi desprinse si inghiite.

Indica ie: Uilliza i numai piese originale NUK.

Produsul NUK corespunde EN 14350 ,Articole pentfru sugari si copii mici -

Articol pentru hrand lichid& pentru copii”.

3. Utilizare

1. Utilizai pompa manuald NUK Soft & Easy penfru san numai dacg este
curg ate vezi 4. Curd area si dezinfectarea (figura d)).

2. Tnainte de fiecare manipulare a pompei spdla iva mainile temeinic.

3. Infroduce i inelul siliconic pe piston (figura b). Penfru aceasta aplica i inelul

siliconic pe gura pistonului si infroduce i cu latul palmei inelul siliconic complet

pe piston. Inelul rebuie s& se aseze complet in degajarea de la capdtul

inferior al pistonului si in niciun caz nu are voie s& iasd n afard. Ave i grijd n

mod deosebit ca inelul siliconic s& nu se rdsfrangd si astfel s& nu se mai

potriveascd corect pe piston.

Umezi i inelul siliconic al pistonului cu puin lapte matern. Astfel pistonul se

misc& mai usor in cilindru si usureazd extragerea laptelui.

M

Introduce i pistonul cu aten ie, complet in cilindru (figura c).
Aseza i perna siliconicd pe palnie (figura c).
Aplica i palnia pe san. Aten ie, mamelonul frebuie s& se afle exact n mijloc.

© N O O

Menine i cu o mand pélnia pe sén, iar cu cealaltd méand efectua i miscari de
pompare, miscand cilindrul incet in sus si n jos (figura e).
Cand laptele ncepe s& curgd, incetini i miscarea de pompare.

el

O Laptele se exirage alternativ, din ambii s@ni. Durata procesului de pompare
poate diferi considerabil, de la persoand la persoand.

11.Dupd ce ai extras lapte suficient, putei depozita laptele i frigider, in
recipientul NUK pentru lapte matern sau 1l pute i congela pentru depozitarea
mai indelungatd (vezi 5. Pastrarea laptelui).

12.Toate componentele individuale utilizate frebuie spdlate temeinic cu apd
imediat dupd utilizare si frebuie dezinfectate inaintea fiecarei utilizari.

4. Cura area si dezinfectarea (vezi figura d)

La manipularea laptelui matern, igiena are o importan & deosebitd, astfel incat

copilul dumneavoasird s& se poatd dezvolta s&ndtos.

Utilizai asadar pompa numai in stare curatd si dezinfectatd.

4.1. Cura area

1. Tnainte de curd are demonta i inelul siliconic si perna siliconica.

2. Curdai toate componentele individuale la chiuvetd cu detergent de vase
pentru spdlare manuald, de exemplu, cu detergentul NUK.

Aten ie!
Spdlatul pompei in masina de spalat vase poate deteriora materialul.
4.2, Dezinfectarea
Tnainte de fiecare dezinfectare frebuie s& efectua i o curd are conform capitolului
anterior.
Dezinfecta i toate componentele individuale dup& cum urmeazd:

- n sterilizatorul cu aburi NUK sau

- prin fierbere, timp de 5 minute. Tntotdeauna fii ateni sa fie o cantitate

suficientd de lichid Tn vas, pentru a evita deteriordrile.

Aten ie!
Pentru dezinfectarea laptelui in cuptorul cu microunde trebuie ufilizat exclusiv
sterilizatorul NUK cu aburi pentru microunde. Tn cazul aparatelor de dezinfectare
si al agenilor de dezinfectare de orice tip, respectai indicaiile produc&torului
pentru a evita deteriorarea produselor.

5. Depozitarea laptelui

Dacd laptele matern nu esfe utilizat pe loc, frebuie s& transfera i infr-un recipient
adecvat pentru lapte matern pe care trebuie s&| inchide i bine, apoi trebuie s&
depozitailaptele la frigider.

Laptele Locul de depozitare Termene de
matern depozitare
Lapte proaspdt |La temperatura ambiantd Max. 6-8 ore
exfras Frigider (nu pe usd) 72 deorela4 °C
Compartimentul de congelare al |2 sgptamani
frigiderului
Ladg frigorifics,/congelator 6lunila -18 °C

Pentru dezghe are putei introduce recipientul In frigider sau dacd dorii o
dezghe are mai rapidg, in ap& caldu &.

Este inferzisd decongelarea laptelui matern in cuptorul cu microunde sau in ap&
fierbinte, fiindc& aceste proceduri distrug substan ele valoroase din laptele matern
si pot deteriora materialul recipientului. Tnainte de administrare, laptele trebuie
agitat puternic, pentru a se amesteca bine cu grésimea din lapte.

Pute i afla instruc iuni exacte Tn leg&turd cu depozitarea pe fermen lung a laptelui
de la consultantul in lacta ie, moasa, medicul sau farmacistul dumneavoastrd.

6. Clasificare
Produs medical din clasa |, conform Directivei CE 93,/42/CE

7. Eliminarea ca deseu
Dacd aparatul nu mai poate fi utilizat, componentele acestuia trebuie eliminate ca
deseu conform prevederilor locale 1n vigoare.

8. Garan ie

Pe langa obligaiile de garanie ale vanzatorului stipulate ™ contractul de
vénzare-cumpdrare producdtorul acordd in cazul manipul&rii corespunzdtoare a
aparatului si a respectdrii instruc iunilor de utilizare o garan ie de 24 luni incepand
cu data achiziiondrii aparatului. Data achiziiondrii si fipul aparatului trebuie
dovedite prin prezentarea unei chitan e de achiziionare.

Ne angajgm s& remediem 1n intervalul de garanie foate lipsurile cauzate de
defecte de material sau de fabricaie. Piesele de uzurg sunt excluse de la
garan ie.

Abaterile minore de la calitatea de referin &, care nu afecteazd nici valoarea, nici
utilizabilitatea aparatului, nu intrd sub inciden a garaniei. De asemenea nu ne
putem asuma niciun fel de responsabilitate pentru defec iuni cauzate de transport
neimputabile noud, de ulilizarea necorespunzétoare sau de nire inerea
insuficienta.

Prestdrile sub incidena garaniei vor fi efectuate la alegerea noastr& prin
reparaie, prin nlocuirea unor componente sau prin Mlocuirea aparatului.
Executarea unor prestéri de garanie nu au drept efect nici prelungirea garan iei,
nici reinceperea perioadei de garan ie. Termenul de garanie pentru piesele de
schimb montate expird Tmpreund cu garan ia pentru ntregul aparat.

Sunt excluse orice fel de prefen ii care depd&sesc acest cadru sau prefen i de altd
naturd, n mod special preteniile de desp&gubire pentru daune apérute n afara
aparatului - cu excep ia cazurilor unde réspunderea este prevazutd obligatoriu
prin lege.

Nu ne asumam costurile si riscurile fransportului.

Aparatele trimise c&fre noi fard un act doveditor al datei de achiziionare sunt
tratate de noi drept cazuri de reparaie. Reparaia aparatului va fi executatd
numai dupd consultarea clientului.

Pentru reclamaii: V& rugdm s& pastra i codul articolului si numarul de LOT.

AyQrnTn NTEPXK,

To pnTpIkd y&Aa amoTeAel TNV KXAUTEPN SIXTPOdI TIOU PTTOPEI
VO TIPOOAGPBEl EVO HWPO KATQX TOUG TIPMTOUG €E1 PNVEG TNG
Cwng Tou. MNa 1o Aoyo auTd, n NUK oag umootnpilel pe To mpoypoppo
BnAaopol pe TIPOKTIKA Kol &veTor BonBruata BnAacpol yix k&Be
QAVAYKN, T OTToia UTTOOTNPIZoUV OTOBEPX TO BNAXGHO.

To xelpokivnto BnAaoTpo otrBoug NUK Soft & Easy oxedI&oTnKe yiox vo
BonBnoel €06 KA TO PWPO OQG OTNV TIEPITITWON TOU O QUOIKOG
BnAaopog dev ival TPOCWPIVE 1 péwpa EPIKTOG.

I'Iapaonupe adlepwaTE Aiyo xpovo KOl BlaBO(OTe T'lpOOSKTIKO( O(UTSQ TIG
0dnyieg Xprong, TPIV XPNGILOTIOINCETE YIX TTPWTN POP& TO XEIPOKIVNTO
BnAaoTtpo omnBoug NUK Soft & Easy.

Oa BENAPE VO HETODEPOUE TIG BEPUOTEPES EUXES HOG O E0GG KXI OTO
HWPO 0GG.

1. YTodei&n mpiv Tnv mpwTn XpRon

KoBopioTe kol amooTelpwoTte OAa Tow eEXPTAHOTA (BAETTE €IK. @), TIpIV
XPNOIPOTTOINOETE VIX TIPWTN GOP& TO XEIPOKIVNTO BnAcGTPO OTnBoug
NUK Soft & Easy (BAéme 4. KaBapiopdg Kol amooTeipwaon (eik. d)).

2. Nepiypadn CUGKEUNG

2.1. ZKomog Xpnong

To BriAaatpo atBoug NUK Soft & Easy armotehei fonbnrikd péco yia
™mv cxvappoq)r]on KXl TN OUMoOYR pNTPIKOU YGAGKTOG. To er])\O(OTpo
omeouq eival  10IXiTEPX KCXT(X)\)\I’])\O yix v avappo¢qon pmpwv
TTOOOTATWV Y&XAGKTOG KOI YI GUVTOUN Qvappodnon Tpiv omo To
BnAaopd, 810TI Tar XaAapwpeva oTrBn dleukoAUvouv To BnAaopod Tou
UwpouU. EkTdg auTou, To BridaoTpo oTriBoug NUK Soft & Easy umopei va
dEpel o€ 0WOTN POPUa KoiAeg BNAEG aTrBOUG PECW XAUNARG TTiEDNG.

2.2. Nepiypadn AeiToupyiog

To BnAcotpo otiBoug NUK Soft & Easy mpoodépel Ta akOAouBo

TTAEOVEKTHHOTA:

* AMTONO pOEIAPOKI OINKOVNG pe €EOXEQ VI EUXAPIOTN HOAGKTIKM
Spaan Kol aImoAr] avappodnan

o Aiyax eEapTHUOTX YIX EUKOAO KXOXPIOUO KOl XEIPIGUO

e [MA\am& B&on yia oTaBepr) oTHPIEN

o EmTpémnel TNV oo avoppodnon

e TommoBeTwvtag pix BnA NUK Classic kai Bidwvovtag eva BIdwTo
dakTUMo NUK Classic pmopeite va xpnolporoioete Tov KUAIVOPO
AUECH WG PmUTEPO (BAeTe eik. €). H BnAn kou o BIdwTOG SOKTUAIOG
dev TEPINPBAVOVTQI OTNV CUCKEUXTIX.

2.3. Avtevdeigeig

Je PePIKEG TAONOEIG TOU HOOTOU (PAEYHOVEG, avoIXTEG TIANYES), N
epappoyn Tou BnAaoTpou oTrBoug NUK Soft & Easy emTpemneTal povo
KOTOTTIV gUVEVVONONG He To BepamovTa 1T 1) T aUPBouAo BnAaopou.

2.4. YIodei&eIg aopAAEING

Mo TN OIKM 00§ XOPAAEIR, TOG TIXPAKAKAOULE VO TNPEITE TX axkOAouBa:

. I'chpaKa)\ouue TpIV. &m0 ™mv TPWTN XPHon, 6|0(B0(0Ts npoosmm
QUTEG TIG 0dnyieg Xelpiopou. AMOTEAOUV GUOTOTIKO TUAUX TOU
BnAaaTpou otriBoug NUK Soft & Easy kai mpermel va eival SIaBEIES
QV& IO OTIYUN.

e AV TO pnTPIKO Y&AG TIPoOpPIfeTal YIX BPEPOG TIPOWPOU TOKETOU,
mopakahoUpe akoAoUBNOTE OMWOdNTOTE TIG GUUPBOUAEG TOU IXTPOU
00,

* To BAaoTpo OTBOUG TPEMEl VO KOXBOPIZETAI KOXI VO QTTOOTEIPMVETI
TpIv oo k&Be xprion.

e MNapakahoupe TTPOCEETE TO onueio 4. KaBapiopog kai amoaTeipwan
mPOG Qmoduyr HOAUVOEwV amd BokTnpidioe OMwg emiong TPOg
amoduyn BAaBwv oTo BRAcoTpo oTrBoUg.

* 2g TEPIMTWON ToU T eEXPTAUOTA TOU BRANOTPOU MAPOUCIACOUV
sowTelesq ®BopEQ (Tm.x. ammo eKéopsq) Oev Bax TTPETTEI VO ETITPETTETAN
TAEOV 1 XPron Toug Yot AOyoug UyIEIvVAG.

* Xpnoiporolieite To BRAXOTPO OTABOUG POVO YIa TOV TIEPIYPOPOUEVO
OKOTTO XProng .

o T PIKP& €EQPTUOTH DeV EMTPEMETAI VX KATOAYOUV OE TIXIDIKK
xépia: Kivduvog mviypou.

2.5. 0TV 0 KUAIVEPOG XPNOIMOTIOINTXI WG HITIMTIEPO

Mo TNV dOPEAEIX Kol TNV UYEia Tou TTaidioU 0aG:

MPOZOXH!

e To TPOIOV QUTO EMTPEMETAI VX XPNOIPOTIOIEITAI HOVO UTIO TNV
emiBAeyn evnAikwv.

e O1 BnAég Bev emTPEMETAI V& XpnoiporoinBolyv moTé wg mmAeg. Mnv
Xpnolgoroigite TMOTE T BnA} TMEPAV TOU XPOVIKOU TAXIGIOU Afywng
TPOPNG, OIOTI N OUXVN KO TIHPOTETOUEVN XPAON HE POPHHATX
TTPOKAAEI TEPNOVA.

¢ Mnv epBomTi(eTe ™ BnAn o€ POPUAKEUTIKEG OUTieg!

e [piv ammo k&Be xprion eAEyxeTe Tn BNAN Kau TPXBAVTAG TNV TIPOG OAeG
TIG KaTeuBuvoelg — IBIXITEPWG O TXIDGKIX TIOU PBpiokovTal o€
ot‘)owoq)wa e MepiTTwan MOXPOPIKPOY PWYHDV, IXVOV SOYKOHOTOG i
opaTAg yripavong (KoA®dNgG, OloyKwpévn, pnypawuevn) KOveTE
QVTIKATEOTOON TNG BNARG, DIOTI EVOEXETAI VO AITOOTTIOTOUV KOPUGTION
KOl VO KOTammwBouv.

Yrodeign: Xpnoiporoleite povo yvioia eEaptripara NUK.

To mpoiov NUK avTamokpiveTal oTo mpoturo EN 14350 «Bpedika €idn

dpovTidag & xpriong — EEomAiopdg SIaTpodrg He uypo.

3. Xprion

. Xpnomonowws T0 BnAaoTpo othBoug NUK Soft & Easy povo oe kabopr
koTaoToon (BAETe 4. KabBapiopog kau amooTeipwon (eik. d)).

2. Mpiv oMo K&Be XelpIopd Tou BNAXOTPOU TIPETEl VO TTAEVETE KOAX TOX
XEPIX OOG.

3. QbnoTe To SaKTUAIO GINIKOVNG 0TO €UBoAO (eIK. b). MMPog To OKOTIO AUTO
TIPOCOPHOOTE TO OOKTUNMO OIAIKOVNG OTO QVOIYUX TOU €PBOAOU K
KOTOTV WBA0TE TO SAKTUAIO GINKOVNG PE TNV TIGAXUN EVTEADG PECK OTO
€uBoro. O daKTUAIOG Bax TTPETTE! VO GO PONiTE! TIAPWS OTNV EYKOTIN OTO
KOTW GKPO TOU €PPOAOU Kol Bev EMTPEMETAI O KOPIX TTEPITITWON V&
mpoe&exel. MpooexeTe IDIXITEPAK VO PNV AvaoTpadei 0 OXKTUAIOG
OIAIKOVNG Pe QTIOTEAEOUO EOPOAUEV TTPOCPOYT TOU OTO €UBOAO.

4. YypaiveTe T0 OXKTUAIO GINIKOVNG TOU ePUBOAOU pe Aiyo pnTpIkO y&Aa. Me
TOV TPOTIO QUTO TO EUPROAO KIVEITOI EUKONOTEQPO OTOV KUANIVOPO KOl
BIEUKOAUVETQI N avoippOdnan.

. QBnoTe TO EPBOAO TIPOCEKTIKG KOl TTANPWG OTOV KUAIVEPO (EIK. C).

. Mep&ioTe To PaEIAXPAKI GINIKOVNG OTN Xo&vn (€IK. C).

7. ToroBetrioTe TN X0&vn TMavw 0To 0TRB0G. MpPooexeTe WATE N BNAr TOU

oTrBoUg Vo BPIOKETOI OKPIBWG OTO KEVTPO.

8. KpatroTe oToBepd pe To Eva XEpI TN Xo4vn 0To 0TrB0G Kol Je To GAAO
XEPI TIOXPAYETE KIVAOEIG EUBONIOHOU, PETAKIVOVTOG XPY& Tov KUAIVOpO
TPOG T& TV KOl TIPOG TX KXTW (EIK. €).

9. MoNig oapxioel n porl Tou Y&AGKTOG,
euBoNiopoU.

10.H avappodnaon yGAaKTOG yiveTan SIOOXIKG Ko OTOUG SUO HOOTOUG.
H didpkeia TNG dIadIKaCIaG avappdPnong Umopei va TOIKIAAEL KOTX
TIOAU.

11.MOAIG avappodnBei apkeTOd YOAX, pmopeiTe va BaAeTe To y&Aa o€
doyeio QUAGENG pnTpikoU y&AakTog NUK péoa oTo wuyeio i va 1o
KaTaWUEETE yia DIXTHPNON PEYOAUTEPOU XPOVIKoU dIoaTHHOTOG (BAETE
onueio 5. AixTrpnon Tou YXAGKTOG).

12.0M\a T XPNOIUOTIOINBEVTA PEPOVWHEVD EEXPTAUOTY TTPETTEI HETA QIO
K&Be xpnon vo KoBopilovTol OUECKS KOAX PE VEPO KAl VX
QMOOTEIPWVOVTAI TIPIV aTd K&BE VEX Xpron.

4. KKOapIGHOG KO XITOCTEIPWOT (BAére €ik. d)

Se k&Be emapn Pe To PNTPIKO YOAXK, N UyIEIvr €xel IDIxiTEPN ONUOOia,
®oTe To TMaIdi 0OG VX PTTOPEl Vo avamTuyBei 0Ao uyeia.

qug|pon0|eiTs TO BNAXOTPO POVO OF KOBXPIOPEVN KOl XTTOCTEIPWHEVN
KOTAOTOON.

4.1. KaOapIiopog
1. Mpiv oo Tov KABXPIoHO, AMOCUVOPHOAOYEITE TO SAKTUAIO GINIKOVNG KOl

TO UOEINGPGKI GIANIKOVNG.

2. KaBopileTe OAXt T PEPOVWMEVD  EEXPTAUOTA OTO vepoxUTn e

QAMOPPUTTAVTIKO TMATWY, T.X. amoppurtavTiko NUK.

Mpoooxn!

O KOBaPIoPOG PECG 08 TIAUVTIPIO THIATWV UTTOPEI VX TIPOKXAEDE! UNIKEG
BAGBES.

4.2. AmrooTeipwon

Mpiv amd k&Be amooTeipwon B TPEME! V& KXVETE KXBXPIOUO CUUGOVX
HE TNV TIPONYOUHEV EVOTNTA.

ATIOOTEIPWVETE OAX T UEUOVWHEVD EEXPTIUOTA:

—oTo anooTeipwtipa NUK 1)

—Bp&oTe T yix 5 AenTd. Katd TO BpAOIPO TTPEMEl VO TIPOCEXETE (DOTE
VO UTIGPXEl OPKETO UYPO PECO OTNV KATOXPOAQ, OUTWG MOTE VO
amopuyeTe TIG BABES.

Mpoooxn!

Mo  omooTeipwon PEOK OE OUOKEUN HIKPOKUPATWV  EMTPETETAI
QMOKAEIOTIKK 1) XPNON TOU AmooTEIPWTAPA piKpokupaTwy NUK. 2g o
adop& OTn  Xpnon &Mwv OuoKeuwv  omoAUpavong N psowv
anoAuuavoqq, TTOPOAKXAOUE Tr]pr]OTe TIG UTTOOEIEEIG KATOOKEUXOTN,
P0G armoduyr BAXBOV 0TO TTPOIOV.

5. AIXTipNON TOU YXAXKTOG
3€ TEPITITWON TTOU TO PNTPIKO YOAG Oev KaTavahwBei apeowg, TIPETTEN VOt

Bahete TO PNTPIKO Yohot 01O doxeio PUAXENG UNTPIKOU YXAGKTOG, v
oppayioeTe KXAX To GOXEIO KO VX TO DIXTNPENOETE OTO WUYEIO.

[2é)}

empBpaduvete TNV Kivnon

MnTpiko yadAa |Tomog diaxtripnong Hpoescpleq
diaripnong
dpeoko | 2& Beppokpaoia dwuatiou | Méy. 6-8 wpeg
QVOPPOPNHEVO [Wyyeio (Ox oY MOPTA) 72 wpeg oToug 4 °C
YOAX ; - ;
Kar&yugn yuyeiou 2 eBdop&deq
KaTawukTtng 6 prjveg oToug —18 °C

Mo TNV amoyugn pmopeite va TommoBeTroeTe To Soxeio OTO Wuyeio, 1 oe
CeoTO VEPO I TOXUTEPN AXMOWUEN.

To unNTPIKG y&Aa Oev emTPEMETXI VX  OIMOYUXET!I O€ OUOKEUN
UIKQOKUPGTWY I O KOUTO vepd, OIOTI OTnV  TIEPITTWON  QUTH
KOTOOTPEGOVTOI  TIOAUTIPHO  BPEMTIKX OUCTOTIKX TOU Y&XAGKTOG KOl
evOEXeTal vax TIPOKANBoUv BA&BeEG UNKOU oTo doxeio. Mpiv To TRIoPX, TO
YOOt Bax TTPETTEI VO AVOKIVEITOI KOAX, £TOI OOTE VX QVAUEIYVUOVTOI KXAK
TO YOAX KO TOX NITTO(PG TOU YOAOKTOG,.

AkpIBeig UTODBEIEEIG yI TN PoKPOTPOBeoun JIXTAENCN HTOPEITE VO
AxBeTe amd TN oupBoulo BnAaopol, TN paix 00g, TOV IKTPO 0OG 1) TO
GOAPUAKOTTOIO OOG.

6. Ta&ivounon

laTpikd TTpoiov kA&ong | oupdwva pe Tnv Odnyia EK 93/42/EOK
7. Amocupon

Otav Oev eivan TAéov SuvaTr) n XPAon TNG OUCKEUNG, TPEMEl VX
amooupBolv Ta €EXPTAUCTA OUPGWVX HE TIG 10XUOUCEG TOTIIKEG
TTPOSIAYPUDES.

8. Eyyunon

EKTOG amo TIG UMOXPEWOEIG £YYUOSOTIOG TOU TIWANTH TIOU TTPOKUTITOUY
amd TN oUpPBOON TWANONG, OF TIEPITITWON TIPOCEKTIKOU XEIPIOHOU TNg
OUCKEUNG ko AapBavovtag umoyn  TIG  odnyieg  xelpiopou, o
KXTOOKEUGOTAG OO TIXPEXE! EYYUNON 24 PNvev Qo Tr OTIVHR Xyopag
NG OUOKeUNG. H nuepopnvia ayop&g Kai 0 TUTTOG CUOKEUNG TTPETTE! VX
ammodeIKVUOVTOI PE Hiok ATTOSEIEN AYOP&Q.

YroxpeoUupaoTe v smélopewvoups Oheg TIg eMeleelq mou opeilovTal
oe eAaTTwpaTa UNIKOU 1} 0€ Op&ApOTX KO(TO(OKSUI‘](: EVTOQ ™mg OIXPKEIOG
NG eyyunong. Ta pépn dBop&g amokAgiovTon amd Tnv eyyunon.
ApeAnTéeg amokAioeIg oo TNV TTPOJIKYPAPOUEVN KATXOTAON, Ol OTIOIES
€IVaI ONPAVTEG VIO TNV O&IX KA TNV KXTXAANAOTNTO XPrioNG CUCKEUNG,
dev amoTeAoUv umoxpewon eyyuodooiag. Emiong dev divetan gyyunon,
oTav ol eAAeiyelg 0Tn ouokeun odeilovTan o BAKBEG KT TN PETADOPL,
ol omoieq dev eivan OIKA pog €ubuvn, eodalpévn xprion 1 el\imm
dpovTida.

H eyyuodooia mpaypaxTomoleiTal KT emAoyr) pog, pe emdidpbwon,
QVTIKATXOTOON EEQPTNUATWV 1 QVTIKATROTAON TNG oucKsuﬁq. H
omoﬁocr] eyyuodooiag dev €xel oV ou'rOTe)\sopa i\ smanuvon TV
enowsmvr]or] ™G JIGPKEING TNG eyyunong. H mpoBeopia eyyunong yix
svcwpawpavot OVTOAGKTIKG o)\OKAnpwveTm ye Tnv TpoBeopia
€yyunong yio OAOKANpN Tn GUOKEUT).

ArmokAeiovTan TepauTépw 1 &Aeg alwoelg, €IBIKK 0 OTI aPopd OE
amolnuinon yio BAXBES EKTOG TNG OUCKEUNG, epooov n eubuvn dev
0PIZETON AVOYKOXOTIKY OTTO TO VOO.

Aev avolapBavoupe Ta €000 KAl TOUG KIVOUVOUG PETAHOPES.

H omooToAr] OUOKeUNg Xwpig OmMOSEIKTIKO NUEPOUNVIOG owopqu
owﬂpsm)m(eTm wg smélopemor] H emdidpbwon  ouokeung
TTPOYUOTOTTOIEITOI JOVO PETQX OTIO GUVEVVONGN HE TOV TTEAGTN.

Mo TNV mepimmwon mapamovev: MNMapoakadolpye GUAGETE Tov CpIBUO
Tepoyiou Kail Tov apiBuo LOT.

Contact addresses

DE - GERMANY
MAPA GmbH
IndustriestraBe 21-25
27404 Zeven

T +49 180 | 62 72 46
0,04 EUR/Min.

ES - SPAIN

Roche Diagnostics SL

Av. Generalitat, s/n

08174 Sant Cougat del Valles
Barcelona

FR - FRANCE

Allegre Puériculture SNC

41, Rue Eduard Martel

B.P. 197

42013 Saint Etienne, Cedex 2
T +33 477 81 81 81

GB - GREAT BRITAIN
Mapa Spontex UK Ltd.
Berkeley Business Park
Wainwright Road
Worcester WR4 9ZS

T 0845 300 2467

GR - GREECE (South)
A®OI K. TZEBEAEKOY O.E.

Op&kng 34

171 21 N. Zplpvn

ABnva

T 210 93 22 165

da&: 210 93 50 870

e-mail: iasontz@otenet.gr

GR - GREECE (North)
®APMAIMO EE-X.TZHMO & ZIA
30 XAM OEZ/NIKHE-KAAOXQPIOY
TO 291 - KAAOXQPT 57009

T 2310 751 525

da&: 2310 789 621

E-mail: info@nuk.gr

IT - ITALY

MAPA GmbH
IndustriestraBe 21-25
D-27404 Zeven

Germania

e-mail: nuk-italia@mapa.de

PT - PORTUGAL

Roche Sistemas de Diagnosticos
Lda. Estrada Nacional, 249-1
2720-413 Amadora

= 2| 42570 00

Fax:21 417 28 95

RU - RUSSIA

A.K. Xaase OcTtxaHaenbcresenbwapt MOX
MocKkoBCKOe NpeAcTaBUTENLCTBO

yn. Amutpua Yneadosa 4. 16 kopn. 2, opuc 391-392
117292 MockBa

www.huk-baby.ru

medical@achaase.ru

@ Joporve mambi!
__ MaTepVIHCKOG MOJIOKO - 3TO Camoe nydllee nutaHue AnA

rpyaHoro pebeHka B nepsble nonroaa »u3suu. Moatomy NUK
paspabotan nporpaMmy MOMOLLM KOPMALMM Mamam, npeanaras
YAOOHbIE M MpaKTWUHble ToBaphbl ANA PasHOOBPasHOro NMPUMEHEHHS,
ytoBbl Bbl ¥ Ball Manbill MOMM  HacnaxaatbCs MNpeKpacHbIM
nepvoaom Baluen xusHu.
Pyunoi monokootcoc NUK «Soft&Easy» aBnaetca BcrnomoratenbHbIM
cpeacteom ans Bac v Bawwero pebeHka, ecnm ecTeCcTBEHHOE rpyaHoe
BCKAPM/IMBAHME  HEBO3MOXHO B TEYEHME  KOPOTKOro  Wan
NPOAOHKUTENBHOIO CPOKa.
Mpocum ynennTb HECKONbKO MUHYT Bawero Bpemenu W nepead
nepBbIM NpuUMeHeHnem pyyHoro Monokootcoca NUK «Soft&Easy»
BHWMATENIbHO MPOYECTb 3TY MHCTPYKLMIO MO MPUMEHEHMIO.
YXenaem Bam 1 Bawemy pebeHKy BCero caMmoro HaunyyLuero.

1. PexomeHgauuu nepen nepsbiM NpUMEeHeHUeM

Mepea nepsbIM NPUMEHEHWEM MPOMOWTE U NPOAE3MHOULIMPYITE BCE
yactu (puc. a) pyuHoro monokootcoca NUK «Soft&Easy» (cm. pasaen
4 «Ynctka n aesnHperuma» (puc. d).

2. Onucanue npubopa

2.1. HazHaueHue

Monokootcoc NUK «Soft&Easy» ABnAeTcA BCMomorartenbHbIM
CpeAcTBOM ANA OTKauMBaHUA 1 coopa rpyaHoro Monoka. OH 0coBeHHO
ynof)eH Ana OoTKayMBaHuA HeBoMbLIOro KONMMYecTsa MOSIOKa W anda
KPaTKOBPEMEHHOrO  OTKAaUMBaHWA  Mepea  KOPMNEHWEM,  T.K.
paccnabneHHble rpyaM obneryatoT KopmneHue mnazeHua. Kpome
Toro, Gnarogapa Bakyymy, cosaaBaeMoMy Mmonokootcocom NUK
«Soft&Easy», Bnanbie COCKM rpyan NPUHUMALOT NPaBuibHYO GOpMY.

2.2. OnucaHue ycTponcTBa

Monokootcoc NUK «Soft&Easy» nmeet cneayroiime npenmyLlecrsa:
+ MarkaAa cunukoHoBaA nogylleyka C YTONLWEHUAMMU AnA NPUATHOrO
MacCupoBaHUA U MANKOro CUeXXuBaHUA

Manoe konu4ecTso AeTanei Ana NPOCTOM YACTKM U MCMONb30BaHMA
LLInpokaa HoXKa AnA yCTOMUMBOCTH

PaBHOMepHOE oTKau1BaHWe MonoKa

Hazes cocky NUK Classic v pess6osoe konbuo NUK Classic, uunuHap
MOXHO MCMOmNb30BaTh Kak OyThlNouKy (puc. €). Cocka u pesbboBoe
KOMbLIO HE BXOAAT B KOMMEKT NOCTaBKM.

2.3. NpoTrBONOKa3saHunA

lMpy HekoTopbIX 3a60neBaHUAX rpyAn (BOCMANEHWU, OTKPBITLIX paHax)
monokootcoc NUK «Soft&Easy» cneayeT ucnonb3oBartb TONbKO MO
cornacoBsaHUo ¢ Bpa4oM UK KOHCYNbTAHTOM MO KOPMEHMUIO.

2.4. YKa3zaHuA no TexHuKe 6esonacHocTu

[na Baweit co6cTBeHHOM 0e30nacHOCTW, NoXKanyicta, cneayite

CneayoLmnM yKasaH1AM:

+ [epea UCnonb3oBaHMEM BHUMATENBHO MPOYTUTE AAHHYIO MHCTPYKLMIO
no npumeHeHnto. OHa  ABNAETCA  HEOTLEMNEMOW  YaCTbio
monokootcoca NUK «Soft&Easy» 1 fomxHa ObiTe BCeraa nog pyKow.

+ Ecnu rpyaHoe MONOKO npeaHasHaueHo Ans HeAOHOLLEHHOro peBeHka,
obs3atensHo cobntogaiite ykasaHus Baluero Bpaya.

+ MOnOKOOTCOC HYXHO MbiTb M Ae3MHOUUMPOBATL MEPEA KaXKAbiM
MPUMEHEHUEM.

« Mpocum Bac cobnojate ykasaHuA pasaena 4  «YHuctka
Le3nHOeKUMA» ANA NpeaoTBpaLLeHUs BaKTepranbHOro 3arpasHeHHs, a
TaKKe NOBPEMXAEHNA MOSIOKOOTCOCA.

« Ecnm kakve-nMB0  uacTM  MONOKOOTCOCA  MMEHT  BHYTPEHHME
NOBPeXAEeHWA  (Hanpumep, LuapanuHbl), TO W3 TUIMEHWUYECKUX
COOOPAKEHMI UX HE PEKOMEHAYEeTCA GonbLLE UCNONb30BaTb.

+ Menkve aeTanu LOMKHbI XpaHUTLCA B HEAOCTYNHOM ANA AETel MecTe:
0ONacHOCTb NnpornarbiBaHUA.

2.5. Ucnonb3oBaHWe uMAMHApa B KauecTBe 6y TbITOUKK

[Ons 6esonacHocTv 1 3a0poBbs Ballero pebeHka.

BHVIMAHME‘

+ [JlaHHoe ws3penve  paspeluaetca
NPUCMOTPOM B3POCIbIX.

+ Kareropuuecku 3anpellaeTca UCMONb30BaTb COCKY ANA KOPMEHHA B
KayecTBe COCKM-MYCThILLKK. Mcnonb3yiTe COCKy TONbKO BO BpemA
KOPMMEHWA, TK. MOCTOAHHOE W ANUTENbHOE COCaHWe KWAKOCTU
BbI3blBaET Kapuec.

* He vcnonbayitte cocKy AnA NPUHATMA MEAUKaMEHTOB!

Mcnonb3oBatb  TObKO  NoA

+ [NpoBepsiiTe COCKy nepel KarkaAbiM NPUMEHEHWEM, PacTArMBan ee BO
BCEX HanpaBneHuax, B 0COBEHHOCTU, eCNn y AeTen pexxyTea 3yOku. Mpu
0BHapyXKEHUM AaXKe MENKUX TPELLWH, Ce0B HaaKyca Wiu NPU3HaKoB
cTapeHus (knewkas, pasbyxiias, TPecHyTada MOBEPXHOCTb) 3aMeHUTe
COCKY, T.K. PEBEHOK MOXET NPOMIOTUTL OTAENAIOLLMECS YaCTH.

MpumeyaHue: cnonbayiTe ToNbKO opurMHanbHele Aetanu NUK.

Mpoaykuna NUK cootseTcTBYyeT eBponeiickoMy ctanaapty EN 14350

«[peameTbl noTpebnenus, npeamMeTbl MO yxody 3a AETbMU —

NPUHAANEXHOCTU ANA NUTbA>.

3. MpumeHeHue

1. Monb3ayiTecb TonbKO uMcTbIM MonokootcocoM NUK «Soft&Easy»
(cm. paszen 4 «Yuctka u aesmHpexumna» (puc. d).

2. MNepen Ka)kabIM UCMONb30BAHMEM TLLATENbHO MOWTE PyKM.

3. HaaeHbte CUMAMKOHOBOE KOMbLO Ha noplleHb (puc. b). OnAa aroro
YCTaHOBWTE CUIMKOHOBOE KOMbLO HAa OTBEPCTUE MOPLUHA, 3aTeM
HanaBWTe NafoHbI0 Ha KOMbLO TaK, YTOObl OHO MOSHOCTBLIO OAENOCh
Ha noplueHb. Konbuo AOMKHO MOMHOCTHIO BOWTM B YriyOneHWe Ha
HWXXHEM KOHLe MOPLUHA W HA B KOEM Clly4ae He AOMKHO BbICTynaTb.
B nepByto ouepeab cneaute 3a TeM, YTOObl CUIIMKOHOBOE KOMbLO He
ObiNO BLIBEPHYTO, WMHAYe OHO He OydeT MpaBWibHO CUAETb Ha
nopLUHe.

4.Cnerka CMOYMTE CMIIMKOHOBOE KOMbUO TPYyAHbIM MOSIOKOM. 3TO

obnerynt nepemMelleHne MOPLUHA B UMAMHAPE W Npouecc
OTKaYMBaHWA MOMOKa.

. OCTOpPOXHO BCTaBbTE NOPLUEHb B LMAWHAP (PUC. C).

. HapeHsTe cMnnkoHOBYO NOAYLLEYKY Ha BOPOHKY (pHC. C).

. MpuctaBeTe BOPOHKY K rpyau. Cneaute 3a Tem, 4ToObl COCOK
HaxoAWNCA TOYHO NocepesnHe.

8. OaHOW pyKoW MNOTHO yAepuBaiTe BOPOHKY Ha rpyad, a Apyrow
OTKauuBanTe MOJIOKO, MEANEHHO NepemMeLLan LUMAMHAP BBEPX U BHU3
(puc. e).

9. Kak TonbKo MOMOKO NoTeYeT, 3aMeAnuTe oTKauMBaH1e MOoMoKa.

10.0TKauMBaHMe MNpPOMU3BOAWTCA MOOYEPESHO U3 00eux rpyaei.
OnuTenbHOCTb  OTKAUMBAHUMA  MOXET  CWAbHO — OTMYaThCA B
3aBUCHMOCTH OT MHAMBUAYJIbHBIX OCOBEHHOCTEN.

11.0TKa4aB AOCTATOYHOE KONIMYECTBO MOJIOKA, Er0 MOXHO MOCTaBUTb B
koHTeiHepe NUK ana XpaHeHus rpyaHOro MOSIOKa B XONOAWUIBbHUK
WM 3aMOpO3WUTb B MOPO3WILHOW Kamepe ANA  ANUTENbHOrO
XpaHeHua (CM. pasaen 5 «XpaHeHue Momnoka»).

12.Cpasy »xe nocne Kaxaoro NpMMeHEHUA BCE UCMONb3yeMble AeTanu
HEeobXxoAMMO TLLATENbHO MPOMbITh BOAOHW M NMPOAE3UHOULMPOBATbL
nepea KakabiM NPUMeEHEHNEM.

4. YncTtka v gesuHdeKruma (puc. d)

Mpn o6palleHnn C rpyAHbIM MOJIOKOM TUrMeHa MMEET 0COBeHHoe
3HauyeHWe AnA 340POBOro pPaseuTUA Ballero manbilua.

[MoatoMy MCMONb3yWTe MOSIOKOOTCOC TONMBKO B OYWLLEHHOM U
NPOAE3MHPULIMPOBAHHOM COCTORHHUM.

4.1. YuctKa

1. Mepea UMCTKOW CHUMWTE CUIMKOHOBOE KOMbLUO W CHIMKOHOBYHO
NoAYLLEYKY.

2. BbIMoiiTe Bce COCTaBHbIE YacTu B pakoBMHE, NOMb3yACh CPEACTBOM
AnA MbITbA nocyabl, Hanpumep, CpeacTBOM ANA MbITbA AETCKMX
ByTbinouek NUK.

BHumaHuHe!

OumncTKa B NOCYAOMOEYHOM MaLLMHE MOXET MPUBECTU K NOBPEXAEHMUIO

mMarepvana.

4.2. Ne3vHderuma
Mepen Kawaoih JAesvHPEKUMeNn HEOBXOAUMO MPOU3BECTU UUCTKY
COCTaBHbIX YacTel B COOTBETCTBMM C PEKOMEHAAUNAMM, USNOKEHHBIMK
B NpeablayLiem pasaene.
MpoaesnHdMUMpyiTE BCE YacTu:
— B ctepunusatope NUK unnm
— NMPOKWMATUTE B TeyeHne 5 wmuHyT. [nAa npenoTspalleHus
NOBPEXAEHWA BcCerga cneaute 3a [OCTATOYHbIM KONMYECTBOM
BO/Ibl B EMKOCTH.
BHumaHwue!
OnAa  pesnHpeKkuMr B MUKPOBOMHOBOW MNEYM WCMONb3yWTe TONbKO
ctepunusatop NUK ana mwukposonHosow neun. [lpu nonb3oBaHuu
NOOLIMK ~ Aie3MHOULMPYOWMMK  NpuBopamn 1 Ae3NHOULMPYHOLLIMMK
cpeactsamu cneayirte yKasaHuam U3roToBMTENA, Ffele]™
npeAoTBPATUTL NOBPEXAEHUE U3LENHN.

5. XpaHeHue MOsOKa

Ecnu pebeHok He BbIMWM TpyAHOE MOJIOKO BCe Cpasy, TO ero HyXHo
nepennTb B NOAXOAALLMIA KOHTEMHEP ANA XpaHeHuA rpyaHOro MOsoKa,
XOPOLUO 3aKpbITb KOHTeVIHep M NOCTaBUTb Ha XpaHeHue B XONOAUIIbHUK.

N o o

IpyaHoe monoko |MecTo xpaHeHusA
CsexeoTkayeHHoe | MNpu KomHaTHOM

CpoOKK XpaHeHHUa
Makc. 6-8 uacos

Temnepatype
B xonoaunnbHuke (He Ha |72 vacanpu 4 °C
aBepue)
B moposunbHom 2 Hepenu
OTAENEHUN XONOAUNbHUKA
B moposunbHom Wwkady |6 mecAues

npu —18 °C

[ns pasmopa)kMBaHWA MOCTaBbTe KOHTEMHEP B XONOAWIBHWK WK ANA
GLICTPOrO PasMopaXkMBaHus - B TENNyO BOAY.

lpyaHOE MOMOKO Henb3A pasorpeBaTb B MUKPOBOMHOBOW MEYM Win B
ropAayeit BoAe, T.K. MPU 3TOM PaspyLIAOTCA LEHHble nuTaTeNbHbIe
BeLUEeCTBa, W MaTtepuasn KOHTeMHepa MOXET ObiTb NoBpexaeH. Nepea
KOPMJIEHMEM MOJIOKO HYXKHO XOpOLLO B3GonTaTb, ANA TOro 4to6bl OHO
XOPOLLO NepeMeLLanoch ¢ MONOYHBIM XUPOM.

TouHblE PEKOMEHZALWN MO ASIMTENbHOMY XPaHEeHWIO TPYAHOr0 MONoKa
Bbl MOXeTe MonyuYnTb y CBOEro KOHCyNMbTaHTa M0  KOPMIEHHIO,
aKyLLepKu, Bpaya unu antekaps.

6. Knaccudpurauua

MeauunHckoe n3aenue knacca 1 B COOTBETCTBUM ¢ AnpekTusoi EC 93/
42/EWG.

7. YTunusauuAa

Ecnv npubop Gonbliue He WCMonb3yeTcs, TO ero COocTaBHble YacTy
HeobXoOMMO  yTUNM3MPOBaTb B COOTBETCTBMM C  MECTHbIM
[EVCTBYIOLLMM 3aKOHOAATENLCTBOM.

8. lapaHTUuA

Mpu GepexkHoM obpatleHun ¢ NpUOopPOM M COONOAEHUU UHCTPYKLNH
Nno MpUMEHEHUO, HapAaAy C rapaHTUitHbIMK  ofA3aTenbcTBaMu
npoAaBua COMMAcHO  AOrOBOPY  KyMiU-MPOA2XKW,  U3rOTOBUTENb
NPEeaoCTaBAAeT TaKkXKe rapaHTMio Ha 2 roga ¢ Aatbl npuodpeTeHus
npubopa. [aty noKynk1 W TUN u3aenus HeoGXOAMMO MOATBEPAUTb Ha
OCHOBaHWM KBUTAHLIMK O MOKYKe.

B TeueHWe rapaHTMMHOrO cpoka Mbl 06fA3yemMcs YCTpaHuTb BCeE
HeWCNpaBHOCTH,  CBA3aHHble C  JedeKToM  marepuana  Wiu
NPOW3BOACTBEHHBEIMU AedekTamMu. Ha GbICTpoM3HAaLLMBAIOLLMECA YaCTH
rapaHTusa He pacnpocTpaHAeTcs.

HesHauuTenbHble OTKNOHEHUA OT 3aZlaHHbIX CBOMCTB, HE BAMAIOLLME Ha
CTOMMOCTb M MPUrOAHOCTb M3AENUSA K UCMONb30BAHWIO, HE ABNSAIOTCS
OCHOBaHWEeM ANA HACTYMIEHUA rapaHTUiHbLIX 00A3aTensCTB. fapaHTus
He NpPefOCTaBAAETCA Takke B TOM Clydyae, €ClM HEeWcnpasHOCTH
W3ENnA BO3HUKIW B pesyrnibTarte NoBPEXAEHUH NpK TPaHCTIOPTUPOBKE,
3@ KOTOpble Mbl HE HECEM OTBETCTBEHHOCTH, & TaKKe HEHAANEXaLLEro
o6palleHns ¢ NpuBOPOM UM HEAOCTATOYHOrO yXoaa.

lapaHTuitHoe 00A3aTenbCTBO BLIMOMHAETCA HAaMM MO YCMOTPEHMIO
nyTem nubo pemoHTa, NMBO 3aMeHbl OTAENbHBLIX YacTed MnW BCETo
nafnenua. BbinonHeHne rapaHTuitHbIX 06A3ATENLCTB HE MPUBOAWT HU K
NPOAMIEHUIO, HU K HACTYMAEHUIO HOBOMO TrapaHTUHHOTO CpoKa.
lapaHTUiiHbI CPOK Ha BCTPOEHHbIE 3anacHble YacTu 3aKaHuMBaeTcaA no
MCTEUYEHNN rapaHTUItHOTO CpPOKa Ha BCe U3AENHe.

Mpoune npeTeHsuu, OCOOEHHO B OTHOLIEHMM BO3MELLEHWA He
CBA3AHHLIX C W34enMeM YOLITKOB, WCKOYAEeTCA, €CNU 3aKOH He
npeaycMarpuBaeT 00a3aTenbHON 0TBETCTBEHHOCTH.

Mbl He 6epeM Ha cebsi TPaHCMOPTHbIE PACXOAbl U OTBETCTBEHHOCTb 3a
TPAHCMOPTHbLIE PUCKM.

OtnpaBka  w3genva  6Ges  MOATBEPKAEHUA  Aatbl  MOKYMKM
paccmartpuBaeTCcA Kak oTnpaBka C LUenbi BbINOMHEHUA peMOoHTa.
PeMOHT = W3fenua  BLINONHAETCA TOMBLKO MO COMMacoBaHuio ¢
3aKa3unKOM.

Mpn OTCYTCTBMM AOKYMEHTA, NMOATBEMKAAIOLLEr0 AaTy MOKYMKU, CPOK
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