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HOCHABSORBIERENDEWUNDAUFLAGE MIT POI.YABSORBIERENDEN FASERN UNDTLC-N0SF MATRIX 
Sterile, Einweg-Medizinprodukt 

BESCHREIBUNG 
UrgoStart Plus Abso,b besteht aus: 
• Einer Kompresse, die aus polyabsorbierenden Polyacryiatt.,sem zusammengesetzt und mit der innovativen TlC-NOSF-Technologie (Lipidokolloid-Technologie 
• Nano-Oligo-Saccharid-Faktor) beschichtet ist. Die TLC-NOSF-Technologie besteht aus flüssigem Paraffin, Natriumcarboxymethylcellulose (CMO, 
Kaliumsucroseoctasulfat (Nano-Oligo Saccharide Factor) und Polymeren. 

• Einer stark absorbierenden Innenschicht aus Cellulose und Polymeren, 
- Einern dampfdurchlässigen, wasserfesten äußeren Träger. 
UrgoStart Plus Abso,b wurde von den Laboratoires URGO entwo,fen und entwickelt. 
Jede UrgoStart Plus Absorb Wundauflage ist auf der Seite, die mit der Wunde in Kontakt kommen soll, mit zwei Schutzfolien überzogen und in einer
Sterilverpackung verpackt der ihren sterilen Zustand aufrechterhält. 
INDIKATIONEN 
UrgoStart Plus Abso,b ist zum Abdecken und Behandeln folgender Hautwunden geeignet: 
- Unterschenkelulzera. 
- Diabetische Fußulzera. 
• Druckulzera (Dekubitus). 
• Andere Wunden mit langwieriger Wundheilung, wiederkehrende Wunden oder Wunden mit dem Risiko einer verzögerten Wundheilung. 
UrgoStart Plus Absorb ist für die Anwendung in allen Phasen der Wundheilung vorgesehen: Sowohl bei Wunden, die mit Fibrin bedeckt sind (gelblicher Belag 
auf dem Wundbett), als auch bei Wunden, die mit Granulationsgewebe bedeckt sind (rotes hervorstehendes Gewebe auf der Wunde). 
UrgoStart Plus Absorb muss durch ein Fixierungssystem (z. B. medizinisches Klebeband, Binden, Schlauchverband oder Klebepflaster) zusammengehalten 
werden. 
Patientenzielg111ppen 
Erwachsene Patienten, insbesondere ältere Menschen. 
Die Hautwunden, die diese Patienten aufweisen, können vaskulären (venösen, arteriellen oder lymphatischen) oder neuropathischen Ursprungs, die Folge 
einer lang anhaltenden Gewebeischämie sein oder mit Risikofaktoren einhergehen. die den Wundheilungsprozess verzögern können lz B. fortgeschrittl!nes 
Alter, Fettleibigkeit eingeschränkte Mobilität). 
Da keine spezifischen Daten vorliegen, ist UrgoStart Plus Absorb nicht für die Anwendung bei Kindern oder schwangeren und stillenden Frauen geeignet. 
EIGENSCHAFTEN UND KLINISCHER NUTZEN 
Die Behandlung chronischer Hautwunden mit UrgoStart Plus Absorb fördert die Wundheilung. 
Bei Kontakt mit Exsudat (Wundflüssigkeit) geliert die TLC·NOSF-Technologie der UrgoStart Plus Absorb Wundlauflage und verhilft so zur: 
• Hemmung der Aktivität von Enzymen, die als Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) bezeichnet werden und deren Überschuss in chronischen Wunden die 
Wundheilung verzögert. 

• Aufrechterhaltung einer feuchten Umgebung, die für die Wundheilung notwendig ist. 
Polyaaylatfasern: 
• Erleichtern die Wundreinigung. indem sie Fibrin (gelblicher Belag auf dem Wundbett) binden. 
• Helfen dabei, kleine Blutungen zu stoppen (hämostatische Eigenschaften in vitro nachgewiesen). 
UrgoStart Plus Absorb: 
• Ist geeignet, um auch die um die Wunde herum liegende Hautabzudecken, selbst wenn diese nicht Intakt Ist 
• Ist leicht anzulegen. 
• Ist flexibel (passt sich dem Körperbereich an, auf den sie angelegt wird) und bequem. 
• Besteht aus einem wasserfesten äußeren Träger, der die Wunde vor bakterieller Kontamination von außen schützt. 
• Ist dampfdurchlässig. 
• Ist beim Entfernen atraumatisch für die Wunde und umliegende Haut. 
KONTRAINDIKATIONEN 
• Schleimhautwunden. 
• Maligne Wunden. 
• Fistelartige Wunden. 
• Wunden durch Epidermolysis bullosa. 
• Nekrotische Wunden (von schwarzem, abgestorbenen Gewebe bedeckt). 
• Hämorrhagische Wunden: UrgoStart Plus Absorb kann verwendet werden, um kleinere Blutungen zu stoppen, sollte aber nicht als chirurgischer Schwamm 
verwendet werden. 

• Bekannte Überempfindlichkeit des Patienten gegenüber einen der Inhaltsstoffe der Wundauflagen mitllC· oder llC- NOSF·Matrix oder gegenüber 
Carboxymethylcellulose (CMQ. 

MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN 
• Zu Beginn der Behandlung kann es zu einem Kribbeln oder schmerzhaften Empfindungen kommen, die auf die Wunde oder den Beginn des 
Heilungsprozesses zurückzuführen sind. 

• Konsultieren Sie medizinisches Fachpersonal, wenn Sie eine Hautreaktion (z. B. Rötung, Entzündung, insbesondere der umliegenden Haut), ein Ekzem 
oder eine andere allergieähnliche Reaktion (z. B. Juckreiz) zeigen. 

Jedes Anzeichen oder Symptom, das während der Behandlung mit UrgoStart Plus Absorb auftritt, sollte dem medizinischen Fachper;onal mitgeteilt wernen. 
Jeder schwerwiegende Vorfall, der in Zusammenhang mit UrgoStart Plus Absorb auftritt. sollte dem Hersteller (Laboratoires URGO) und der zuständigen 
nationalen Behörde gemeldet werden. 
V0RSICHTSHINWEISE 
Bei Anzeichen oder Symptomen einer Infektion vor oder während der Anwendung von UrgoStart Plus Absorb wie z. B. Erythem (Rötung der Haut um die 
Wunde herum), ödem (Schwellung), Hitze oder Schmerzen in der Wundumgebung, Fieber, eine Vergrößerung der Wunde, Geruch aus der Wunde oder 
zu viel Exsudat (d. h. eine große Menge Flüssigkeit in der Wunde), wenden Sie sich an eine medizinische Fachkraft, damit diese die Infektion angemessen 
behandeln kann. 
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MISES EiN GARDE 
• Conserver les sachets d'UrgoStart Plus Absorb dans leur boite jusqu'a utilisation (ne conceme pas les conditionnements de grande capacite destines 
aux höpitaux). 

, Ne pas utiliser un pansement prealablement utilise. 
• Ne pas restetiliser. 
• Ne pas utiliser au-delä de la date d'expiration. 
�utilisation d'un pansement a l'etat non sterile, resterilise, ou avec une date d'expiration depassee, ne garantit pas les performances d'UrgoStart Plus
Absorb et ex.pese le patient au risque d1nfection. 
MODE D'EMPLOI 
UrgoStart Plus Absorb peut eire applique par un professionnel de sante, ou par le patient ou un proche apres formation par un professionnel de sante. 
Avant usage 
1 .  Se laver les mains a l'eau et au savon et les essuyer a Faide d'un linge propre, ou se desinfecter les mains avec une solution ou un gel hydroalcoolk!ue. 
2. Mettre des gants medicaux a usage unique. 
J. Preparer la plaie selon le protocole de soin usuel. 

Lorsqu'une detersion est jugee necessaire par le soignant, l'utilisation d'UrgoStart Plus Absorb ne la remplace pas. 
La plaie peut paraitre plus grande apres detersion ou retrait de fibrine (depöt jaunätre sur le lit de 1a plaie). 
Secher delicatement la peau autour de la plale avec une compresse sterile. 

4. Retirer les gants medicaux a usage unique. 
5. Verifier que le sachet qui maintient l'etat sterile d'UrgoStart Plus Absorb n'a pas ete endommage ni involontairement ouvert avant utilisation. Si tel est 

le cas, en utiliser un autre. 
6. Mettre a disposition un systeme de fixation appropri€ (par exemple, ruban adhesif medical, bande, ou filet tubulaire). 
Po„ appllquer UrgoStart Plus Absorb 
7. Ouvrir le sachet d'UrgoStart Plus Absorb sur toute sa longueur, sans toucher le pansement Ne pas sortir UrgoStart Plus Absorb de son sachet a cette 

etape. 
8. Mettre des nouveaux gaots ffledkaux a usage unique. 
9. Prendre UrgoStart Plus Absorb en evitant de toucher l'exterieur du sachet. 
1 0. UrgoStart Plus Absorb comprend plusieurs couches absorbantes qyj ne doivent pas etre decouDees-
1 1 .  Afin de facillter la manipulation, retirer l'un des deux films protecteurs, commencer d'appliquer le pansement sur sa partie oiJ le film protecteur • ete 

retire. et retiret le second film protecteur pour appliquer entierement le pansement (ceci permet d'eviter que le pansement adhere aux gants). 
1 2. Appliquer le systeme de fixalion prepare au prealable (par exemple, ruban adhesif medical, bande, filet tubulaire, ou pansement adhesf). 

Lorsqu'un traitement compressif est prescrit, appliquer le systeme de compression. 
Lorsqu'une decharge du pied est prescrite ou recommandee, mettre en place le systeme de decharge. 

Fn!quence de renouvellement et duree de traltement 
La fiequence de renouveilement est laissee a l'appreciation du profes�onnel de sante. Cependan� il est recommande de renouveler UrgoStart Plus Absorb 
tous les 1 a 2 jours pour les plaies couvertes de fibrine (depl>t jaunätre sur le lit de la plaie) puis d'adapter 1a frequence de renouvellement selon l'etat cllnique 
de la plaie et 1a quantlte des exsudats (c'est½dire la quantite des fluides au niveau de la plaie) sans depasser 7 jours d'application par pansement. 
II est recommande de poursuivre le traitement avec UrgoStart Plus Absorb jusqu'a cicatrisation complete de 1a plaie. 
Le delai de cicatr�ation depend des caracMristiques de la plaie (par exe�le : sa taille, son anciennete et sa recurrence) et du patient (par exemple : äge, 
mobillte et comorbidites), et peut depasser 8 semaines. 
Elimination du pansement 
UrgoStart Plus Absorb ainsi que les gants mecicaux et les autres articles a usage unique doivent etre elimine5 de mani!!re sOre pour e'liter les infections 
et les rlsques microbiens. 
En soins de ville, placer toos ces consommables dans un emballage jetable, et jeter le tout avec les dechets menagers. En hOpital, eliminer selon les 
modalites en vigueur. 
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Wenn es vor oder während der Anwendung von UrgoStart Plus Absorb zu einer Hypergranulation (übermäßige Bildung von rotem, hervorstehendem 
Gewebe auf der Wunde) kommt, sollte dies einer medizinischen Fachkraft gemeldet werden, damit eine angemessene Behandlung erfolgen kann. 
WARNHINWEISE 
• Bewahren Sie die Sterlverpackung von UrgoStart Plus Abs0<b bis zur Verwendung in llrer Faltschachtel auf (gilt nicht für Großpackungen für Krankenhäuser). 
, Keine bereits gebrauchte Wundauflage verwenden. 
, Nicht erneut sterilisieren. 
• Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden. 
Bei Verwendung einer Wundauflage, deren Zustand unsterll, erneut sterilisiert oder deren Verfallsdatum überschritten ist, sind die Leistungen von UrgoStart 
Plus Absorb nicht gewährleistet und der Patient ist einem Infektionsrisiko ausgesetzt. 
GEBRAUCHSANLEITUNG 
UrgoStart Plus Absorb kann von einer medizinischen Fachkraft oder nach Einweisung durch eine medizinische Fachkraft vo,n Patienten oder einem 
Angehörigen angewendet werden. 

Vorderverwendung 
1 .  Hände mit Seife und Wasserwaschen und mit einem sauberer, Tuch abtrocknen oder Hände mit alkoholischer Desinfektionslösung oder -gel desinfizieren. 
2. Medizinische Einwe�andschut,e anziehen. 
3. Die Wunde gemäß dem üblichen pflegeprotokoll vorbereiten. 

Wenn eine Wundreinigung von der PHegekraft als notwendig erachtet wird, ersetzt die Anwendung von UrgoStart Plus Absorb diese nicht. 
Die Wunde kann nach der Reinigung größer erscheinen. 
Die Haut rund um die Wunde m� einer sterilen Kompresse v0<sichtig trockentupfen. 

4. Pie medizinischen Einweghandschuhe ausziehen. 
S. Überprüfen, ob die Sterilverpackung zur Aufrechterhaltung des sterllen Zustands von UrgoStart Plus Absotb nkht beschädigt oder vor der Verwendung 

unabsichtlich geöffnet wurde. Wenn dies der Fall ist verwenden Sie eine andere. 
6. Legen Sie ein geeignetes Fixierungssystem bereit (z. B. medizinisches Klebeband, Binde oder Schlauchverband). 
So verwenden Sie UrgoStart Plus Absorb 
7. Die UrgoStart Plus Absorb Sterllverpackung vollständig öffnen, ohne dabei die Wundauflage zu berühren. Bei diesem Schritt die WundauHage noch nicht 

aus der Sterllverpackung nehmen. 
8. Neue medizinische Einweghandschuhe anzieheo. 
9. Entnehmen Sie die UrgoStart Plus Absorb Wundlauflage, olvle die Außenseite der Sterilverpackung zu berühren. 
10. UrgoStart Plus Absorb enthält mehrere absorbierende Schichten. d� nicht zugeschnitten werden dürfen. 
1 1 .  Um die Handhabung zu erleichtern. ziehen Sie eine der beiden Schutzfolieo yon UrgoStart Plus Absorb ab beginnen Sie mit dem Aufkleben des 

Pflasters an der Stelle, an der die Schutzfolie abgezogen wurde, und ziehen Sie die zweite Schutzfolie ab, um die Wundauflage vollständig aufzukleben 
(dadurch wird verhlndentdass die Wundauflage an den Handschuhen haften bleibt). 

1 2. Bfingen Sie das zuvor vorbereitete Fixierungssystem an (z. B. medizinisches Klebeband, Binden, Schlauchverband oder Klebepflaster). 
Wenn eine Kompressionstherapie verordnet wurde, wenden Sie dlas Kompressionssystem an. 
Wenn eine Druckentlastung des Fußes verordnet oder empfohlen wird, setzen Sie dlas Entlastungssystem ein. 

Häufigkeit des Verbandwechsels und Behandlungsdauer 
Die Häufigkeit desVerbandwechsels liegt im Ermessen der medizinischen Fachkraft. Es wird jedoch empfohlen, UrgoStart Plus Absorb bei Wunden, die 
mit Fibrin (geibicher Belag auf dem Wundbett) bedeckt sind, alle ein bis zwei Tage zu erneuern und dann die Häufigkeit des Verbandwechsels je nach 
klinischem Zustand der Wunde und der Menge des Exsudats (d. h. der Menge der Flüssigkeit in der Wunde) anzupassen, ohne jedoch eine Anwendungsdlauer
von 7 Tagen pro Wundlauflage zu überschreiten. 
Es wird empfohlen, die Behandlung mit UrgoStart Plus Absorb fortzusetzen, bis die Wunde vollständig abgeheilt �t. 
Die Dauer der Wundheilung hängt von den Merkmalen der Wunde (z. B. Größe, Alter und Wiederauftreten) und des Patienten (z. B. Alter, Mobilität und
Komorbiditäten) ab und kann mehr als acht Wochen betragen. 
Entsorgung der Wundauflage 
UrgoStart Plus Absorb sowie medizinische Handschuhe und andere Einwegartikel müssen sicher entsorgt werden, um Infektionen und mikrobielle Risiken 
zu vermeiden. 
Im häuslichen Gebrauch sind all diese Verbrauchsmaterialien in einen Einwegbeutel zu geben und im Hausmüll zu entsorgen. In Krankenhäusern nach 
den geltenden Bestimmungen entsorgen. 
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MEDICAZIONE ALTAMENlE ASSORBENTE C0N FIBRE POLIASS0RBENTI E UNA MATRICE TLC-N0SF 
Dispositive medico sterile monouso 

DESCRJZIONE 
UrgoStart Plus Absorb e composto da: 
- Una compressa assorbente coslituita da fibre in poliacrilato, riveslita dall"lnnovativa tecnologia TLC-NOSF (tecnologia lipo-colloidale - fattore 
nano-ol igosaccaridico). La tecnologia TLC-NOSF e costituita da paraffina liquida, carbossimetilcellulosa (CMC) sodica, saccarosio octaso�ato di potassio 
(fatto,e nano-oligosaccaridico) e da polimeri. 

- Uno strato intemo superassorbente di cellulosa e polimeri, 
- Un supporto esterno impermeabile all'acqua, ma ehe consente lo scambio di gas. 
UrgoStart Plus Absorb e una medicazione ideata e sviluppata dlai Laboratoires URGO. 
Ciascuna medicazione UrgoStart Plus Absorb presenta due pellicole protettive sul lato destinato al contatto con la lesione e con la cute perilesionale, ed 
e confezionata singolarmente in un involucro ehe ne garantisce 1a sterilita. 
INDICAZIONI 
UrgoStart Plus Absorb e un dispositivo indicato per coprlre e trattare le seguenti lesioni cutanee: 
- Lesioni degli arti inferiori. 
- Lesioni del piede diabetico. 
• Piaghe da decubito. 
- Altre lesioni persistenti o Jesioni ricorrenti con possibilita di diventare persistenti. 
UrgoStarl Plus Absorb e destinato all'uso durante l'intero processo di guarigione: sia su lesioni ricoperte da fibrina (deposito gialastro sul letto della
lesione) ehe su lesioni ricoperte da tessuto di granulazione (tessuto rosso presente sul letto della lesione). 
UrgoStart Plus Absorb deve essere tenuto In poslzione da un sistema dl fissaggio (ad esempio, nastro adesivo, benda, rete tubolare o medicazione adeslva). 
Pai:ienti I cui il pn,dotto e destinato 
Pazienti adulti, inclusi gli anziani. 
In questi pazienti, le lesioni cutanee ix,ssono essere di origine vascolare (venosa, arteriosa o linfatica} op!XJre neuropatica, possono essere causate da 
�chemi, tissutale prolungata o associate a fattori di rischio ehe possono ritardare il processo di guarigione della lesione (ad es. et\ avanzata, obesita, 
mobilitl ridotta). 
In assenza di dati specifici, UrgoStart Plus Absorb non e indicato per il trattamento di lesioni nei bambini o nele donne in gravidlanza o ehe allattano. 
PROPRIETA E BENEFICI CLINIO 
II trattamento delle lesioni cutanee croniche con UrgoStart Plus Absorb ne promuove la guarigione. 
A contatto con l'essudato {il liquido ehe viene a crearsi nella le�one), 1a tecnologia TlC-NOSF di UrgoStart Plus Absorb forma un gel ehe contribuisce a: 
, Limitare l'effetto di alcuni enzimi, detti metalloproteasi della matrice (MMP), il cui eccesso nele lesioni croniche ne ritarda la guarigione. 
, Mantenere un ambiente umido necessario alla guarigione della lesione. 
Le fibre in poliacrilato: 
, Facilitano 1a detersione della lesione rimuovendo 1a fibrina (deposito giallastro sul letto della lesione). 
, Facilitano linterruzione di sanguinamenti minori (proprieta emostatiche valutate in vitra). 
UrgoStarl Plus Absorb: 
• E adatto a coprire la pelle intorno alla lesione anche quando e indebolita. 
, E facile da applicare. 
• E flessibile 1� adatta alla zona del corpo in cui viene applicato) e confortevole. 
, E composto da un supporto esterno impermeabile all'acqua e ai batteri provenienti dall'ambiente esterno. 
, Permette al vapore acqueo di passare attraverso il suo supporto. 
, E atraumatico per la ferita e la cute perilesionale durante la rimozione. 
CONTROINDICAZI0NI 
• Lesioni sulle mucose. 
• Lesioni cancerose. 
, Fßtole. 
• Lesioni da epidermolisi bollosa. 
, Lesioni necrotiche (coperte da tessuto nero necrotico). 
• Lesioni emorragiche: UrgoStart Plus Absorb puö essere usato per facilitare 1a gestione di sanguinamenli minori ma non deve essere util izzato come 
spugnetta chirurgica. 

• lpersensibilita accertata del paziente a una delle componenti della medicazione con matrice TlC o TLC-NOSF o ala carbossimetilcellulosa (CMC). 
POTENZIALI EFFITTI C0LLATERALI 
• All"lnizio del trattamento, e possiblle avvertire formicolio o sensazioni dolorose in relazione alla lesione o all'avvio del processo di guarigione. 
- In caso di reazioni cutanee (ad es. arrossamento, infiammazione, soprattutto sulla cute perilesionale), ecrema o altre reazioni di tipo allergico (ad es. 
prurito), rivolgersi ad un professionista sanitario. 

Eventuali segni o sintomi insorti durante il trattamento con UrgoStart Plus Absorb dovranno essere comunicati a un professionista sanitario. 
Eventuali iocidenti gravi correlati ad UrgoStart Plus Absorb dovranno essere segnalati al produttore (Laboratoires URGO) e all'autorita nazionale competente . 
PRECAUZI0NI PER L'US0 
In pazienti ehe presentano segni o sintomi di infezione prima o durante l'uso di UrgoStart Plus Absorb, quali eritema (arrossamento delta cute attomo aUa 
lesione), edema (gonfiore), calore o dolore nell'area della lesione, febbre, aumento delle dimensioni della lesione, cattivo odore della lesione, essudato 
abbondante (formazione di grandi quantila di liquido nela lesione), conS1Jltare un professionista sanitarlo perche possa trattare adeguatamente 11nfezione. 
In caso di ipergranulazione {formazione eccessiva di tessuto rosso, in rilievo, nella lesione) prima o durante l'uso di UrgoStart Plus Absorb, l'episodiodiovra 
essere segnalato ad un professionista sanitario per un.a gestione apprupriata. 

AWERTENZE 
, Conservare le medicazioni UrgoStart Plus Absorb confezionate singolarmente nella scatola fino al momento dell'uso (non si applica alle confezioni di 
grande formalo destinate all'uso ospedaliero). 
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Q PANSEMENT TRES ABS0RBANT AVEC FIBRES POLYABSORBANTES ET MATRICE TLC-NOSF 
Oispositif medical sterile a usage unique

DESCRIPII0N 
UrgoStart Plus Absorb est compose : 
• D'une compresse absorbante constituee defibres a base de polyacrytates, enduite de 1a technologie innovante TLC-NOSF (Technologie Lipido-Collo"ide 
- Nano-Oligo Saccharide Factor). La technoiogie TLC-NOSF est composee de paraffine liquide, de carboxymethylcellulose (CMO sodique, de sucrose 
octasulfate de potassium (Nano-Oligo Saccharide Factor), et de µ<>ymeres. 

• D'une couche interne super-absorbante en cellulose et polymeres, 
- D'un support externe impermeable a l'eau mais permettant les echanges gazeux. 
UrgoStart Plus Absorb a ete COn\CU et developpe par les Laboratoires URGO. 
Chaque pansement UrgoStart Plus Absorb est recouvert de deux films protecteurs sur la face destinee a etre en contact avec la plaie, et est conditionne 
dans un sachet individuel qui mainUent son etat sterile. 
INDICATIONS 
UrgoStart Plus Absorb est indique pour recouvrir et traiter les plaies cutanees suivantes : 
- Ulceres de jambe. 
- Plaies du pied diabetique. 
- Escarres. 
- Autres plaies a risque de cicatrisation de longue duree, plaies re<:urrentes, ou plaies a risque de retard de cicatrisation. 
UrgoStart Plus Absorb est destine a eire utilise pour toutes les phases de la cicatrisation : aussi bien sur des plaies couvertes de fibrine (depötjaunätre sur 
le lit de la plaie) que sur des plaies recouvertes de tissu de granulation (tissu rouge sur la plaie). 
UrgoStart Plus Absorb doit etre maintenu par un systeme de fixation (par exernple, ruban adhesif medical, bande, filet tubulaire ou pansement adhesif). 
Patlents vlses 
Patients adu ltes, incluant notamment les personnes ägees. 
Les plaies cutanees presentees par ces patlents peuvent avoir une origine vasculaire (veineuse, a,t;rielle ou lymphatique) ou neuropathlque, ou etre la 
consequence d'une ischemie tissulaire prolongee, ou etre associees a des facteurs de risque pouvant retarder le processus de cicatrisation des plaies (par 
exemple : äge avance, ob.lsite, mobilite reduite). 
En l'absence de donnees specifiques, UrgoStart Plus Absorb n'est pas indique chez l'enfant ou chez la femme enceinte ou allaitante. 
PROPRJETES ET BENEFICES CLINI0UES 
Le traitement des plaies cutanees chroniques avec UrgoStart Plus Absorb favorise leur cicatrisation. 
Au contact des exsudats (fluides au niveau de la plaie), la technologie TLC-NOSF d'UrgoStart Plus Absorb gelifie, ce qui contribue ä :  
• Limiter reffet des enzymes appelees metalloproteases matricielles IMMPsl dont l'exces dans les plaies chronk!ues retarde la cicatrisation. 
, Maintenir un environnement humide favorable a la cicatrisation. 
Les fibres a base de polyacrylates : 
, Facilitent le nettoyage de la plaie en piegeant la fibrine (depötjaunätre sur le lit de la plaie). 
• Facilitent l'arret des saignements mineurs (proprietes hemostatiques evaluees in vitro). 
UrgoStart Plus Absorb : 
, Est adapte pour recouvrir aussi la peau autour de la plaie m�me IO<Sque celle-ci est fragilisee. 
, Estfacile ä appliquer. 
• Est souple (s'adlapte ä la zone du corps sur laquelle il est appllque) et confortab-,. 
, Est compose d'un support exteme impermeable a l'eau et aux bacteries provenant du milieu exterieur. 
• Permet a la vapeur d'eau de passer au travers de son support. 
• Est atraumatk!ue pour la plaie et la peau autour de la plaie lors du retrait 
CONJBE➔NPKATIONS 
, Plaies de muqueuses. 
• Plales cancereuses. 
• Plaies fistuleuses. 
, Plaies d'epidermolyse bulleuse. 
, Plaies necrotiques (coovertes par une plaque noire de necrose). 
, Plales hemorraglques : UrgoStart Plus Absorb peut etre utillse pour faciliter l'arret des saignements mineurs mais ne doit pas eire utilise comme eponge 
chirurgicale. 
, Hypersensibiite connue du patient l l'un des pansements avec matrice TLC ouTLC-NOSF, ou ä 1a carboxymethytcellulose (CMC). 
EFFETS SECONDAJRES INDESJRABlfS POSSIBLfS 
, En debut de traitement des picotements ou des sensations douloureuses en rapport avec la plaie ou avec le demarrage du processus de cicatrisation 

peuvent etre ressentis. 
• Consulter un professionnel de sante en cas de reaclion cutanee (par exemple, rougeur, inflammation, notamment au niveau de la peau autour de 1a 
plaie), d'eczema ou d'autre reaction de type allergique (par exemple, demangeaisons). 

Tout signe ou symptöme survenant au cours du traitement avec UrgoStart Plus Absorb devrait !tre signale ä un professionnel de sante. 
Tout incident grave survenant en lien avec UrgoStart Plus Absorb devrait !Ire declare au fabricant (Laboratoires URGO) et a l'autorM competente nationale. 
PRECAUTI0NS D'UTILISATIQN 
En cas de signes ou symptömes d'infection avant ou pendant l'utilisation d'UrgoStart Plus Absorb, tels qu'un erytheme (rougeur de 1a peau autour de la 
plaie), un <l!deme (gonflernent), une chaleur ou une douleur au niveau de la plaie, de la fievre, un elargissernent de 1a plaie, une odeur provenant de la
plaie, oo des exsudats abondants (c'esH-dire une quantite importante de fluides au niveau de la plaieJ, consulter un professionnel de sante afin qu'il
puisse traiter cette infection a sa convenance. 
En cas d'hyper-bourgeonnement (formation excessive de tissu rouge, en relief, S1Jr la plaie) avant ou pendant l'utilisation d'UrgoStart Plus Absorb, cela 
doit eire signale a un professionnel de sante poor une prise en charge adaptee. 
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• Non utilizzare una medicazione gia usata in precedenza. 
• Non risteriizzare. 
• Non utilizzare dopo la data di scadenza. 

�RGO 
M E D I C A L

�uso di una medicazione non sterile, risterilizzata o scaduta non garantisce l'efficacia di UrgoStart Plus Absorb ed espone il paziente al rischio di infezioni. 
M0DALITA D'USD 
UrgoStart Plus Absorb plJO essere applicata da un professionista sanitario, da un familiare o dal paziente stesso, nel caso in cui questi siano stati addestrati 
da un professionista sanitario. 
Prima delruso 
1 .  Lavare le mani con acqua e sapone, quindi asciugarle con un panno pulito. In altemativa, disinfettare le mani con una soluzione o un gel idroalcolico. 
2. lndossare guanti medic.ali monouso. 
3. Preparare 1a lesione secondo il consueto protocollo di trattamento. 

�utilizzodi Urgo5tart Plus Absorb non sostituisce la pulizia della lesione qualora sia ritenuta necessaria dalföperatore sanitario. 
La lesione puö sembrare piu grande dopo la rimozione della fibrlna (deposito giallastro sul letto della le�one). 
Asciugare delicatamente la cute attomo alla lesione utilizzando un tampone sterile. 

4. Birouoyere i auanti medicali mooouso. 
5. Verlficare ehe 11nvolucro ehe garantisce la sterilltl dl UrgoStart Plus Absorb non sia stalo danneggiato o aperto involontarlamente prima dell'uso. In

tal caso, utilizzare una nuova medicazione. 
6. Fornire un sisterna di fissaggio adeguato (ad esempio, nastro medico, fascia o rete tubolare). 
Per applicare UrgoStart Plus Absorb 
7. Aprire la confezione di UrgoStart Plus Absorb per tutta 1a lunghezza, senza toccare la medicazione. In questa fase, non estrarre ancora UrgoStart Plus

Absorb dal'involucro. 
8. lndossare un nuovo paio di guanti medicali monouso. 
9. Estrarre UrgoStart Plus Absorb evitando di toccare l'involucro. 
10. UrgoStart Plus Absorb e costitulto da dlversi stratl assorbenti ehe non devono essere tagliati. 
1 1 .  Perfacilitare Fapplicazione, rimuovere una delle due pellicole protettive iniziare ad applicare 1a medicazione dapprima solo da un lato per poi rimuovere 

la secooda peUicola ed applicarla completamente (questo fa si ehe la medicazione non aderisca ai guanti) 
12. Applic.are il sistema di fissaggio preparato in precedenza (ad esempio, nastro adesivo medico, benda, rete tubolare o medicazione adesiva). 

Applicare un sistema compressivo, laddove sia stata prescritta una terapia compressiva. 
Quando viene prescritto o raccomandato un dispositivo di scarico del piede, installare il sistema di scarico. 

Frequenza di soslituzione e durata del tnmamento 
La frequenza di sostituzione deve essere valutata dal professionista sanitario. T uttavia, si consiglia di sostituire la medicazione UrgoStart Plus Absorb ogni 
1-2 giorni per le lesloni coperte da fibrlna (deposlto giallastro sul letto della lesione) a seconda delle condizioni della lesione e del livello di essudlato (la 
quantita di liquide ehe si forma nella lesione) senza superare i 7 giorni di applicazione per medicazione. 
Si racco,nanda di proseguire il trattamento con UrgoStart Plus Absorb fino alla completa guarigione della lesione. 
II tempo necessario per la guarigione rompleta dipende dalle caratteristiche della lesione (ad es. dimensioni, durata e recidiva) e del paziente (ad es. eta, 
mobilita e patologie concomitanti), e puö superare le 8 settimane. 
Smaltimento delll mtdimiont 
Sia UrgoStart Plus Absorb ehe i guanti e tutti gli altrl articoli monouso utilizzati devono essere smaltiti in modo sicuro per evitare il rischio di infezioni e 
di contaminazione microbiologica. 
Per l'uso In ambiente domestico, gettare tutto il materiale di consumo in contenitori a perdere e smaltirlo lnsieme ai rifiutl domestici. In ospedale, smaltire 
il materiale secondo le procedure in vigore. 
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DISPOSITIVO MEOICO 

NON TAGLIARE LA MEDICAZIONE 

lllRILIZlATACOO OS�DO 01 ETILINE 

SISIEMA A BARRIERA STERILE SIN4.DLA (IA CONFEZIONE 
MANTIENE 1A CONDlnONE DI STERILITÄ) 

COMSERYAREAL RIPI\RO DALLA LUCE DEL SOLE 

NON UTLIUARE SE LACONFEZIONE i DANNEGGIATA 
E CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER ruso 

NON RIIIII UZlARE 

NON RISTERILIZZAIIE 

[li] CONSIJLTARE LE 51RUZIONI PER L'USO 

& 
ATTENZIONE. LEGGERE LE PRECAUZIONI PER ruso 1 
LE AVVERTENZE/ LE CONTROINDICAZIONI 

l uD1 I IOENTIFICATIVD UNKO DEL OISPOSITIVO 

IREFI Nl!IIERO DI CATALOGO 

ILOTI CODICEIDTTO 

� OAJA DI SCADENZA 

... 
PRODIITTDRE RESPON5ABILI DELtlMMISSIONE 
IN COMMERCIO 

d DATA 01 PRODUZIONE 
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