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EU-representative
Mandataire dans 'UE
EU-Reprasentant

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
(OMPOH X3J1CK3A EBPOMNA B.B.)
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,
Representante en la UE THE NETHERLANDS

Rappresentante per 'UE (Ckopnnyc 33, 2132 1P Xycdanopn,
Vertegenwoordiging in de EU | HWOEPJTAH[bI)
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Production facility

Site de production
Produktionsstatte

Planta de produccion

Stabilimento di produzione
Productiefaciliteit
Mpow3BoncTBEHHOE Nogpa3aenckite

«MITSUMI PHILIPPINES, INC.»

(MUTCYMU OUNUMNUHEC, UHK.),

Luzon Avenue Phase 1, The Freeport Area of
Bataan Mariveles, Bataan, Philippines 2106
(Jly3oH ABeHto ®an3 1, punopt Spea o bataaH
Mapusenec, BaTtaaH, dununnuxbl 2106)
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Subsidiaries OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Succursales (OMPOH X3/CK3A HOK NTL.)
Niederlassungen Opal Drive,

Empresas filiales Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
Consociate (Onan ipaits, ®okc MunH, Munton Keithe, MK15 00K,
Dochterondernemingen | BENMKOBPUTAHUA)

dunuanb! www.omron-healthcare.com
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Haglal) s ) OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
; (OMPOH MEAM3NHTEKHMK XAHOENBCTE3ENBLIASGT m6X)

Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, GERMANY

(KoHpag-Llyse-PuHr 28, 68163 ManHxaiim, FEPMAHWA)

www.omron-healthcare.com

OMRON SANTE FRANCE SAS

(OMPOH CAHT3 ®PAHC CAC)

14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCE
(14, pto ne Nucbon, 93561 Pochu-cy-bya Cepekc, OPAHLINA)
www.omron-healthcare.com

YnonHoMoueHHbI AO «KomnnektCepBuc»

npeacTaBuTenb 125413, 1. Mocksa, yn. ConHeyroropckas, 4. 4, cTp. 10,
npousBoAuTens, MaHcapaa

SKCKIIO3NBHbIN www.csmedica.ru

AVNCTpUGHLIOTOP Becnnathas ropsyas nuHus: 8-800-555-00-80

v MMnopTep

MeOULMHCKOMN Ten..  (495)987-18-92

TexHukn OMRON
Ha TeppuTOpUK
Poccuickon
®depepaumu

(495) 221-73-45
e-mail: info@csmedica.ru

Made in Philippines Fabricado en Filipinas  CpenaHo Ha dununnuxax
Fabriqué aux Philippines Prodotto nelle Filippine Filipinler'de Gretilmistir
Hergestelltin den Philippinen  Geproduceerd in de Filipijnen Ol pia

Description of symbols

IET Ingress protection degree provided by IEC 60529

53 Degreé de protection fourni par IEC 60529

238 Grad des Eindringungsschutzes gemaR IEC 60529

lE® Grado di protezione in ingresso fornito da IEC 60529

| P XX I3 Grado de proteccion frente a penetracion proporcionado por IEC 60529
Beschermingsgraad tegen indringing volgens IEC 60529

IEB CreneHb 3awuThl, obecneynsaemas o6onoukoit (MIK 60529)

IEC 60529 tarafindan saglanan madde girisi korumasi derecesi

50 IEC 60529 s ddaud g dasiall Jall dlas 4a

E Class |l equipment. Protection against electric shock

I3 Equipement de classe I1. Protection contre les chocs électriques
IE3B Klasse |1-Gerat. Schutz vor Stromschlagen

Apparecchiatura di classe II. Protezione da folgorazioni

@ I3 Equipo de clase II. Proteccion contra descargas eléctricas

Klasse Il-apparatuur. Bescherming tegen elektrische schokken
IETB Viapenve knacca 1. 3awwuTa oT nopaxeHus anexkTpu4eckum TOKoM
Sinif I ekipmani. Elektrik carpmasina karsi koruma

50 il o) lasaall am el || 48 e Jlen

IEXD Refer to the instruction manual
I3 Se reporter au mode d'emploi

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
(E O6patuTech K pykOBOACTBY N0

I:E] 13 Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aKkenyatauum
Fare riferimento al manuale di Kullanim kilavuzuna bagvurun
istruzioni 58 il Y dh J gl

I3 Consulte el manual de instrucciones

IEXD Temperature limitation
53 Limite de température

/Hf IE38 Temperaturbegrenzung
Limitazione di temperatura

Temperatuurbeperking
"D TemneparypHbIi Aanasox
Sicaklik sinirlamasi

[ AR PRIARS PN FEGTRITN

I3 Limite de temperatura
IED Humidity limitation Vochtigheidsbeperking
I3 Limite d’humidité (ETD [1ManasoH BnaxHocTH

®,

Nem sinirlamasi

5D i sk 25

IEBB Feuchtigkeitsbegrenzung
Limitazione di umidita
I3 Limite de humedad

IET® Atmospheric pressure limitation Atmosferische drukbeperking
53 Limite de pression atmosphérique I Orpanuuenme aTmMocthepHoro
IE38 Umgebungsdruckbegrenzung AaBnexus

Limitazione di pressione atmosferica Atmosferik basing sinirlamasi
I3 Limite de presion atmosférica [ AR JEWIARPPNERTNRTIN

IE Indication of connector polarity

53 Indication de la polarité des connecteurs
IE3B Anzeige der Steckerpolaritat
Indicazione di polarita dei connettori
OC® I3 Indicacion de polaridad del conector
Indicatie van connectorpolariteit

IETB NonspHocTs pasbema agantepa
Konnektor polaritesinin gosterimi

(1= ROERERR-TIN

(E3D For indoor use only
I3 Pour un usage & lintérieur

Alleen voor gebruik binnenshuis

I [1n5 vcnonb3oBaHus TONbKO
BHYTPYU NOMELLEHMI

Sadece kapall alanda kullanim igindir

D L ) hid) 3 alaaid] wlla

ﬁ uniguement

13 Nur fiir den Innengebrauch
Solo per uso in interni
I3 Para uso solo en interiores

[EX Proper disposal of product (used electrical and electronic equipment)

5B Mise au rebut correcte du produit (Déchets d'équipements électriques et
électroniques)

IE38 Ordnungsgemale Entsorgung des Produktes (gebrauchte Elektro- und
Elektronikgeréte)

Corretto smaltimento del prodotto (apparecchiature elettriche ed elettroniche
usate)

IE3 Eliminacion adecuada del producto (equipos eléctricos y electronicos usados)

Juiste verwijdering van het product (gebruikte elektrische en elektronische
apparatuur)

I Hapnexaluas yTunu3aums npoaykTa (oTpaboTaHHoe 3MeKTpUdeckoe u
9MeKTPOHHOe 060pyAOBaHME)

Uriiniin dogru bertarafi (kullaniimis elektrikli ve elektronik ekipman)

5D (a1 5 gyl anall) il i)yl
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E30 CE Marking CE-markering

I3 Marquage CE (I 3Hak cooteTcTBUA AMpekTuBe EC
c € B3 CE-Kennzeichnung CE lsareti

Marcatura CE [ AR FESSPNENIROR PR TS

I3 Marcado CE

IEX® Symbol of Eurasian Conformity Symbool van Euraziatische
53 Symbole de conformité eurasienne conformiteit

IE38 Symbol fiir eurasische Konformitat (IR 3Hak o6palueHus nposykumm Ha
EH[ Simbolo di conformita euroasiatica pbiHKe TaMOXeEHHOro coto3a

I3 Simbolo de Conformidad Avrasya Uyumlulugu sembolii
Euroasiatica D L5 sl Jgo e daieY) )
I Direct current Gelijkstroom
I3 Courant continu IET MocToAHHbIA TOK
- I3 Gleichstrom Dogrudan akim
Corrente diretta [ AR SN
I3 Corriente continua
XD Alternating current Wisselstroom
I3 Courant alternatif IETD NepemenHbiit Tok
~ 238 Wechselstrom Alternatif akim
Corrente alternata [ AR NP
IE3 Corriente alterna

IEXD Product production date is integrated in a LOT number, which is placed on the sales
package, the first 4 digits mean year of production, the next 2 digits - month of production.

I8 La date de production du produit est intégrée dans un numéro de série figurant sur le condi-
tionnement de vente : les 4 premiers chiffres indiquent I'année de production, les 2 suivants
le mois de production.

(B Das Herstellungsdatum des Produkts ist in eine Seriennummer integriert, die auf der Ver-
kaufsverpackung zu finden ist: die ersten 4 Ziffern sind das Herstellungsjahr, die nachsten
2 Ziffern reprasentieren den Herstellungsmonat.

La data di produzione del prodotto & indicata in un numero di serie posto sulla confezione di
vendita: le prime 4 cifre fanno riferimento all'anno di produzione, le 2 cifre seguenti al mese
di produzione.

IE3 La fecha de produccion forma parte del nimero del nimero de serie indicado en el
envase de venta: los primeros 4 digitos corresponden al afio de produccién y los 2 digitos
siguientes corresponden al mes.

De productiedatum van het product is geintegreerd in een serienummer, dat op het
verpakking wordt aangebracht: de eerste 4 cijfers geven het jaartal van productie aan, de
volgende 2 cijfers de maand van productie.

G [lata npovu3BOACTBA 3aluMdpOBaHa B CEPUITHOM HOMEPE, KOTOPbIA HAXOAUTCS Ha KopryCe
npubopa n/mnu ToBapHoil ynakoske: nepeble 4 Lndpbl 0603Ha4atoT rof Npou3BoACTBa,
crepytowme 2 uMdpbl - MECsiL NPOU3BOACTBA.

Urdin dretim tarihi, satis ambalajinin iizerine yerlestirilmis bir Seri numarasina entegre
edilmistir: ilk 4 basamak tiretim yilini, sonraki 2 basamak Uretim ayini ifade eder.
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Intended Use

This device is an AC Adapter intended for use with applicable Omron devices.
The Omron devices which are compatible have this model mentioned on the
rating label. In case compatibility is not clear please consult an authorized
Omron service provider.

E]E Please read this instruction manual and applicable Omron device manual
thoroughly before using the unit.
Please keep for future reference.

Important safety information

A Warning:  Indicates a potentially hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or serious injury.

« Do not use the AC adapter if the device or the power cord is damaged. Turn
off the power and unplug the power cord immediately.

« Plug the AC adapter into the appropriate voltage outlet. Do not use in a multi-
outlet plug.

« Never plug in or unplug the power cord from the electric outlet with wet hands.

« Do not disassemble or attempt to repair the AC adapter.

A\ Caution: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, may result in minor or moderate injury to
the user or patient or damage to the equipment or other
property.
« Fully insert the power plug into the outlet.
» When disconnecting the power plug from the outlet, be sure to safely pull from
the power plug.
» Do not pull from the power cord.
* When handling the power cord, take care not to do the following:
Do not damage. Do not break it.
Do not tamper with it. Do not forcibly bend or pull.
Do not twist. Do not bundle during use.
Do not pinch. Do not place under heavy objects.

» Wipe any dust off of the power plug.

* Unplug the monitor when not in use.

« Disconnect the power plug before cleaning.

» AC adapter cable may cause accidental strangulation in infants.

Use this AC adapter only for compatible main Omron devices. Use of
unsupported adapters may damage and/or may be hazardous to the device.
While using this device, make sure that no mobile phone or any other electrical
devices that emit electromagnetic fields is within 30cm. This may result in
degradation of performance of the device.

Using the AC Adapter
Note: Make sure to use an easily accessible power socket in which to connect
and disconnect the AC adapter.

1. Insert the AC adapter plug into the AC adapter jack of the device.
2. Plug the AC adapter into an electrical outlet.

To disconnect the AC adapter, unplug the AC adapter from the electrical outlet
first, and then remove the AC adapter plug from the device.

Maintenance and Storage

To protect your device from damage, please follow the directions below:

« Store the device in a clean, safe location.

» Do not use any abrasive or volatile cleaners.

* Do not wash the device or immerse them in water.

» Do not use gasoline, thinners or similar solvents to clean the device.

« Disconnect the device from the electrical outlet and use a soft dry cloth to
clean.

» Changes or modification not approved by the manufacturer will void the user
warranty.

Do not disassemble or attempt to repair the device or components.

Specifications

Product Description AC Adapter

Model HHP-CMO01

Electrical Rating AC100-240 V, 50-60 Hz, 0.12-0.065 A
Output voltage 6V DC /700 mA

Durable period 5 years

(Service life)
Operation conditions:
Ambient temperature
Relative humidity 15 to 90 % (non-condensing)
Ambient Pressure 700-1060 hPa
Transportation and storage conditions:

Ambient temperature -20to 60 °C

Relative humidity 10 to 90 % (non-condensing)
Weight Approx. 47.5g

Dimensions (box) 54 (w) x 72 (h) x 96 (I) mm
IP Classification* P21

Protection against Class Il ME equipment
electric shock
Contents

10to 40 °C

AC Adapter, Instruction Manual

Notes:

« These specifications are subject to change without notice.

« IP classification is degrees of protection provided by enclosures in accordance
with IEC 60529. The AC adapter is protected against solid foreign objects of
12.5 mm diameter and greater such as a finger.

The AC adapter is protected against vertically falling water drops which may
cause issues during a normal operation.

« This device can be used for continuous operation.

43

« This device fulfils the provisions of EC directive 93/42/EEC (Medical Device
Directive).

Warranty

Thank you for buying an OMRON product. This product is constructed of high
quality materials and great care has been taken in its manufacturing. It is
designed to give you every satisfaction, provided that it is properly operated
and maintained as described in the instruction manual. This product is
guaranteed by OMRON for a period of 1 year after the date of purchase. The
proper construction, workmanship and materials of this product is guaranteed
by OMRON. During this period of guarantee OMRON will, without charge for
labour or parts, repair or replace the defect product or any defective parts.
Should guarantee service be required, please contact your authorized OMRON
distributor in your country.

www.omron-healthcare.com

Repair or replacement under the guarantee does not give rise to any extension
or renewal of the guarantee period.

The guarantee will be granted only if the complete product is returned together
with the original invoice / cash ticket issued.

Important information regarding Electro Magnetic Compatibility (EMC)
HHP-CMO01 manufactured by OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. conforms to
EN60601-1-2:2015 Electro Magnetic Compatibility (EMC) standard.

Further documentation in accordance with this EMC standard is available

at OMRON HEALTHCARE EUROPE at the address mentioned in this
instruction manual or at www.omron-healthcare.com. Refer to the EMC
information for HHP-CMO01 on the website.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not
be disposed of, with other household wastes at the end of its working life. To
prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled
waste disposal, please separate this product from other types of wastes and
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this
product, or their local government office, for details of where and how they
can return this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with

other commercial waste for disposal. K
—_—

Utilisation prévue

Cet appareil est un adaptateur secteur congu pour étre utilisé avec les appareils
compatibles Omron. Les appareils compatibles Omron mentionnent ce modele
sur la plaque signalétique. En cas de doute concernant la compatibilité, consulter
un fournisseur de service Omron agréé.

E]E Lire attentivement le présent mode d’emploi et les manuels des appareils
Omron concernés avant d'utiliser I'appareil.
Le conserver pour s’y référer ultérieurement.

Informations importantes sur la sécurité

A\ Avertissement :  Indique une situation potentiellement dangereuse qui,
si elle n’est pas évitée, peut entrainer la mort ou de
graves lésions.

» Ne pas utiliser I'adaptateur secteur si I'appareil ou le cordon d’alimentation

est endommagé. Eteindre I'appareil et débrancher immédiatement le cordon
d’alimentation.

« Brancher I'adaptateur secteur sur la prise de tension appropriée. Ne pas utiliser

avec une multiprise.

* Ne jamais brancher ou débrancher le cordon d’alimentation de la prise électrique

avec les mains mouillées.

» Ne pas démonter ou tenter de réparer I'adaptateur secteur.

A\ Attention :  Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si
elle n’est pas évitée, peut entrainer des blessures mineures
ou modérées chez I'utilisateur ou le patient, ou endomma-
ger I'appareil ou tout autre équipement.

« Insérer entierement la fiche d’alimentation dans la prise.

 Pour débrancher la fiche d’alimentation de la prise, tirer délicatement la fiche.

* Ne pas tirer sur le cordon.

* Lors de la manipulation du cordon d’alimentation, veiller a ne pas faire ce qui suit :

Ne pas I'endommager. Ne pas le casser.

Ne pas le modifier. Ne pas le plier ou le tirer avec force.

Ne pas le tordre. Ne pas I'entortiller pendant I'utilisation.
Ne pas le pincer. Ne pas le placer sous des objets lourds.

» Dépoussiérer la fiche d’alimentation.

« Débrancher le tensiometre lorsqu'’il n’est pas utilisé.

» Débrancher la fiche d’alimentation avant tout nettoyage.

« Le cable de I'adaptateur secteur présente un risque de strangulation accidentelle
chez les enfants en bas age.

N'utiliser cet adaptateur secteur que pour les appareils compatibles Omron.

L'utilisation de transformateurs inappropriés peut s’avérer dangereuse pour

I'appareil et/ou 'endommager.

Lors de I'utilisation de cet appareil, veiller a ce qu'aucun téléphone mobile ou

autre appareil électrique émettant des champs électromagnétiques ne se trouve

dans un rayon de 30 cm. sous peine dedégrader les performances de I'appareil.

Utilisation de I’adaptateur secteur

Remarque : Veiller a utiliser une prise de courant facilement accessible pour le

raccordement et le débranchement de I'adaptateur secteur.

1. Introduire la fiche de I'adaptateur secteur dans la prise de I'adaptateur secteur
de I'appareil.

2. Brancher I'adaptateur secteur sur une prise électrique.

Pour débrancher I'adaptateur secteur, le déconnecter d’abord de la prise

électrique, puis retirer la fiche de I'adaptateur secteur de I'appareil.

Maintenance et stockage

Pour protéger votre appareil contre des dommages éventuels, procéder comme suit :

« Conserver 'appareil dans un endroit propre et sar.

* Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou volatils.

* Ne pas laver I'appareil ni 'immerger dans I'eau.

* Ne pas utiliser d’essence, de diluant ou autre solvant pour nettoyer I'appareil.

« Débrancher I'appareil de la prise électrique et utiliser un chiffon doux et sec pour
le nettoyer.

« Toute modification non autorisée par le fabricant annulera la garantie utilisateur.

Ne pas démonter ou tenter de réparer I'appareil ou ses composants.

Spécifications
Description du produit Adaptateur secteur

Modeéle HHP-CMO01

Caractéristiques électriques  CA 100-240 V, 50-60 Hz, 0,12-0,065 A
Tension de sortie 6V CC/700 mA

Durée de vie 5ans

(Durée de service)
Conditions d'utilisation :
Température ambiante
Humidité relative 15 a 90 % (sans condensation)
Pression ambiante 700 - 1060 hPa

Conditions de transport et de stockage :

Température ambiante -20a460°C

Humidité relative 10 a 90 % (sans condensation)
Poids Env. 47,5¢g

Dimensions (boite) 54 (I) x 72 (h) x 96 (I) mm
Classification IP* 1P21

Protection contre les Equipement ME de classe Il
chocs électriques
Table des matiéres

10a40°C

Adaptateur secteur, Mode d’emploi

Remarques :

« Ces spécifications sont sujettes a modification sans préavis.

« La classification IP indique le degré de protection procuré par les enveloppes
conformément & la norme CEI 60529. L'adaptateur secteur est protégé contre
les corps solides de 12,5 mm de diametre et plus, comme un doigt par exemple.
L'adaptateur secteur est protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau
susceptibles de provoquer des problémes pendant une utilisation normale.

« Cet appareil peut étre utilisé en fonctionnement continu.

q
@
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« Ce dispositif répond aux dispositions de la Directive CE 93/42/CEE sur les
dispositifs médicaux.

Garantie

Merci d’avoir acheté un produit OMRON. Ce produit est fabriqué a I'aide de
matériaux de haute qualité et les plus grands soins ont été apportés a sa
fabrication. Il est congu pour vous apporter toute satisfaction, a condition de I'utiliser
et de I'entretenir correctement, conformément aux indications du mode d’emploi.
Ce produit est garanti par OMRON pour une période de 1 an apres la date d’achat.
La qualité de la fabrication, de la main d’ceuvre et des matériaux est garantie par
OMRON. Pendant cette période de garantie, OMRON réparera ou remplacera le
produit défectueux ou tout piece défectueuse sans facturer la main d’ceuvre ni les
piéces. Si un entretien au titre de la garantie est requis, s’adresser a un revendeur
OMRON local agréé.

www.omron-healthcare.com

La réparation ou le remplacement sous garantie ne donne pas droit a une
extension ou a un renouvellement de la période de garantie.

La garantie ne s’applique que si le produit complet est retourné, accompagné de
la facture/du ticket de caisse d’origine.

Informations importantes sur la compatibilité électromagnétique (CEM)
HHP-CMO01 fabriqué par OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. est conforme a la
norme EN60601-1-2:2015 Compatibilité électromagnétique (CEM).

D’autres documents relatifs a la norme CEM sont disponibles aupres  OMRON
HEALTHCARE EUROPE a 'adresse indiquée dans le présent mode d’emploi
ou sur www.omron-healthcare.com. Se reporter aux informations relatives a la
norme CEM pour HHP-CMO01, disponibles sur le site Web.

Mise au rebut correcte de ce produit (déchets d’équipements électriques
et électroniques)

Ce marquage sur le produit ou sa documentation indique qu’il ne doit pas étre
éliminé en fin de vie utile avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut
incontr6lée des déchets pouvant porter préjudice a I'environnement ou a la
santé humaine, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le
recycler de fagon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable
des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités a contacter le distributeur leur ayant vendu le pro-
duit ou a se renseigner auprés de leur mairie/maison communale pour savoir
ou et comment ils peuvent rapporter ce produit afin qu’il soit recyclé dans le
respect de I'environnement.

Les entreprises sont invitées a contacter leur fournisseur et a consulter les
conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas étre mis au rebut

avec les autres déchets commerciaux. E
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Verwendungszweck

Dieses Gerat ist ein Netzteil zur Verwendung mit kompatiblen OMRON-Geréaten.
Bei kompatiblen OMRON-Geraten ist dieses Modell auf dem Typenschild
angegeben. Falls nicht klar ist, ob das Gerat kompatibel ist, wenden Sie sich bitte
an einen autorisierten Omron-Serviceanbieter.

E]E Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und das entsprechende

OMRON-Geratehandbuch sorgféltig durch, bevor Sie das Gerat verwenden.

Bitte bewahren Sie sie zum spateren Nachschlagen auf.

Wichtige Sicherheitsinformationen

A Warnung:  Zeigt eine moglicherweise gefihrliche Situation an, die
wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu sehr
schweren Verletzungen fiihren kann.

« Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn das Geréat oder das Netzkabel
beschadigt ist. Schalten Sie das Gerat aus, und ziehen Sie das Netzteil sofort
aus der Steckdose.

« SchlieBen Sie das Netzteil an einer geeigneten Steckdose an. Nicht an einer
Mehrfachsteckdose anschlieRen.

« Nie das Netzkabel mit nassen Handen in die Steckdose stecken oder
herausziehen.

« Zerlegen Sie das Netzteil nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

A\ Vorsicht: Zeigt eine moglicherweise geféhrliche Situation an,
die wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen des Benutzers oder des
Patienten oder Gerdteschaden beziehungsweise Schaden
an anderen Gegensténden fiihren kann.
« Stecken Sie den Netzstecker vollstandig in die Steckdose.
« Ziehen Sie beim Trennen des Netzsteckers von der Steckdose mit festem Griff
am Stecker.
» Ziehen Sie nicht am Kabel.
 Achten Sie beim Umgang mit dem Netzkabel darauf, Folgendes zu vermeiden:
Nicht beschadigen. Nicht unterbrechen.
Nicht modifizieren. Nicht mit Gewalt biegen oder ziehen.
Nicht verdrehen. Nicht biindeln wéahrend des Gebrauchs.
Nicht einklemmen. Nicht unter schwere Gegenstande legen.

» Wischen Sie Staub vom Netzstecker ab.

« Ziehen Sie den Stecker heraus, wenn das Geréat nicht verwendet wird.

« Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker ab.

» Das Netzteilkabel birgt die Gefahr der unabsichtlichen Strangulation von
Kleinkindern.

Verwenden Sie dieses Netzteil ausschlieBlich fir kompatible OMRON-Hauptgerate.

Die Verwendung eines nicht dafiir zugelassenen Netzteils kann das Gerat
beschéadigen und/oder zu Gefahren im Zusammenhang mit dem Gerat fiihren.
Stellen Sie wahrend der Verwendung des Gerétes sicher, dass Mobiltelefone
oder andere elektrische Gerate, die elektromagnetische Felder erzeugen,
einen Abstand von mindestens 30 cm haben. Andernfalls kénnte es zu einer
Verschlechterung der Gerateleistung kommen.

Verwendung des Netzteiles
Hinweis: Achten Sie darauf, eine leicht zugangliche Netzsteckdose zum
Anschlieen und Trennen des Netzteils zu verwenden.

1. Stecken Sie den Netzteilstecker in den Netzteilanschluss des Gerétes ein.
2. SchlieRen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.

Zum Trennen des Netzteiles sollte zuerst der Netzstecker des Netzteiles aus der
Steckdose und dann der Netzteilstecker vom Gerat abgezogen werden.

Wartung und Lagerung

Damit das Messgerat nicht beschadigt wird, bitte Folgendes beachten:

» Bewahren Sie das Messgerat an einem sauberen und sicheren Ort auf.

« Keine Scheuermittel oder fliichtigen Reinigungsmittel verwenden.

+ Das Gerat nicht waschen oder in Wasser tauchen.

* Verwenden Sie zum Reinigen des Messgeréates weder Benzin noch Verdiinner
oder ahnliche Lésungsmittel.

« Trennen Sie das Gerat von der Steckdose und reinigen Sie es mit einem
trockenen, weichen Tuch.

* Durch Veranderungen oder Modifikationen, die vom Hersteller nicht genehmigt
sind, wird die Benutzergarantie ungdiltig.

Zerlegen Sie das Messgeréat und seine Komponenten nicht und versuchen Sie

nicht, diese selbst zu reparieren.

Technische Daten
Produktbeschreibung Netzteil

Modell HHP-CMO01

Elektrische Daten 100-240 V Wechselstrom, 50-60 Hz, 0,12-0,065 A
Ausgangsspannung 6 V Gleichstrom / 700 mA

Haltbarkeit 5 Jahre

(Lebensdauer)

Betriebsbedingungen:

Umgebungstemperatur 10 bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 90 % (ohne Kondensation)
Umgebungsluftdruck 700-1.060 hPa

Transport- und Lagerungsbedingungen:
Umgebungstemperatur ~ -20 bis 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % (ohne Kondensation)

Gewicht Ca. 4759

Abmessungen B xHxL:54x72x96 mm
(Verpackung)

|P-Klassifizierung* P21

Schutz vor Klasse Il ME-Gerat
Stromschlagen

Inhalt Netzteil, Gebrauchsanweisung
Hinweise:

« Anderung dieser technischen Daten ohne Ankiindigung vorbehalten.

« Die IP-Klassifizierung gibt den Schutzgrad von Gehausen gemaf IEC 60529
an. Dieses Netzteil ist vor festen Fremdkorpern mit einem Durchmesser von
12,5 mm und mehr (ca. 1 Fingerbreite) geschitzt.

Das Netzteil ist gegen vertikal fallende Wassertropfen geschitzt, die bei
Normalbetrieb Probleme verursachen kénnen.
« Dieses Gerét ist fir den Dauerbetrieb geeignet.
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» Dieses Gerét entspricht den Bestimmungen der EG-Richtlinie 93/42/EWG
(Richtlinie fur medizinische Geréte).

Gewdhrleistung

Vielen Dank fiir den Kauf eines OMRON-Produkts. Diese Produkt wurde aus
hochwertigen Materialien und mit groRer Sorgfalt hergestellt. Es wurde entwickelt,
um Sie voll zufrieden zu stellen, insofern es korrekt betrieben und gewartet wird
wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. OMRON tbernimmt fiir dieses
Produkt eine Garantie fiir die Zeitdauer von 1 Jahr nach dem Kauf. OMRON
garantiert die korrekte Konstruktion, Fertigung und Materialien fiir dieses Produkt.
Wahrend dieser Garantiedauer tibernimmt OMRON, ohne Geblihren fiir Arbeiten
oder Teile zu erheben, die Reparatur bzw. den Austausch defekter Produkte

oder defekter Teile. Wenden Sie sich bei einem Garantieanspruch bitte an lhren
autorisierten OMRON-Fachhéandler in hrem Land.

www.omron-healthcare.com

Eine Reparatur oder ein Austausch im Rahmen der Garantie fiihrt nicht zu einer
Verlangerung oder Erneuerung der Garantiedauer.

Die Garantie wird nur gewahrt, wenn das komplette Produkt zusammen mit der
Originalrechnung/dem Kassenbeleg durch den Handler zuriickgesandt wird.

Wichtige Informationen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV)
HHP-CMO01 (Hersteller: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.) entspricht der Norm
liber elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV-Norm) EN60601-1-2:2015.
Weitere Dokumentationen nach dieser EMV-Norm sind bei

OMRON HEALTHCARE EUROPE unter der in dieser Gebrauchsanweisung
genannten Adresse oder unter www.omron-healthcare.com erhaltlich. Beachten
Sie die EMV-Informationen beziiglich HHP-CMO01 auf unserer Webseite.

Korrekte Entsorgung dieses Produktes (Elektro- und Elektronik-Altgerate)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehérigen Literatur

gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen
Haushaltsmiill entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Produkt bitte getrennt
von anderen Abféllen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht
durch unkontrollierte Mllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerat, um
die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu férdern.
Private Nutzer sollten den Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder
die zustéandigen Behorden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wo und
wie sie das Gerat auf umweltfreundliche Weise recyceln kénnen.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die
Bedingungen des Kaufvertrags priifen. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit

anderem Gewerbemldill entsorgt werden. E
—_—

Destinazione d’uso

Questo dispositivo & un alimentatore CA destinato all’'uso con determinati
dispositivi Omron compatibili. Per i dispositivi Omron compatibili, questo modello
€ menzionato sull’etichetta dei dati nominali. In caso di dubbi sulla compatibilita,
rivolgersi a un servizio di assistenza tecnica autorizzato da Omron.

E]E Prima di usare I'unita, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni
e il manuale del dispositivo Omron compatibile.
Conservare il manuale per farvi riferimento in futuro.

Informazioni importanti sulla sicurezza

A Avvertenza: Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non

evitata, puo causare lesioni gravi o la morte.

« Non utilizzare I'alimentatore CA se il dispositivo o il cavo di alimentazione
appaiono danneggiati. Spegnere I'apparecchio e scollegare immediatamente il
cavo di alimentazione.

« Inserire I'alimentatore CA in una presa di tensione corretta. Non utilizzare con
prese multiple.

« Non collegare né scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica con le
mani bagnate.

« Non smontare né tentare di riparare I'alimentatore CA.

A\ Attenzione: Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, puo causare lesioni di lieve o media entita all’'utente
o al paziente oppure danneggiare I'apparecchio o causare
altri danni materiali.
« Inserire a fondo la spina dell’alimentatore nella presa di corrente.
* Quando si scollega la spina dell'alimentatore dalla presa, assicurarsi di estrarre
il cavo tenendolo dalla spina dell’alimentatore in modo sicuro.
« Non estrarre la spina tirando il cavo di alimentazione.
* Quando si maneggia il cavo di alimentazione, prestare la dovuta attenzione a
quanto segue:
Non danneggiare. Non rompere il cavo.
Non manomettere il cavo. Non piegare né tirare con forza.
Non attorcigliare. Non legare a fascio durante I'utilizzo.
Non incastrare. Non posizionare sotto oggetti pesanti.

« Spolverare spesso la spina del cavo di alimentazione.

« Scollegare il misuratore dalla corrente quando non viene utilizzato.

« Scollegare la spina dell'alimentatore prima di eseguire le operazioni di pulizia.

« |l cavo dell'alimentatore CA pud causare lo strangolamento accidentale nei bambini.
Utilizzare questo alimentatore CA solo con i dispositivi Omron compatibili. L'uso di
alimentatori non supportati pud danneggiare o esporre a potenziali rischi il dispositivo.
Durante I'uso del dispositivo, verificare che non siano presenti, entro 30 cm di
distanza dal misuratore, telefoni cellulari o altri dispositivi elettrici che emettono campi
elettromagnetici. Questo potrebbe compromettere le prestazioni del dispositivo.

Uso dell’alimentatore CA
Nota: assicurarsi di usare una presa di alimentazione facilmente accessibile per
collegare e scollegare I'alimentatore CA opzionale.

1. Inserire la spina dell’'alimentatore nella presa per I'alimentatore del dispositivo.
2. Inserire I'alimentatore CA in una presa elettrica.

Per scollegare 'alimentatore CA, estrarlo innanzitutto dalla presa elettrica, quindi
rimuovere la spina dell'alimentatore dal dispositivo.

Manutenzione e conservazione
Per proteggere il dispositivo da eventuali danni, osservare le indicazioni riportate
di seguito:
« Riporre il dispositivo in un luogo sicuro e pulito.
« Non utilizzare detergenti abrasivi o volatili.
« Non lavare o immergere in acqua il dispositivo.
« Non utilizzare benzina, diluenti o altri solventi di tipo analogo per pulire il dispositivo.
« Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica e pulirlo con un panno morbido
e asciutto.
« Cambiamenti e modifiche non approvati dal produttore renderanno nulla la
garanzia utente.
Non smontare né tentare di riparare il dispositivo o i suoi componenti.

Caratteristiche tecniche

Descrizione del prodotto  Alimentatore CA

Modello HHP-CMO01

Dati elettrici nominali 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,12-0,065 A
Tensione in uscita 6V CC/700 mA

Durata del dispositivo 5 anni

(Durata operativa)
Condizioni di esercizio:
Temperatura ambiente
Umidita relativa Dal 15 al 90% (senza condensa)
Pressione ambiente 700-1060 hPa

Condizioni di trasporto e conservazione:

Temperatura ambiente Da-20a60 °C

Umidita relativa Dal 10 al 90% (senza condensa)

Da10a40°C

Peso Circad47,5¢g

Dimensioni (scatola) 54 x72x96 mm (L xAxP)
Classificazione IP* P21

Protezione contro le Apparato ME di Classe Il

folgorazioni

Indice Alimentatore CA, Manuale di istruzioni
Note:

« Le caratteristiche tecniche indicate sono soggette a modifica senza preavviso.

« La classificazione IP corrisponde al livello di protezione garantito da involucri
secondo |IEC 60529. L'alimentatore CA & protetto contro i corpi estranei solidi
con un diametro di 12,5 mm e oltre, ad esempio un dito.
L'alimentatore CA & protetto contro la caduta verticale di gocce d’acqua che
possono causare problemi durante il funzionamento.

 Questo dispositivo puo essere utilizzato in modalita di funzionamento continuo.
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« |l dispositivo & conforme alle disposizioni della direttiva CE 93/42/CEE
(Direttiva sui dispositivi medici).

Garanzia

Grazie per aver acquistato un prodotto OMRON. Questo prodotto & stato costruito
impiegando materiali di alta qualita ed & stato realizzato con estrema cura.

Il dispositivo € progettato per soddisfare al meglio le esigenze dell'utilizzatore,
purché venga usato nel modo corretto e gestito secondo le indicazioni fornite nel
manuale di istruzioni. Il prodotto & garantito da OMRON per un periodo di 1 anno
a partire dalla data di acquisto. La correttezza di realizzazione, la competenza
tecnica e i materiali utilizzati per questo prodotto sono garantiti da OMRON.
Nell'ambito del periodo di garanzia, OMRON riparera o sostituira il prodotto
difettoso o eventuali componenti difettosi, senza alcun costo per la manodopera

o i componenti di ricambio. Per richiedere il servizio di assistenza in garanzia,
rivolgersi al distributore locale OMRON autorizzato.

www.omron-healthcare.com

La riparazione o la sostituzione in garanzia non comporta in alcun caso I'estensione
o il rinnovo del periodo di garanzia.

La garanzia e valida solo se il prodotto viene restituito nella sua interezza insieme
alla fattura o allo scontrino originale.

Informazioni importanti relative alla compatibilita elettromagnetica (EMC)
HHP-CMO1, prodotto da OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., &€ conforme alla
normativa EN60601-1-2:2015 sulla compatibilita elettromagnetica (EMC).
Ulteriore documentazione relativa a tale normativa EMC é disponibile presso
OMRON HEALTHCARE EUROPE all'indirizzo indicato nel presente manuale
di istruzioni oppure sul sito www.omron-healthcare.com. Fare riferimento

alle informazioni sulla compatibilita elettromagnetica relative a HHP-CM01
disponibili sul nostro sito web.

Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche

ed Elettroniche)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il

prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del

ciclo di vita. Per evitare eventuali danni al’ambiente o alla salute causati

dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita 'utente a separare questo

prodotto da altri tipi di rifiuti e a riciclarlo in maniera responsabile per favorire il

riutilizzo sostenibile delle risorse naturali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale & stato

acquistato il prodotto o I'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative

alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare

eventuali termini e condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non

deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali. E
_—




Uso previsto

Este dispositivo es un adaptador de CA disefiado para utilizarse con dispositivos
Omron. Los dispositivos Omron compatibles mencionan este modelo en una
etiqueta. Si no queda clara la compatibilidad, consulte a un proveedor de servicio
de Omron autorizado.

DE Se ruega leer este manual de instrucciones y el manual del dispositivo
Omron correspondiente en su totalidad antes de utilizar el equipo.
Guarde las instrucciones para consultarlas en el futuro.

Informacién importante sobre la seguridad

A Advertencia: Indica una posible situacion de riesgo que, si no se evita,
puede provocar la muerte o graves lesiones.

« No utilice el adaptador de CA si el dispositivo o el cable de alimentacion
estan dafiados. Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentacion
inmediatamente.

« Enchufe el adaptador de CA en una toma con el voltaje apropiado. No lo utilice
con una regleta.

» No enchufe ni desenchufe el cable de alimentacién de la toma eléctrica con las
manos humedas en ningln caso.

« No desmonte ni trate de reparar el adaptador de CA.

A\ Precaucién: Indica una posible situacién de riesgo que, si no se evita,
puede provocar lesiones menores o moderadas al usuario,
o dafios al equipo o a otros objetos.
* Introduzca el enchufe en la toma.
« Al desconectar el enchufe de la toma, asegurese de que tira del enchufe.
* No tire del cable de alimentacion.
» Cuando manipule el cable de alimentacién, asegurese de que no lleva a cabo
ninguna de las siguientes acciones:
No lo dafie. No lo rompa.
No lo manipule indebidamente. No lo doble ni tire de él con fuerza excesiva.
No lo retuerza. No lo enrolle mientras lo utiliza.
No deje que quede aprisionado. No deje que quede debajo de objetos pesados.

« Limpie el polvo que pueda haber en el enchufe.

« Desenchufe el monitor cuando no lo esté utilizando.

» Desconecte el enchufe antes de limpiar.

« El cable del adaptador de CA puede provocar la estrangulacién accidental en
bebés.

El uso de este adaptador de CA solo es compatible con los principales

dispositivos Omron. El uso de otros adaptadores puede dafar el dispositivo o

resultar peligroso.

Mientras use este dispositivo, asegurese de que no haya ningun teléfono moévil o

dispositivo eléctrico que emita campos electromagnéticos a una distancia inferior

a 30 cm. Esto puede provocar el deterioro del rendimiento del dispositivo.

Uso del adaptador de CA
Nota: asegurese de tener a mano una toma eléctrica de facil acceso para la
conexion y desconexion del adaptador de CA.

1. Introduzca la clavija del adaptador de CA en la toma del adaptador de CA del
dispositivo.
2. Enchufe el adaptador de CA en una toma eléctrica.

Para desconectar el adaptador de CA, desenchufe primero el adaptador de CA de
la toma eléctrica y retire la clavija del adaptador de CA del dispositivo.

Mantenimiento y conservacion

Para proteger su dispositivo de cualquier dafio, tenga en cuenta las indicaciones

siguientes:

» Guarde el dispositivo en un lugar limpio y seguro.

« No utilice limpiadores abrasivos o volatiles.

« No lave el dispositivo ni lo sumerja en agua.

« No utilice gasolina, disolventes de limpieza o solventes similares para limpiar el
dispositivo.

» Desconecte el dispositivo de la toma eléctrica y use un pafio suave y seco para
limpiarlo.

* Los cambios o las modificaciones no autorizadas por el fabricante anularan la
garantia.

No desmonte ni trate de reparar el dispositivo ni sus componentes.

Especificaciones

Descripcion del producto  Adaptador de CA

Modelo HHP-CMO01

Clasificacion eléctrica CA 100-240 V, 50-60 Hz, 0,12-0,065 A
Voltaje de salida 6V CC/700 mA

Periodo de vida util 5 afios

(Vida uatil)

Requisitos de funcionamiento:

Temperatura ambiente De 10240 °C

Humedad relativa Del 15 al 90 % (sin condensacion)
Presioén atmosférica 700-1060 hPa

Condiciones de transporte y conservacion:

Temperatura ambiente De -20a 60 °C

Humedad relativa Del 10 al 90 % (sin condensacion)
Peso Aprox. 47,5 g

Dimensiones (caja) 54 (an) x 72 (al) x 96 (fo) mm
Clasificacion IP* P21

Proteccion contra Equipo ME de clase Il

descargas eléctricas

indice Adaptador de CA, manual de instrucciones

Notas:

« Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

« La clasificacion IP se refiere a los grados de proteccién proporcionados por
contenedores de acuerdo con la norma IEC 60529. Este adaptador de CA esta
protegido contra objetos soélidos extrafios de 12,5 mm de didmetro o mas, como,
por ejemplo, los dedos.

El adaptador de CA esta protegido contra gotas de agua en caida vertical que
podrian impedir el funcionamiento normal del dispositivo.

« Este dispositivo puede utilizarse de forma continua.

ce

« Este dispositivo cumple las disposiciones de la directiva comunitaria 93/42/EEC
(Directiva para Productos Sanitarios).

Garantia

Gracias por adquirir un producto OMRON. Este producto esta fabricado con
materiales de calidad y su fabricacion se ha realizado con total escrupulosidad.
Esta disefado para utilizarse en cualquier situacion, suponiendo que se manipule
correctamente y se realicen las labores de mantenimiento adecuadas como se
describe en el manual de instrucciones. OMRON ofrece una garantia de 1 afio a
partir de la fecha de compra. OMRON garantiza la fabricacién, la elaboracién y los
materiales adecuados de este producto. Durante este periodo de garantia, y sin
que se cobre por la mano de obra ni las piezas, OMRON reparara o cambiara el
producto defectuoso o cualquier pieza defectuosa. Si se requiere un servicio en
garantia, pongase en contacto con el distribuidor OMRON autorizado en su pais.
www.omron-healthcare.com

La reparacion o sustitucion del dispositivo utilizando la garantia no significa que
ésta se extienda o que se renueve la duracion de la misma.

La garantia se aplicara solamente si se devuelve el producto en su totalidad junto
con el ticket/factura original expedido.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is een netadapter voor gebruik met geschikte Omron-apparaten.
Op de Omron-apparaten die compatibel zijn, staat dit model vermeld op het
typeplaatje. Indien niet duidelijk is of een apparaat compatibel is, dient u een
erkende Omron-serviceprovider te raadplegen.

DE Lees deze gebruiksaanwijzing en de handleiding van uw Omron-apparaat
grondig door voordat u het apparaat gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Belangrijke veiligheidsinformatie

A Waarschuwing: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer
deze niet vermeden wordt, kan leiden tot de dood of tot
ernstig letsel.

» Gebruik de netadapter niet als het apparaat of het stroomsnoer beschadigd is.

Schakel de meter direct uit en trek de stekker uit het stopcontact.

« Steek de stekker van de netadapter in een geschikt stopcontact. Niet gebruiken

in een meervoudig stopcontact.

« Steek de stekker nooit met natte handen in het stopcontact en trek deze er ook

nooit met natte handen uit.

« Haal de netadapter niet uit elkaar en probeer niet deze zelf te repareren.

A\ Letop: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze
niet vermeden wordt, kan leiden tot licht tot matig letsel bij de
gebruiker of patiént of tot schade aan de apparatuur of aan
andere eigendommen.

« Druk de stekker volledig in het stopcontact.

« Trek het netsnoer aan de stekker uit het stopcontact bij het loskoppelen.

* Trek niet aan de stekker van het stroomsnoer.

« Let op dat u niet het volgende doet bij het hanteren van het stroomsnoer:

Beschadig het snoer niet. Breek het snoer niet.

Knoei niet met het snoer.  Buig het snoer niet en trek er niet te hard aan.
Draai het snoer niet. Bundel het snoer niet tijdens gebruik.

Zorg dat het snoer niet Plaats geen zware voorwerpen op het snoer.
bekneld raakt.

* Houd de stekker stofvrij.

« Trek de stekker van de meter uit het stopcontact wanneer u de meter niet gebruikt.
« Verwijder de stekker voordat u het apparaat gaat reinigen.

» De netadapter kan onbedoeld een beknelling veroorzaken bij kinderen.

Gebruik deze netadapter alleen met compatibele Omron-apparaten. Gebruik van
niet-ondersteunde adapters kan leiden tot schade en/of kan gevaarlijk zijn voor
het apparaat.

Zorg er bij gebruik van dit apparaat voor, dat er geen mobiele telefoons of andere
elektrische apparatuur met elektromagnetische velden binnen 30 cm van het
apparaat worden gebruikt. Dit kan een verminderde prestatie van het apparaat tot
gevolg hebben.

De netadapter gebruiken
Opmerking: Zorg ervoor dat u een gemakkelijk toegankelijk stopcontact gebruikt
voor het aansluiten en loskoppelen van de netadapter.

1. Steek de plug van de netadapter in de netadapteraansluiting van het apparaat.
2. Steek de stekker van de netadapter in een stopcontact.

Om de netadapter los te koppelen, trekt u eerst de stekker van de netadapter uit het
stopcontact en direct daarna trekt u de plug van de netadapter uit het apparaat.

Opslag en onderhoud

Neem onderstaande aanwijzingen in acht om beschadiging van het apparaat te

voorkomen:

» Bewaar het apparaat op een schone, veilige plaats.

» Gebruik geen schurende of vluchtige reinigingsmiddelen.

* Het apparaat mag niet worden gewassen of ondergedompeld in water.

» Gebruik geen benzine, verdunners of vergelijkbare oplosmiddelen om het
apparaat te reinigen.

+ Ontkoppel het apparaat van de stroom en gebruik een zachte droge doek om te
reinigen.

« Veranderingen of modificaties die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd,
maken de garantie ongeldig.

Haal het apparaat of de componenten niet los of uit elkaar en probeer ze niet zelf

te repareren.

Specificaties

Productbeschrijving Netadapter

Model HHP-CMO01

Elektrisch vermogen AC100-240 V, 50-60 Hz, 0,12-0,065 A
Uitgangsspanning 6V DC /700 mA

Gebruiksduur 5 jaar

(Levensduur)

Omstandigheden tijdens gebruik:

Omgevingstemperatuur 10 tot 40 °C

Relatieve vochtigheid 15 tot 90 % (zonder condensatie)
Omgevingsdruk 700-1.060 hPa

Omstandigheden tijdens transport en opslag:
Omgevingstemperatuur  -20 tot 60 °C

Relatieve vochtigheid 10 tot 90 % (zonder condensatie)
Gewicht Ca. 4759

Afmetingen (doos) 54 (b) mm x 72 (h) mm x 96 (I) mm
IP-classificatie* P21

Bescherming tegen Klasse Il ME-apparatuur
elektrische schokken

Inhoud Netadapter, gebruiksaanwijzing

Opmerkingen:

« Deze specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

« IP-classificatie is de mate van bescherming die de behuizing biedt in
overeenstemming met IEC 60529. De netadapter is beveiligd tegen vreemde
vaste voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter, zoals een vinger.
De netadapter is beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels die tijdens
normaal gebruik problemen kunnen veroorzaken.

« Dit apparaat is geschikt voor continugebruik.
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« Dit apparaat voldoet aan de voorwaarden van EG-Richtlijn 93/42/EEG
betreffende medische hulpmiddelen.

Garantie

Dank u voor de aankoop van een OMRON-product. Dit product is vervaardigd
van hoogwaardige materialen en er is veel zorg besteed bij de fabricage ervan.
Het is ontworpen voor optimale gebruiksvriendelijkheid, mits het juist wordt
gebruikt en onderhouden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Dit product wordt door OMRON gegarandeerd voor een periode van 1 jaar vanaf
de aankoopdatum. De juiste constructie, afwerking en materialen van dit product
worden gegarandeerd door OMRON. Tijdens deze garantieperiode zal OMRON,
zonder kosten voor arbeid of onderdelen, het defecte product of de defecte
onderdelen repareren of vervangen. Indien garantieservice is vereist, neemt u
contact op met een geautoriseerd OMRON distributeur in uw land.
www.omron-healthcare.com

Reparatie of vervanging onder de garantie vormt geen aanleiding voor enige
uitbreiding of verlenging van de garantieperiode.

De garantie wordt alleen verleend als het volledige product wordt geretourneerd,
samen met de originele factuur/aankoopbon.

Informacién importante sobre la Compatibilidad electromagnética (EMC)
HHP-CMO1 ha sido fabricado por OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. conforme
al estandar EN60601-1-2:2015 de compatibilidad electromagnética (EMC).
OMRON HEALTHCARE EUROPE pone a su disposicion mas documentacion
conforme al estandar de compatibilidad electromagnética (EMC) en la direccién
mencionada en este manual de instrucciones o en www.omron-healthcare.com.
Consulte la informacion sobre la Compatibilidad electromagnética (EMC) de
HHP-CMO1 en el sitio web.

Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische
compatibiliteit (EMC)

HHP-CMO01 gefabriceerd door OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., voldoet aan
de norm EN60601-1-2:2015 voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).
Meer documentatie met betrekking tot deze EMC-norm is verkrijgbaar bij
OMRON HEALTHCARE EUROPE, op het adres dat in deze gebruiksaanwijzing
staat vermeld of op www.omron-healthcare.com. Raadpleeg de EMC-informatie
voor HHP-CMO01 op de website.

Eliminacion correcta de este producto (residuos de equipos eléctricos y
electronicos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo
acompafia indica que al finalizar su vida util no debera eliminarse con otros
residuos domésticos. Para evitar los posibles dafios al medio ambiente o

a la salud humana que representa la eliminacion incontrolada de residuos,
separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para
fomentar la reutilizacién sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde
adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para
informarse sobre como y dénde pueden devolverlo para que sea sometido a un
reciclaje ecoldgico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar

las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse

mezclado con otros residuos comerciales. E
—_—

Correcte verwijdering van dit product (Afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt
erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan
het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de
menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvoer van afval te voorkomen,
moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde
manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd.
Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product
hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en
hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product mag
niet worden gemengd met ander te verwijderen bedrijfsafval. E
—_—

MNpeo6pasoBartenst (apantep) Omron, moaens HHP-CMO01

HasHaueHue

70T npnbop npeacTaBnsieT coboi agantep NepeMeHHoro Toka,
npeaHasHayYeHHbI A1 UCNONb30BaHKsSi C COBMECTUMbIMU YCTPOCTBaMK,
npousBefeHHbIMK Komnanven Omron. Ha coBmecTumbix npubopax,
npou3BeAeHHbIX koMMaHveit Omron, HaMuMeHoBaHWe 3Toi MOAEnK ykasaHo Ha
nacnopTHoit Tabnnuke. Ecnv no coBMecTMMOCTM NMpuGopa BO3HWUKAKOT BONPOCHI,
obpaluaiiTech k MONMHOMOYHOMY MOCTaBLLUMKY yCnyr koMnaHuu Omron.

[:E] Mepen vicnonb3oBaHveM 3Toro Npubopa BHAMAaTENbHO NpoYnTainTe AaHHoe
PYKOBOZACTBO MO 3KCMIyaTaLmm, a Talke pyKoBOACTBa Mo aKcnnyatauum
[ApYrux COBMECTUMbIX NpuBopos.

CoxpaHuTe ero Ans nosly4yeHust HeobxoauMbIX CBeAeHUI B ByayLuem.

BaxHas nHdopmaums no 6esonacHocTu

A NpeaynpexaeHve! OGo3HaYaeT NOTEHUMANLHO OMACHYIO CUTYaLMIO,
KOTOpas, ecnv ee He NPeAOTBPaTUTb, MOXeT
NPUBECTU K CMEPTU UMK TAXEeNbIM TPaBMaM.

* He nonb3yiiTecb agantepomM nepemMeHHOro Toka npu nopexaeHuy npubopa nnu
CeTeBOoro LwHypa. HeMe[ZU'IeHHO OTKMOYUTE NMUTAHME U U3BNEKUTE CETEBOIN WHYp
13 PO3ETKU.

« Bknioyante afjanTep nepemMeHHOro Toka TONbKO B PO3ETKY C COOTBETCTBYOLLUM
HanpshkeHnem. He nogkniovaiTe K po3eTke C pa3BeTBUTENEM.

« 3anpeLuaercsi BCTaBMsTb CETEBON LUHYP B PO3ETKY U BbIHUMATL €0 MOKPbIMU pyKamu.

* He pa3bupalite agantep nepeMeHHoro Toka 1 He MbITaliTeCh OCYLLECTBUTL €r0 PEMOHT.

AB ! 06o0: T NOT NLHO OMAacHYI0 CUTyauuio, KoTopas,
ecnu ee He NPefOTBPaTUTb, MOXET NMPUBECTM K TPaBMaM
NErkon UNu cpefiHeit TAXKECTH, a Takke K NOBPEeXAeHUI0
06opyAOBaHWA UMK APYroro UMyLwlecTea.
« MonHocTbI0 BCTaBbTe LUTEKep agantepa NnepeMeHHOro Toka B PO3ETKY.
« MNpun oTcoeanHeHnn WTekepa ajanTepa NepeMeHHOro Toka OT PO3eTKN TAHUTe
TONbKO 3a LUTEeKep ajantepa NepeMeHHOro Toka.
* He THWTe 3a ceTeBOW LWHYP.
« CobniopaiiTe criefytolne ykasaHyisi py UCMomnb30BaHUM CETEBOTO LHYpa:
He ponyckaiite He nomaiite ero.
NOBPEXAEHMNA LLHYpa.
He pas6upaiite ero. He crubaiite 1 He TSHUTE ero ¢ yCunmem.
He ckpyuuBaiite ero.  He 3aBs3biBaiiTe €ro B y3esn BO BPeMsi MCMONb30BaHNSI.
He sawemnsitte ero.  He cTaBbTe Ha HEro Tskenble NpeaMeTb.

* YpansiTe nbinb CO WTekepa agantepa nepeMeHHoro Toka.

« Ecnu aneKTpOoHHbI 6ok He UCMOMb3yeTCs, OTCOEAUHUTE Er0 OT PO3ETKU.

« OTcoeauHsiiiTe WTekep aganTepa nepeMeHHoro Toka neper 04UCTKOM.

« Kabernb agantepa nepeMeHHOro Toka MOXET CTaTb MPUYUHON Cry4aitHoro
yayLWeHUs MraaeHLes.

McnonbayiTe aTOT aganTep NepeMeHHOro Toka TOMbKO At COBMECTUMbIX

ceTeBbIX NpUBOPOB, Npon3BeaeHHbIX koMnaHuen Omron. Mpu pabote ¢ ApyruMm

afanTepamu BO3MOXHO MOBPEeXAeHue n/unu Beixod npubopa na cTpost.

Mpu ncnonb3osaxun npubopa ydeanTecs, 4TO Ha paccTosiHuK 30 CM OT Hero

HET COTOBbIX TeNePOHOB UMM APYr1X EKTPUHECKNX YCTPOUCTB, U3ITyHatoLmnx

3reKTPOMarHUTHbIE BOMHbI. OTO MOXET NPUBECTU K yXyALLeHUo paboTbl npubopa.

Wcnonb3oBaHue afgantepa nepemMeHHOro Toka
MpumeyaHue: y6eamtech, YTo ANS NOAKIIOHEHUS U OTKIIOYEHUS aaantepa
nepemMeHHOro Toka MCnosib3yeTcs NerkogocTynHasa ceteBasd po3eTka.

1. BcTasbTe WTEKep afanTepa NepeMeHHOro Toka B rHe3Ao ANs agantepa Ha npubope.
2. Bxkniouute agantep nepemMeHHOro Toka B 311eKTPUHECKYH0 PO3ETKY.

YT0Bbl OTCOEANHNTL afanTep NepemMeHHoro Toka, CHavana oTCoeauHUTE ero ot
QNEKTPUYECKON PO3ETKM, @ 3aTEM OTCOEANHUTE LUTEKEp aaanTepa NepemMeHHoro
Toka oT npubopa.

Yxop n xpaHeHue

BbinonHsinTe creayolme ykazaHus 4ns 3almTsl npubopa oT NoBpexAeHuI.

* XpaHute npubop B 41CTOM 1 GesonacHoM MecTe.

* He ucnonb3ayiite abpasnBHble UNW nerko ncnapsiioLLMecst YUCTsILLMe CpeacTea.

* He moiTe npuop 1 He norpyxainTe ero B BOAY.

* He vcnonbayiite 6eH3nH, pa3baBuTenn U pacTBOPUTENM AN O4UCTKM Npubopa.

» OTcoeauHUTE NPMBOP OT CETEBOW PO3ETKW M OYUCTUTE ETO CyXON MATKOMN TKaHbHO.

* BHeceHwe B Npybop M3MeHEHUI U MoauduKaLuin, He of0BPEHHbIX
Npou3sBoAnTeneM, NPUBEAET K aHHYNMPOBaHMIO rapaHTUm.

He pas6upaiite npuGop 1nu ero KOMMOHEHTbI W HE MbITakTECh OCYLLECTBUTL UX PEMOHT.

TexHUYEeCKMe XapaKTepUCTUKN
HaumeHoBaHue npubopa  Npeobpasosarens (agantep) Omron

Mogenb HHP-CMO01

MapameTpbl UCTOYHUKA 100-240 B nepemeHHoro Toka, 50-60 'y, 0,12-0,065 A
nuTaHna

BbixoaHoe HanpsixeHne 6 B noctosiHHoro Toka/700 MA

Cpok cnyx6bl 5 net

Ycnosust akcnnyaTamm:

Temnepartypa o1 10 B0 40 °C

OKpy>KaloLLero Bosayxa
OTHocuTenbHas BnaxHocTb ot 15 fo 90 % (6e3 koHAeHcauum)
[asneHune okpyxatowen ot 700 go 1060 rMa

cpeapl
YcnoBusi TPaHCNOPTUPOBKN U XPaHEHUS:
Temnepartypa ot -20 fo 60 °C

OKpy>KatoLLero Bosayxa

OtHocuTenbHas BnaxHoctb ot 10 fo 90 % (6e3 koHaeHcauum)
Macca He Gonee 47,51

[abapuTHble pa3mepbl 54 (w) x 72 (B) % 96 (A) MM
(kopobka)

Knaccudukauus ctenenn P21

3aLmThl 060NoYKM*

SHLLlMTa OT nopaxeHus
BNEeKTPUYeCKNM TOKOM

Komnnekt noctaBku

O6opynosaHve knacca |l ME

A,qanTep nepemMeHHOro Toka, pykoBoACTBO Mo
aKkcnnyatauun

Mpumevanus:

« Knaccudukauus crenenm 3awwmtel 060noykm cootBeTcTByeT cTanaapty IEC 60529.
ApanTep nepeMeHHOro Toka 3alLLMLLEH OT MPOHUKHOBEHMS! TBEPABIX MHOPOAHbIX
obbekToB Anametpom 12,5 mm 1 GonbLue (Hanpumep, nanew).

AparnTep nepemMeHHOro Toka 3alUMLLEH OT MonafgaHus BHYTPb BEPTUKamnbHO
najaroLLmMX Kanerb BoAbl, KOTOPbIE MOTYT BbI3BaTh Henomnazaku npu obbivHol pabote.

* OTOT NpUBOP MOXHO UCMONbL30BaTh AN HENPepPbIBHOM paboThI.

q3

 JanHbivi npubop yaoenetsopsieT TpeboBaHmsm aupekTusbl EC 93/42/EEC
(OvpekTBa NO MEAMLIMHCKUM Npubopam).

FapaHTuA (o6wme ycnosus rapaHTum OMRON)

Bnarogapvm 3a npuobpetenue usgenus komnaHum OMRON. 3ToT npubop
W3rOTOBIEH 13 BbICOKOKA4YECTBEHHBIX MaTepuaros C NPeAenbHO OCTOPOXKHOCTbIO.
OH cnocobeH ynoBneTBopuTh Ntobble NOTPEBHOCTY NPK YCNoBUW HaanexaLlei
aKcnnyaTaLum 1 TEXHUHECKoro 06CyXMBaHNSA B COOTBETCTBUM C PYKOBOJCTBOM MO
akennyaraumun. Komnanus OMRON npefocTaBnsier Ha 310 U3aenve rapaHTuio CPOKOM
1 rog ¢ MmomeHTa nokynku. Komnanvnss OMRON rapaHTupyeT Haanexallee kaiecTtso
KOHCTPYKLIMU, U3TOTOBMEHUS U MaTepuarnos 3Toro uagenus. B TedeHne rapaHTuitHoro
cpoka komnaxust OMRON 6GyfeT ocyLLeCTBSTb PEMOHT UMW 3aMEHY HEUCMPaBHOTO
YCTpOViCTBa UK MiobbIX HEMCMPaBHbIX AeTaner 6es onnarbl CTOMMOCTY paboTbl Mnn
nAetanen. Ecnu notpebyetcs rapaHTUIHBIN PEMOHT, 06paTuTech K MONTHOMOYHOMY
anctpubbiotopy komnanun OMRON B cTpaHe nprobpeteHust.
www.omron-healthcare.com

[apaHTWIAHbIA PEMOHT UNK 3aMeHa U3Aenus He NoapasyMeBatoT paclUmMperne unu
BO30OHOBNEHME rapaHTUIHOMO Nepuoaa.

lapaHTVa NpefocTaBnseTcs TONbKO B Crlyyae Bo3BpaTa U3fenusi B NofHom
KOMMNEeKTaLMM BMECTE C OPUTMHANoM cHeTa-hakTypbi/yeka.

lapaHTua (ans Poccuiickon ®epepaumm)

Ecnn y Bac Bo3HMKIM Bonpock! Mo akcnnyatauu npubopa, noxanyicra,
obpatuaiteck B cnyx0y nogaepxku knneHtoB OMRON no TenechoHy GecrnnatHoit
ropsiyen KM no Poccuu: 8-800-555-00-80

WU NOCETUTE HaLL MHTEPHET calT no agpecy: www.csmedica.ru

B cnyyae HeucnpasHocTM npubopa Bl MoxeTe nony4unTb MHOpMaLMIO O
Grivkaniuem aBTOPM30BAHHOM CEPBUCHOM LIEHTPE, OCYLLECTBNSAIOLLEM rapaHTUNHbIA
PEMOHT U1 nocnerapaHTuitHoe obcnyxvsanne npudopos OMRON, no TenedoHy
ropsiyen IMHWN.

BaxHas nHcopmaums 06 aneKTpoMarHuTHou coemectumoctu (AMC)
Mpu6op HHP-CMO01, nponsseneHHbIi komnanueir OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.,
ynoBneTBopsieT TpeboBanuam ctaHaapta EN60601-1-2:2015 oTHocuTenbHO
anekTpoMarHuTHoi comectumocT (SMC).

OcTanbHas JoKyMeHTaLus 0 CooTBETCTBUM cTaHaapTy SMC HaxoauTcs B KOM-
naHun OMRON HEALTHCARE EUROPE o agpecy, ykasaHHOMY B HacTosiLLeM
PYKOBOZCTBE MO 3KcnnyaTtauuu, unu Ha seb-carite www.omron-healthcare.com. Cwm.
nHopmaumto no AMC ans npubopa HHP-CMO01 Ha Beb-carite.

Hapnexawas ytunusauus npuéopa (oTpabotaHHoe 3aneKTpuyeckoe n
3neKTpoHHOoe o6opyaoBaHue)

3TOT cMMBOI Ha NpuGOpe UNM ONUCaHUN K HEMY yKasbIBaeT, YTO AaHHbI
npuGop He MOANEXUT YyTUNU3aLuK BMeCTe C APYriMU JOMaLLHUMU OTXoAaMn
MO OKOHYaHUK Cpoka cryxObl. YToObI NpeaoTBpaTUTL BO3MOXHLIN yilepb aAns
OKpy>KatoLLeln cpeabl Unv 300poBbs YernoBeka BCNeACTBUE HEKOHTPONMPyeMon
YTUNM3aLnm OTXOLOB, NOXanyicTa, oTAenMTe 3To U3genve ot ApYrux TUNoB
OTXO[I0B W YTUNM3NPYITE ero Haanexaium o6pasom Ans paLmoHanbHOro no-
BTOPHOTO UCMOMb30BaHUA MaTepuarbHbIX PECYPCOB.

[omaluHum notpebutensm crnegyeT cBS3aTbCA C PO3HUYHBIM TOProBbIM Npes-
cTaBuTEneMm, y KoToporo 6bin NnpuobpeteH NpuGop, Unu e ¢ MeCTHbIM OpraHoM
BNIaCTU AN NOMy4YeHUs NoapobHoN HopMaLMM O TOM, KyAa U kak MOXHO
BEPHYTb AaHHbIN Npubop Ans akonornyecky GesonacHoi nepepaboTku.
MPOMBILLNEHHBLIM MOTPEBUTENAM HAANEXNT CBA3ATLCS C MOCTABLLMKOM

1 MPOBEPWTbL CPOKW 1 YCIIOBUS KOHTPaKTa Ha 3akyrky. [laHHbIi npubop E
He crieflyeT yTUN3MPOBaTb COBMECTHO C APYTIMU KOMMEPHECKUMI

oTxoAamu. —

FAPAHTUWHbIW TANOH

[aTta npopaxwu

LWramn marasvHa

Moanuck npogasua

Msp.enwe BO BCEX pexunmax paﬁOTbI
npoBepAnock B NPpUCYTCTBUKN NoKynaTens

rlO,ElI'IVICb nokynartena

CPOKTAPAHTUMN 24 MECALIA

AO «KomnnektCepsucy —
3KCKIMIO3NBHbBIN 4UCTPUBBLIOTOP M UMNopTEp
cwcmennca MeANLIMHCKON TexHnkn OMRON B Poccuu

KOpuanyeckuih agpec:
125413, r. Mocksa, yn. ConHeuyHoropckas, a. 4, ctp. 10, maHcapaa

Mo Bonpocam peanusaumm n 3akynok
obpawainTeck no agpecy: 125413, Mockea,
yn. ConHeuHoropckas, 4. 4, ctp. 10, maHcapaa
Ten/dakc: (495) 987-18-92, 221-73-45

BecnnaTtHas ropsivaa nuHusa no Poccun:
8-800-555-00-80

MoaTBepXAeHME COOTBETCTBUA

Ceptudukat cootBetctaus Ne RU C-JP.FA05.A04098 ot 22.03.2018 . Cpok
[EeNCTBNA He YCTaHOBIEH.

CooTtBeTtcTBYyeT Tpe6oBaHUAM TexHUYeckoro pernamMmeHTa TaMoXXeHHOro
coto3a TP TC 004/2011 «O 6e30nacHOCT HU3KOBOMNBLTHOTO 06OpyA0oBaHUSY,
TP TC 020/2011 «OneKkTpomMarHuTHas COBMECTUMOCTb TEXHUYECKNX CPEACTBY.

Kullanim Amaci

Bu cihaz, uygun Omron ekipmanla kullanilmak tzere tasarlanmis bir AC adaptoridir.
Uyumlu Omron cihazlarin sinif etiketinde bu model belirtilmistir. Uyumlulugun stpheli
oldugu durumlarda litfen yetkili Omron servis saglayicisina danigin.

E]E Lutfen Uniteyi kullanmadan énce bu kullanim kilavuzunu ve ilgili Omron
cihazin kilavuzunu iyice okuyun.
Lutfen, daha sonra bagvurabilmek igin saklayin.

Onemli giivenlik bilgileri

A Uyan: Onlenmediginde éliime ya da ciddi yaralanmaya neden
olabilecek potansiyel bir tehlike durumunu belirtir.
« Cihaz ya da elektrik kablosu hasar gérmiisse AC adaptoriinii kullanmayin.
Hemen Uniteyi kapatin ve elektrik kablosunu prizden gikarin.
* AC adaptoriinii voltaj degeri uygun olan bir prize takin. Coklu prizlerde kullanmayin.
» Elektrik kablosunu elektrik prizine kesinlikle islak elle takmayin ya da gikarmayin.
» AC adaptorlinu pargalarina ayirmayin ya da onarmaya galismayin.

A\ Dikkat: Onlenmediginde, kullanici ya da hastanin diisiik ya da orta
seviyede yaralanmasina veya linitenin ya da diger cihazlarin
zarar gormesine neden olabilecek potansiyel bir tehlike
durumunu belirtir.

« Fisi prize tam olarak takin.

« Fisi prizden ¢ikarirken, giivenli sekilde ¢ektiginize emin olun.

« Elektrik kablosundan tutarak ¢cekmeyin.

» Gu¢ kablosunu tutarken asagidakileri yapmamaya dikkat edin:

Hasar vermeyin. Koparmayin.

Kurcalamayin. Zorla bukmeyin ya da gekmeyin.
Kivirmayin. Kullanim sirasinda sarmayin.
Ezmeyin. Agir cisimler altina koymayin.

« Elektrik fisi izerindeki toz varsa silin.

+ Olglim cihazi kullanimda degilken fisini gikarin.

» Temizlemeden 6nce elektrik figini ¢ikarin.

» AC adaptori, bebeklerde kazayla bogulmalara neden olabilir.

Bu AC adaptoriini yalnizca uyumlu ana Omron cihazlarla kullanin.
Desteklenmeyen adaptérlerin kullanilmasi cihaza zarar verebilir ve/veya cihaz igin
tehlikeli olabilir.

Bu cihazi kullanirken, 30 cm yakininda cep telefonu veya elektromanyetik alan
yayan herhangi bir elektrikli cihaz bulunmadigindan emin olun. Aksi halde cihazin
performansi dusebilir.

AC Adaptoriiniin Kullaniimasi
Not: AC adaptoriinii takmak ve gikarmak igin kolay erisilebilir bir priz kullanin.

1. AC adaptériiniin figini cihazin arkasindaki AC adaptori jakina takin.
2. AC adaptorti fisini bir elektrik prizine takin.

AC adaptori baglantisini kesmek icin dnce AC adaptoriniin fisini elektrik
prizinden, sonra AC adaptoriini cihazdan gikarin.

Bakim ve Saklama

Cihazinizin zarar gérmemesi icin lutfen asagidaki talimatlara uyun:

« Cihazi temiz ve givenli bir yerde saklayin.

» Asindirici ya da ugucu olmayan temizleyicileri kullanmayin.

« Cihazi yilkamayin veya suya batirmayin.

« Cihazi temizlemek icin benzin, tiner ya da benzer ¢oziicileri kullanmayin.

« Cihazin fisini prizden gikarin ve yumusak ve kuru bir bezle temizleyin.

+ Ureticinin onaylamadig degisiklikler ya da modifikasyonlar kullanici garantisini
gegersiz kilacaktir.

Cihaz ya da bilesenleri pargalarina ayirmayin ya da onarmaya galismayin.

Ozellikler

Urtin Tanimi AC Adaptori

Model HHP-CMO01

Elektrik Sinifi AC100-240 V, 50-60 Hz, 0,12-0,065 A
Cikis voltaji 6V DC /700 mA

Dayanikli sire Syl

(Calisma 6mrii)
Calisma kosullari:
Ortam sicaklig
Bagil nem %15 ila 90 (yogusmasiz)
Ortam Basinci 700-1060 hPa

Tasima ve saklama kosullari:

10ila 40°C

Ortam sicakligi -20ila 60°C

Bagil nem %10 ila 90 (yogusmasiz)
Agirlik Yaklasik 47,5 g

Boyutlar (kutu) 54 (g) x 72 (y) x 96 (u) mm

IP Sinifi* 1P21

Elektrik garpmasina karsi Sinif II ME ekipman

koruma

icindekiler AC Adaptori, Kullanim Kilavuzu
Notlar:

* Bu 6zellikler dnceden uyari yapilmadan degistirilebilir.

« IP siniflandirmasi, IEC 60529 uyarinca mahfaza tarafindan saglanan koruma
derecesidir. AC adaptorii, ¢apt 12,5 mm veya Ustii olan parmak gibi yabanci kati
nesnelere karsi korumalidir.

AC adaptorli, normal galisma sirasinda sorunlara neden olabilecek dikey olarak
dlsen su damlalarina kargl korumalidir.

« Bu cihaz surekli galistirilabilir.
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* Bu cihaz EC direktifi 93/42/EEC (Tibbi Cihaz Direktifi) yonergelerine uygundur.

Garanti

Bir OMRON urlinG satin aldiginiz igin tesekkir ederiz. Bu uriin yiksek kaliteli
malzemelerden Uretilmis ve Uretimi sirasinda biyiik dikkat gosterilmistir.
Kullanim kilavuzunda belirtildigi gibi kullanimi ve bakimi yapildidi sirece sizi
memnun edecek sekilde tasarlanmistir. Bu Uirlin satin alinma tarihinden itibaren
1 yil boyunca OMRON garantisi altindadir. Bu trlintin uygun sekilde imalati,
isciligi ve malzemeleri OMRON garantisi altindadir. Bu garanti siiresi boyunca,
OMRON isgilik ve parga parasi almadan arizal Grlnleri ya da hasarl pargalari
onaracak ya da degistirecektir. Garanti hizmetleri igin |Gtfen tlkenizdeki yetkili
OMRON distribitorinizle iletisime gegin.

www.omron-healthcare.com

Garanti altinda yapilan onarim ya da degisim garanti periyodunun uzatiimasi veya
yenilenmesine imkan vermez.

Uriin ancak verilen orijinal fatura / fisi ile birlikte eksiksiz sekilde iade edilirse
garanti saglanacaktir.
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Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili 5nemli bilgiler

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. tarafindan utretilen HHP-CMO01,
EN60601-1-2:2015 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardina uygundur.
Bu EMC standardina uygun diger belgeler OMRON HEALTHCARE EUROPE
sirketinin bu talimat kilavuzunda belirtilen adresinde veya
www.omron-healthcare.com sayfasinda mevcuttur.

HHP-CMO1 igin web sitesindeki EMC bilgilerine bagvurun.
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Uriiniin Dogru Bertarafi (Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

Uriin tizerinde ve belgelerde bulunan bu isaret, kullanim émrii sona erdiginde
cihazin diger ev atiklariyla birlikte atilmamasi gerektigini belirtir. Atiklarin
denetimsiz sekilde elden gikarilmasi sonucunda gevre ya da insan sagliginin
tehlikeye girmesini 6nlemek igin litfen bu Grlind diger atiklardan ayirin ve
malzemelerin tekrar kullaniimasini desteklemek lizere geri déniigsiime tabi tutun.
Ev kullanicilari, gevre agisindan glivenli sekilde geri donlisiim yapilmasi
amaciyla bu cihazi teslim edecekleri yer hakkinda ayrintili bilgi almak icin trind
satin aldiklari saticlya ya da yerel makamlara bagvurmaldir.

Is yerleri, tedarikgileri ile temasa gegmeli ve satin alma sézlesmesinin kosullarini
kontrol etmelidir. Bu Griin diger ticari atiklarla birlikte bertaraf edilmemelidir.






